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ÎROISIÈME  PARTIE 

DE  L'APPLICATION  DES  INSTRUMENS 

DE  LA  PROTHÈSE   BCCCALEL 

CÎIAPITRE    PREMIER. 


Considérations    générales, 

JN  JUS  avons  décrit  les  divers  travauY  qui 
ont  e'té  mis  en  usage  jusqu'à  nos  jours  pour 
fabriquer  les  instruniens  de  la  prothèse.  iVous 
avons  reconnu  combien  les  connaissances  ana- 
lomiques  sont  nécessaires  pour  les  combiner 
de  manière  à  ce  qu'ilà  imitent  parfaitement 
nos  organes.  Semblables  à  des  sculpteurs,  nous 
n'avons  eu  besoin  jusqu'ici  que  d'étudier  les 
formes ,  afin  de  les  copier  :  mais  présente- 
ment, il  s'agit  de  transporl  r  nos  machines 
au  milieu  de  parties  viVauteS^  irritables,  et 
dont  la  sciisibilité  doit  être  ménâîïée.  Il  faut 
les  y  fixer,  bien  ^e  sdûVeût  eiies  reposeront 
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sur  des  plans  plus  ou  moins  obliques ,  et  par 
fois  mobiles.  En  conséquence,  la  théorie  des 
mécaniques  jointe  avec  la  physiologie,  vont 
nous  devenir  indispensables  ,  puisque  d'elles 
deux  découlent  les  combinaisons  qui  feront  le 
sujet  de  celte  Troisième  Partie.  C'est  par 
l'étude  de  la  première  qu'on  peut  se  rendre 
compte  de  la  force  et  du  mode  d'agir  des 
agcns  mécaniques  qu'on  emploie  à  tout  ins- 
tant :  tels  que  les  fils,  les  crochets,  etc.  ,  ser- 
vant à  établir  un  équilibre  qui  atténue  la  pe- 
santeur des  dentiers  :  c'est  elle  qui  apprend  à 
décider  la  pression  ou  la  traction  absolue  :  car 
tout  mécanisme  de  fixation  doit  être  calculé 
de  manière  à  nuire  le  moins  possible  aux  or- 
Canes  servant  de  supports:  néanmoins  il  faut  que' , 
la  pièce  soit  maintenue  avec  solidité  et  qu'elle 
ne  vacille  point  durant  la  mastication  ou  pen- 
dant la  locution.  N'est-ce  pas  encore  par  la^ 
géométrie  que  l'on  peut  sans  tàtonnemens,  dé- 
couvrir le  moyen  de  fabriquer  des  machines 
qui  suivent  les  mouvemens  de  la  mandibule  : 
mouvemens  dont  il  faut  rigoureusement  se 
rendre  compte ,  pour  que  les  objets  n'aban- 
donnent jamais  le  plan  sur  lequel  ils  posent, 
telle  situation  qu'il  puisse  prendre. 

Lorsqu'on    enlève    une    dent  et    qu'on  la 
remplace   un  instant  après ,  le  client  n'a  pas 
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le  loisir  d'en  apercevoir  l'absence;  lîen  ne 
lui  parait  donc  extraordinaire;  si,  au  con- 
traire ,  le  sujet  est  resté  quelque  tems  sans 
elle,  la  langue  et  la  lèvre  qui  s'enfonçaient 
chacune  de  leur  côté  dans  l'ouverture,  s'en 
trouvant  lout-à-coup  repoussées ,  elles  éprou- 
vent aussi  -  tôt  une  sorte  de  gène  qui  a  bien 
peu  de  durée  s'il  n'y  a  qu'une  ou  deux  dents 
de  rapportées;  mais  lorsque,  par  suite  de  la 
destruction  d'une  grande  portion  ou  même  de 
la  totalité  de  la  denture  ,  les  parties  molles  de 
la  face  se  sont  accoutumées  à  s'enfoncer  dans 
la  cavité  buccale  ,  et  les  muscles  masticateurs,  à 
relever  prodigieusement  la  mandibule  ,  ces  or- 
ganes ne  peuvent  supporter  la  présence  d'une  ma- 
chine étrangère  qui  s'oppose  à  leur  contraction; 
ils  en  restent  comme  étonnés;  dès-lors  ils  hési- 
tent, ils  se  fatiguent  et  deviennent  douloureux, 
La  langue  qui  s'épanouissait  dans  un  espace 
considérable ,  venant  à  être  contenue  par  des 
limites  qu'elle  n'eut  pas  dû  franchir  ,  éprouve 
aussi  une  contrainte  des  plus  pénibles  :  elle 
s'agite  en  tous  sens,  afin  de  reconquérir  les 
lieux  où  elle  se  promenait  à  loisir  depuis  plus 
ou  moins  de  tems  :  elle  va  heurter  le  nouvel 
hôte  avec  lequel  elle  doit  vivre  désormais  : 
elle  lui  cherche  querelle ,  elle  le  repousse  d'un 
côté  et  de  l'autre,   elle  barbouille  les  motSj^ 
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♦lie  dépMC  les  alimens ,  non  entre  les  «urfacef 
triturantes  de  la  denture,  mais  eu  dehors  et 
contre  les  joues. 

Il  n'y  a  pis  jusqu'aux  glandes  salivaîres,  et 
k  la  muqueuse  buccale,  qui  ne  fournissent  un 
surcroit  de  fluide  comme  pour  concourir  ^ 
faire  glisser  en  dehors  le  meuble  importun. 

L'irritation ,  qui  resuite  toujo^urs  de  la  près? 
sion  ou  du  moindre  frottement  d'un  solide  sur 
des  parties  charnues,  ajoute  encore  aux  peineç 
du  client  :  ses  gencives  deviennent  rouges  et 
5e  gonflent  ;  quelques-uns  des  endroits  les  plu| 
tendres,  s'excorient  et  deviennent  très-dou-« 
loureux. 

D'après  cela,  le  malade  peut  avoir  de  la 
fluxion  et  de  la  fièvre.  Le  chagrin  s'empare  de 
son  âme  ;  il  désespère  de  pouvoir  jamais  porte» 
ime  denture  ,  objet  de  tous  ses  désirs;  il  com« 
pare  sa  situation  avec  celle  des  personnes  de 
sa  connaissance  qui  en  font  usage;  il  se  trouve 
beaucoup  plus  malheureux  qu'elles  ;  enfin, 
dans  son  impatience,  attribuant  ses  souffrances 
à  une  vicieuse  construction  de  la  machine,  il 
eu  accuse  l'artiste  et  lui  fait  supporter  une 
partie  des  tracasseries  qu'il  éprouve.  Cependant 
peu-à-peu  les  organes  deviennent  moins  ré- 
calcitrans;  ils  endurent  insensiblement  le  joug 
contre  lequel   ils   se   $ont   d'abord  re'voltés; 
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»lors  resperance  renaît,  et  bienlàt  la  pièce 
que*  le  patient  aurait  volontiers  jetée  au  loin  , 
flatte  ses  yeux  et  son  amour-propre.  Sa  Louchç 
est  ornée  ,  les  rides  de  son  visage  sont  effacées, 
J'air  de  jeunesse  est  revenu,  la  voix  a  repris 
le  sonore  qu'elle  avait  dans  l'adolescence  ;  la 
conversation  est  aisëe  :  cependant  la  masticatioa 
s'opère  encore  dillicilement  ;  mais  chaque  jour 
elle  devient  moins  pénible.  Que  de  motifs  de 
consolation  ! 

Voilà  l'histoire  de  tous  ceux  qui  portent  une 
denture  pour  la  première  fois.  Ils  se  décou- 
ragent et  se  désespèrent  d'abord;  bientôt  ils 
s'y  accoutument  :  puis  ils  se  réjouissent. 

Que  de  sang  -  froid ,  que  de  philosophie 
même  sont  nécessaires  au  dentiste  pour  en- 
durer avec  tranquillité  les  boutades  d'un  indi- 
vidu dqpt  la  susceptibilité  nerveuse  quelquefois 
naturellement  fort  grande,  est  encore  exaltée 
par  les  inquiétudes  !  Le  devoir  de  l'artiste  est 
donc  de  calmer  l'impatience  de  l'affligé;  11  le 
consolera  par  ses  soins ,  et  il  le  soulagera  en 
retouchant  à  son  travail ,  jusqu'à  ce  qu'enfia 
l'instrument  de  tant  de  tracasseries  ait  fait  une 
entière  connaissance  et  se  soit  en  quelque  sorte 
identifié  avec  la  bouche. 

Puisque  l'expérience  nous  apprend  que  l'ap- 
plication d'une  denture  est  toujours  suivie  d'une 
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série  de  contrariétés  et  même  de  douleurs  ; 
c'est  au  chirurgien  à  savoir  en  diminuer  la. 
somme,  et  à  la  prévoir. 

On  préviendrait  beaucoup  de  peines  si  on 
n'attendait  pas  pour  placer  les  grands  travaux , 
et  sur-tout  les  dentures  destinées  à  la  mâchoire 
supérieure  ,  que  toutes  les  dents  en  soient 
tombées,  parce  qu'en  outre  d'un  ressort  r^'ac- 
ienr  moins  roide ,  on  pourrait  encore  faire 
usage  de  l'un  des  autres  agens  dont  nous  par- 
lerons; car  ils  servent  avantageusement  pour 
empêcher  que  les  pièces  n'exercent  de  frotte- 
ment sur  les  parties  molles ,  ce  qui  en  rend  le 
contact  insupportable.  Si  encore  le  dentiste 
combine  le  travail  de  manière  à  ce  que  son 
client  puisse  l'enlever  facilement  ,  et  laisser 
reposer  tous  les  jours  la  bouche  pendant* 
quelques  momens  j  assurément  celui»-  ci  s'y 
accoutumera  avec  infiniment  moins  de  peine. 
Enfin  c'est  une  observation  essentielle ,  et  qu'il 
ne  faut  pas  perdre  de  vue  ;  une  seule  dent  an- 
térieure qu'on  enclave  dans  la  denture  est  un 
arc-boutant  qui  l'empêche  de  se  porter  en 
avant  :  une  autre  restant  dans  le  fond  et  à  la- 
quelle on  l'arrête ,  est  un  ancre  salutaire  qui 
épargne  bien  des  manœuvres.  Quand  on  peut 
l'attacher  à  plusieurs ,  c'est  encore  mieux. 

Ainsi  donc,  loin  des  gens  du  monde  cette 


fausse  idée  qu'il  faut  n'avoir  plus  de  dents 
pour  qu'il  soit  possible  de  porter  une  denture; 
c'est  précisément  le  contraire.  Il  est  seulement 
vrai  que  plus  il  en  reste,  plus  le  travail  offre  de 
dillicultés  à  surmonter  par  l'artiste;  mais  celte 
considération  ne  déterminera  jamais  celui  qui 
est  jaloux  de  sa  réputation,  a  en  sacrifier  une 
seule  pour  s'épargner  des  peines. 

Les  moyens  d'appliquer  les  instrumens  de 
la  prothèse  ,  quoiqu'ayant  supporté  d'heu- 
reuses améliorations  depuis  une  vingtaine  d'an- 
nées ,  sont  encore  loin  d'être  parfaits;  et  si  les 
dentistes  se  contentaient  de  ce  qu'en  ont  dit 
les  auteurs  ,  même  les  plus  modernes,  ils 
n'auraient  nulle  idée  des  ingénieux  procédés 
par  lesquels  on  adapte  maintenant  les  di- 
verses pièces  dont  nous  avons  parlé.  Mais  il 
existe  heureusement  une  sorte  de  tradition 
par  laquelle  plusieurs  inventions  non  décrites 
se  sont  propagées  sans  qu'on  sache  au  juste  à 
qui  on  les  doit. 

Tous  les  instrumens  de  la  prothèse  buc- 
cale peuvent  être  considérés  comme  de  petits 
fardeaux  ;  par  conséquent  la  forme  ,  l'étendue, 
et  la  pesanteur  influent  sur  leur  fixité  ,  con- 
sidérée à  chaque  mâchoire.  Nous  devons  re- 
connaître que  les  dents  restantes  à  la  crâ- 
nienne, sont  les  supports  d'élection  au  dé- 
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triment  desquels  toutefois  agiront  puissamment 
les  pièces  mal  combinées. 

Tantôt  le  propre  poids  de  la  machine  sera 
considéré  comme  le  moyen  unique  de  fixation, 
et  dans  ce  cas,  une  bonne  construction  contri-» 
buera  singulièrement  à  remplir  le  Lut. 

Tantôt  elle  devra  être  suspendue  ou  seule-» 
ment  arrêtée  aux  organes  cnvironnans. 

D'autres  fois  elle  sera  soutenue  en  équi- 
libre par  des  ressorts. 

En  terme  de  mécanique ,  on  appelle  mo-» 
ieurs ,  tous  les  agens  tendans  à  imprimer  du 
mouvement  à  un  fardeau.  Or,  quoique  ceux  dont 
310US  faisons  usage  semblent  plutôt  destinés  à 
a^endre  immuables  les  insirumens  de  la  pro- 
thèse qu'à  les  mouvoir,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  qu'ils  agissent  sur  eux,  de  manière  à  en 
entretenir  la  fixité  par  une  sorte  de  traction 
sJjsolue  vers  le  plan  sur  lequel  ils  doivent  être 
en  repos.  Les  moteurs  dont  les  dentistes  font 
usage  ,  peuvent  être  divisés  en  six  genres, 
savoir  : 

Les  Greffes. 
Les  Coaptateurs. 
Les  Compresseurs. 
Les  Attracteurs. 
Les  Ressorts  réacteurs» 
Les  Staïeurs. 
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CHAPITRE     II. 

Dos   Grejfes. 

$.  I.  IXepljntjtiox.  La  replantation  d'une 
dent  enlevée  constitue  une  sorte  de  coaptation 
qu'on  peut  appeler  vU'ace,  et  dans  ce  cas,  la 
racine  de  l'organe  est  l'agent  coaplateur. 

Il  est  prësumable  qu'un  fait  analogue  à  celui 
que  je  vais  rapporter ,  donna  lieu  à  l'ide'e  de 
la  rcplantatlou  des  dents. 

En  1812,  une  servante  poussa  violemment 
un  enfant  de  neuf  ans  ;  sa  figure  heurta  contre 
une  table,  et  trois  incisives  inférieures  chassées 
de  la  mâchoire  tombèrent  à  terre.  Cette  fille 
effrayée,  les  ramassa  incontinent,  et  tout  en 
tâchant  d'étoufl'er  les  cris  de  la  victime  de  sa 
brutalité,  elle  replaça  les  petits  os.  Deux  heures 
après  seulement  les  parens  furent  informés  de 
cet  événement,  et  ils  jugèrent  à  propos  de 
m'amener  le  jeune  garçon.  Je  reconnus  que 
par  un  heureux  hazard  les  organes  avaient  été 
remis  chacun  dans  leur  alvéole.  Je  me  contentai 
donc  de  conseiller  un  gargarisme  acidulé,  et 
j'abandonnai  la  guérlson  à  la  nature.  L'inflam- 
maliou  fut  légère  ,    et  la  consolidation  était 


(  332  ) 
parfaite  au  bout  de  quinze  jours.  Deux  ans 
après ,  ces  organes  n'avaient  pas  changé  de  cou- 
leur ;  à  cet  exemple ,  j'en  pourrais  joindre  un 
certain  nombre ,  qui  tous  attestent  que  les 
dents  extraites  de  leurs  loges,  et  qu'on  replace 
un  instant  après,  s'y  consolident  parfaitenient, 
parce  qu'elles  contractent  des  adhérences  très- 
intimes  et  probablement  vitales  avec  les  parties 
environnantes. 

§.  2.  Transplantation  vivace{i).  ha  replan- 
iation  a  du  donner  l'idée  de  la  transplantation 
d'une  dent  saine  et  prise  sur  un  sujet  complai- 
sant, auquel  on  l'ôle  à  l'instant  oii  l'on  vient 
de  faire  l'évulsion  de  celle  d'un  riche  qui  en 
avait  une  cariée  qu'il  veut  faire  remplacer. 

Il  paraît  que  ce  fut  en  1600,  ou  environ, 
qu'un  chirurgien  français  mit  cette  opération 
en  vogue.  Notre  Fauchard  qui  vint  plus  tard, 
rapporte  qu'elle  lui  a  réussi  plusieurs  fois.  Jean 

(1)  Je  sais  ce  qu'on  a  dit  et  tout  ce  qu'on  peut  ob- 
jecter contre  les  greffes  animales  :  mais  j'ai  aussi  con- 
naissance de  faits  qui  me  paraissent  péremptoires  en  leur 
faveur.  Et  pourquoi  discuter,  quand  il  serait  si  facile 
de  reconnaître  autbentiquement  la  vérité  par  des  expé- 
riences sur  les  animaux  ^  et  de  ce  que  tous  les  nerf» 
d'une  partie  peu  étendue  seraient  coupés ,  s'en  suit  -  il 
qu'une  sorte  de  vie  purement  végétale  ne  puisse  $'y 
rétablir  au  moven  de  la  circulation? 
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Hunter f  après  lai,  la  conseilla  en  Angleterre: 
j'avoue,  presque  à  regret,  l'avoir  faite  une 
fois:  mais,  si  dans  l'ardeur  d'un  jeune  pra- 
ticien qui  aime  son  art  avec  passion,  j'ai  pu 
céder  au  désir  de  répéter  une  expérience,  je 
me  suis  à  l'instant  même  interdit  de  la  renou- 
veler jamais;  puisqu'elle  est  non -seulement 
contraire  à  nos  devoirs  envers  les  individus  de 
toutes  les  conditions;  mais  encore  parce  qu'elle 
peut  occasionner  de  grands  accidens ,  ce  qu'é- 
prouva le  chirurgien  anglais,  et  l'y  fît  renoncer. 
En  effet ,  qui  répondra  de  la  pureté  du  sujet 
sur  lequel  nous  cueillerons  la  dent  qui  doit  être 
transplantée  ?  Et  si  la  vaccine ,  la  syphilis ,  la 
variole  s'inoculent  par  une  légère  piqûre,  que 
ne  doit-on  pas  redouter  de  l'apport  d'un  or- 
gane encore  palpitant  au  milieu  de  parties 
vivantes,  que  nous  contraignons  de  lui  donner 
asile  ?  Que  de  regrets,  ou  plutôt  que  de  remords 
poursuivraient  l'homme  de  l'art  ,  qui  serait 
assez  malheureux  pour  avoir ,  par  une  opé- 
ration hazardeuse,  infecté  une  personne  saine? 
Nous  ne  devons  donc  point  hésiter  à  pros- 
crire ce  moyen ,  comme  immoral  et  dan- 
gereux. 

Au  reste,  l'amour  de  soi  l'emporte  même 
sur  la  soif  de  l'or,  et  l'on  trouverait  bien  peu 
d'individus  qui  voudraient  consentir  à  vendre 
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une  dent ,  non  peut-êlre  à  cause  de  sa  yaleuû 
rcclJe  ,  que  beaucoup  de  gens  du  peuple  ne 
savent  pas  aprccicr,  mais  parce  que  l'evulsion 
cil  étant  très  -  douloureuse  ,  chacun  recule  à 
l'approche  d'un  mal  qu'il  peut  éviter. 

§.  3.  Transplantation  inerte.  D'ailleurs  est- 
il  besoin  de  priver  quelqu'un  d'une  de  ses 
dents  lorsque  Ton  peut  en  poser  une  qui  sera 
choisie  bien  plus  avantageusement  parmi  celles 
dont  les  dentistes  font  provision.  Mon  père, 
qui  pratique  depuis  long-tems  la  chirurgie- 
dentaire  ,  m'a  souvent  rapporté  qu'il  avait 
plusieurs  fois  ôté  des  racines  antérieures  sur 
des  jeunes  gens,  et  qu'après  avoir  choisi  des 
dents  sèches  et  saines,  il  les  avait  substituées 
dans  les  alvéoles ,  et  qu'un  certain  nombre  de 
ces  petits  os  s'y  étaient  affermis.  Feu  M.  Jour-* 
dain  m'en  a  dit  autant. 

§.  4-  Remarques  critiques.  J'ai  tenté,  un 
assez  grand  nombre  de  fois  ,  ces  diverses  pro- 
thèses, et  sur  des  sujets  de  i6  à  40  ans  :  je  n'ai 
pas  toujours  eu  lieu  de  m'en  louer:  or  mon 
zèle  pour  la  propagation  de  ces  moyens  s'est 
insensiblement  ralenti  ;  voici  ce  que  j'ai  remar- 
qué à  ce  sujet.  1°.  Chez  quelques  personnes, 
il  u'v  a  point  assez  de  réaction  vitale  pour 
attirer  les  sucs  osseux  qui  ça  se  répandant 
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dans  les  petites  coches  qu'on  fait  à  la  racine  de 
ces  (lents  sèches  ou  fraîches,  sont  les  aj^ensdc 
coaptation  ;  2".  La  sensibilité  nerveuse  do  divers 
individus  est  si  grande,  que  la  présence  d'un 
corps  étranger  dans  l'alvéole,  y  (vx.q  une  dou- 
leur intolérable  ,  nécessitant  révulsion  déli- 
nitive.  5*.  Plusieurs  chez  lesquels  les  organes  se 
sont  affermis,  ont  été  en  mème-lems  incom- 
ïnodés  de  fistules  qui  ont  fini  par  dévorer 
l'alvéole  et  les  gencives.  4°*  Enfin  parce  que 
quelques-unes  de  ces  dents  qui  s'étaiejil  d'abord 
consolidées,  ont  été  détruites  par  l'absorption. 
Gomme  l'a  fait  graver  Fox  (i). 

L,a  Jïg.  128  représente  une  dent  grande  in- 
cisive et  une  conoide  qui  furent  enlevées  par 
un  dentiste  de  Lyon  sur  un  jeune  savoyard  y 
et  qui  furent  placées  dans  les  alvéolés  d'un 
négociant  en  1794-  Elles  s'y  consolidèrent  par- 
faitement; mais  un  an  après,  elles  changèrent 
leurcouleur  blanche  mate  en  une  teinte  bleuâtre. 
L'année  suivante  les  alvéoles  devinrent  le  siéire 
d'une  irritation  qui  en  détermina  la  perforation 
antérieurement.  Alors  il  s'établit  deux  petits 
trous  fistuleux:  bientôt  il  en  survint  trois  ou 
quatre  qui  communiquèrent  les  uns  avec  les 
autres  par  les  fusées  que   le   pus   s'était  pra- 

(i)  Natural  Hislory  and  deaseas  of  tlie  TeetL. 
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llquccs  dans  l'épaisseur  des  gencives.  Des 
fluxions  répétées  survinrent;  les  dents  s'ébran- 
lèrent ,  et  la  nature  les  expulsa.  Les  racines 
en  étaient  toutes  rongées,  et  le  périoste  des- 
séché :  la  mâchoire  se  nécrosa,  et  le  malade 
ne  guérit  qu'après  un  traitement  fort  long  et 
très-ennuyeux.  Pendant  le  cours  de  raflection, 
plusieurs  des  dents  voisines  de  celles  qui  avaient 
e'té  rapportées,  s'ébranlèrent,  et  les  deux  plus 
proches  de  la  centrale  incisive  succombèrent 
par  vSuite  de  l'inflammation  et  de  la  suppuration 
qui  s'étaient  communiquées  à  leur  périoste  : 
de  sorte  que  cette  personne  fut  obligée  de 
recourir  à  une  pièce  de  quatre  dents  factices 
surmontées  de  feintes  gencives  ;  car  un  déla- 
brement considérable  était  résulté  de  la  des- 
truction de  tant  de  substances. 

Or  donc  ,  puisque  plusieurs  faits  nous 
apprennent  que  tout  le  merveilleux  de  ces 
opérations  s'évanouit  devant  les  chances  à  en- 
courir, et  qu'elles  sont  au  moins  douteuses  ,  le 
dentiste  jaloux  de  sa  réputation ,  ne  doit  les 
entreprendre  qu'après  s'être  mis  à  l'abri  de  tout 
reproche  ,  en  avertissant  ses  cliens  des  in- 
convéniens  et  même  des  dangers  qui  peuvent 
en  résulter.  Après  qu'il  en  aura  fait  l'acquit  de 
sa  conscience  ,  je  pense  que  peu  de  personnes 
voudront     s'y   exposer.    Ayant  pratiqué   sur 

moi-même 
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fïioî-méme  une  replantation ,  ainsi  que  je  l'ai 
rapporté  dans  mon  Traité  de  la  deuxième  den- 
tition. De  petites  fluxions  locales  très-génantes 
et  par  fois  fort  douloureuses ,  me  reviennent 
de  tenis  à  autres  sur  cet  organe  ;  or  j'en  suis 
dégoûté  pour  mon  compte.  Cependant  il  est  un 
cas  où  elle  réussit  assez  constamment  ;  c'est 
celui  dans  lequel  une  dent  a  été  ôtée  par  acci- 
dent ;  quoiqu'elle  fut  parfaitement  saine.  Ainsi 
donc,  tout  bien  calculé,  à  moins  d'une  cir- 
constance semblable ,  il  est  préférable  et  plus 
sûr  de  rapporter  artistement  une  couronne  de 
dent ,  par  le  moyen  d'un  pivot,  sur  une  racine 
solide ,  que  de  s'exposer  à  sacrifier  celte  pré- 
cieuse ressource. 

Voici  néanmoins  un  fait  qui  mérite  d'être 
mentionné. 

Il  y  a  un  an  qu'un  jeune  homme  de  vingt- 
cinq  ans  environ,  et  de  bonne  constitution, 
avait  éprouvé  plusieurs  fluxions  aiguës  sur  une 
incisive  centrale  de  la  mâchoire  supérieure. 
L'examen  des  gencives  fit  reconnaître  que  le 
périoste  de  cette  dent  était  dans  un  état  d'in- 
flammation chronique.  Le  moindre  attouche- 
ment était  fort  douloureux  ,  l'organe  chan- 
celait dans  l'alvéole,  de  sorte  que  le  malade 
voulut  que  l'évulsion  en  fut  faite  :  cependant 
il  désirait  qu'il  fût  remplacé  par  un  autre  à 
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tenon.  Alors  M.  Dclavigric  ,  mort  eîèvc  ; 
exerçant  à  Rouen,  imaîiliia  d'enlever  la  dent 
avec  une  pince  ,  afin  de  ne  pas  fractur'ei' 
ralve'ole  ;  il  en  gratta  le  périoste  qui  se  troutâ 
fongeux  ;  puis  ,  ayant  se'paré  la  couronné 
qu'il  rejetta  ,  il  remit  la  racine  dans  la  placé 
qu'elle  occupait.  Elle  s'y  consolida  de  telle 
sorte  ,  que  vingt  jours  après  il  fut  possible 
de  rapporter  dessus  Une  couronne  factice  au 
moyen  d'un  tenon  qui  jusqu'à  présent  a  été 
fort  solide  ,  ainsi  que  j'ai  eu  lieu  de  m'en 
assurer  par  moi-même. 

En  profitant  de  celte  expérience  ,  nous 
pourrions  dans  les  cas  de  maladies  du  périoste 
qui  nécessitent  presque  toujours  l'évulsion  dé 
la  dent  malade  ,  ne  pas  renoncer  constamment 
à  la  ressource  des  coaptateurs  ,  desquels  je 
vais  traiter  dans  le  chapitre  suivant,  et  dont 
les  avantages  sont  si  bien  reconnus. 
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CHAPITRE     III. 

Des    Coaptateurs. 

Considérallons    i^elatives  d  l'emploi    des 
Coaptateurs. 


Vjes  sortes  d'agens  sont  au  nombi'e  des  plus 
importans  de  la  me'canique  buccale;  ils  ont  étQ 
iiidlrteremment  appelés  par  les  dentistes  tenons 
Oiipiuols  :  mais,  attendu  que  ce  sont  des  espèces 
de  chevilles  dont  une  extre'mlié  est  fixée  dans 
la  dent  artificielle ,  tandis  que  l'autre  entre 
dans  la  racine  ,  je  pense  que  nous  pouvons 
sans  inconvénient  laisser  le  nom  de  tenon  à  la 
tige  ,  et  designer,  sous  celui  de  pivot,  la  partie 
qui  s'adapte  à  la  pièce  factice  :  une  telle  dis- 
tinction servira  à  nous  faire  mieux  comprendre 
des  élèves.  Ces  Coaptateurs  ne  sont  donc 
cmployables  que  si  les  racines  des  organes  sont 
restées  ;  parce  que  celles-ci  sont  des  supports 
verticaux  dont  on  peut  tirer  grand  parti. 
L'application  d'une  dent  à  tenon  exige  plusieurs 
opérations,  savoir: 

i".   La  préparation  des  racines  lorsqu'elles 
sont  intactes. 
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2*.  La  réparation  de  ces  supports  quand  ils 
sont  détériorés. 

5".  La  préparation  des  dents  factices  <jui 
■doivent  y  être  appliquées. 

A.     Préparation  des  racines  dans  les  cas 

ORDINAIRES. 

§.  î.  Section  de  la  couronne.  Lorsqu'une 
partie  de  la  dent  est  brisée  ou  dévorée  par  la 
carie  ,  il  est  fort  rare  qu'il  n'en  reste  pas 
quelques  pointes  qui  débordent  la  gencive  :  en 
conséquence  on  les  fait  disparaître ,  soit  avec 
Une  lime  bâtarde,  soit  avec  la  pince  tran" 
chante  (*).  Lorsqu'il  y  a  peu  de  choses  à  en- 
lever, le  premier  instrument  suffît;  mais  le 
second  est  préférable  ,  toutes  les  fois  qu'il 
s'agit  d'abattre  un  quart  ou  un  tiers  de  l'organe; 
parce  qu'ainsi  l'on  abrège  singulièrement  l'opé- 
ration. Cependant  il  faut  bien  se  garder  de 
vouloir  couper  tout  en  une  seule  fois  j  car 
on  donnerait  une  trop  forte  secousse  à  l'opéré , 
et  d'ailleurs  il  n'est  pas  sans  exemple  qu'une 
racine  se  soit  éclatée  longiludinalement  en 
essayant  d'en  faire  la  section.  Ces  désagré- 
mens  donnèrent  l'idée  à  M.  Ricci  de  faire  usage 
d'une  petite  scie  à  bouche  (  '*"*),  cet  instru- 

(*)  Vq^ez  fig.  23. 
(♦*)  yojcz  fig.  3o. 
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Rient  ,  en  pivotant  sur  son  manche  comme 
celui  que  les  menuisiers  appellent  à  chan-*^ 
tourner,  peut  couper  la  dent  en  passant  d'uQ 
côté  ,  puis  de  l'autre ,  tout  en  suivant  le  contour 
de  la  gencive.  Afin  que  la  lame  ne  s'engorgô 
pas,  on  la  mouille  souvent  pendant  l'ope'ration. 

Ce  moyen  expédilif  qui  n'a  point  encoxe 
été  indiqué  dans  les  ouvrages  des  dentistes, 
réunit  tous  les  avantages  possibles.  Lorsque  la 
scie  n'a  pas  exécuté  uniment  la  section  ,  on 
achève  d'enlever  ce  qui  doit  l'être  avec  la  lime 
demi-ronde. 

Dans  leur  état  sain,  les  dents  renferment  un 
petit  ganglion  d'une  excessive  irritabilité  ;  ce- 
pendant cet  organe  se  trouve  quelquefois  dé- 
truit ,  tandis  que  la  dent  se  carie  :  ou  bien  il 
est  envahi  par  la  matière  osseuse  qui  encombre 
peu-à-peu  tout  le  canal  dentaire  chez  les  sujets 
âgés;  quand  il  existe  avec  toute  sa  vitalité, 
l'organe  ne  peut  être  coupé  qu'en  plusieurs  re- 
prises ,  et  même  quelquefois  après  deux  ou 
trois  séances  assez  pénibles. 

Ç.  2.   D^estruction  du  ganglion  central. 

Lorsque  la  couronne  est  abattue,  la  portion 
du  petit  corps  qui  reste  dans  le  canal  dentaire 
est  très-sensible,  il  faut  donc  l'anéantir  en- 
tièrement. 

On  emploie  divers  moyens  pour  y  parvenir^ 
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tels  quC)  t'-  Une  aiguille  rougie  qu'on  enfonce 
rapidement  dans  la  racine  ;  a°.  Un  fil  d'or  ou 
un  bout  d'acier  non  trempé  fait  le  même  office 
à  froid ,  le  chirurgien  le  roule  entre  ses  doigts 
afin  de  le  faire  pénétrer.  Lorsque  la  capacité 
du  canal  le  permet  ,  il  est  bon  de  courber 
l'extrémité  du  petit  instrument  de  manière 
à  y  former  un  crochet ,  attendu  qu'en  le  fai- 
sant pivoter,  le  nerf  s'y  entortille,  et  on  l'ar- 
rache sans  grande  peine  ;  5".  On  emploie  dans 
la  même  intention  une  soie  de  sanglier  :  mais 
je  préfère  un  fil  de  métal.  Ces  opérations  de- 
mandent à  être  exécutées  avec  rapidité  afia 
d'abréger  le  tems  de  la  souffrance. 

Chez  les  individus  dont  le  centre  des  dents 
est  presque  obstrué ,  il  est  plus  difficile  de  dé- 
truire la  sensibilité,  parce  que  le  filet  nerveux 
est  tellement  délié  qu'il  ne  peut  être  aperçu: 
cependant,  le  moindre  contact  sur  la  racine 
cause  une  sensation  des  plus  fâcheuses.  On 
est  obligé ,  dans  ce  cas ,  de  faire ,  à  mesure 
qu'on  perce  le  trou,  des  applications  répétées 
de  quelque  caustic  puissant  ;  tels  sont  la  po- 
tasse ,  le  nitrate  d'argent,  etc. 

J'ai  été  par  fois  obligé  de  prendre  plusieurs 
séances  pour  en  arriver  là  ;  heureusement  ces 
cas  sont  les  plus  rares  :  car  dans  la  plupart  de 
ceux  qui  se  rcnconlient,  le  canal  est  libre,  et  il 
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njp  s'agit  <^ue  de  l'élargir  davantage,  attendit 
que  le  tenon  doit  toujours  être  d'une  grosseur  ' 
suflfîsanle    pour  résister   à  l'efTort  des    dents 
opposées,   sans   quoi  il  plierait  ,    et  la  dent 
factice  se  dérangerait  de  son  aplomb. 

§.  3.  Préparation  du  canal  central.  Dan» 
les  divers  Traités  de  l'art  du  Dentiste ,  on  con- 
seille à'aléser  le  canal  de  la  racine  avec  un 
cquarrissoir  conique.  Mais  je  répéterai  ici  ce 
que  M.  Miel ,  ainsi  que  moi ,  avons  égale- 
ment observé  dans  le  cours  de  notre  pratique  , 
que  l'on  doit  rendre  les  canaux  des  supports  , 
d'un  diamètre  égal  dans  toute  leur  étendue, 
parce  qu'alors  tous  les  points  du  coaplateur  ne 
cessent  jamais  d'être  en  contact  immédiat , 
même  quand  le  trou  venant  à  s'agrandir,  ne 
permet  plus  qu'il  tienne  aussi  solidement  que 
lorsqu'il  fut  entré  de  force  pour  la  première 
fois.  En  effet,  il  est  facile  de  concevoir  qu'une 
cheville  exactement  cylindrique  sera  bien  plus 
difficilement  déplacée ,  que  celle  qui  étant  pyra- 
midale serait  enfoncée  dans  un  trou  ayant 
également  cette  forme. 

D'après  ces  remarques  par  lesquelles  il  est 
démontré  qu'uq  coaptateur  cylindrique  ou 
rectangulaire  est  préférable,  il  faut  employer, 
pour  faire  le  trou ,  le  petit  perforateur  indiqué 
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fig.  i8,  sur  lequel  on  monte  un  foret  afin 
d'agrandir  la  partie  la  plus  étroite  du  canal 
dentaire ,  puisque  ce  canal  va  en  diminuant  à 
mesure  qu  il  gagne  le  fond  de  la  racine.  Si  l'on 
jugeait  à  propos  de  se  servir  d'un  équarrissoir , 
il  faudrait  qu'il  (àt  prismatique,  attendu  que 
par  celte  forme  il  ne  s'engorgerait  pas.  Au 
leste,  il  est  très-prudent  de  ne  pas  tremper  les 
instrumens  dont  on  se  sert  pour  perforer  ou 
élargir  l'intérieur  des  supports  verticaux  ; 
parce  que  s'il  s'y  en  cassait  quelque  peu ,  on 
pourrait  l'ôter  avec  moins  de  difficulté. 

Lorsqu'il  n'existe  point  de  motifs  parti- 
culiers ,  on  doit  éviter  de  percer  la  voûte  des 
racines ,  vu  que  cela  peut  causer  des  fluxions 
et  déterminer  des  fistules ,  nécessitant  par  fois 
révulsion  du  support  ;  c'est  au  dentiste  à  reti- 
rer fréquemment  le  perforateur,  et  à  examiner 
avec  la  petite  sonde  indiquée  sous  le  N".  18^*, 
s'il  a  obtenu  une  profondeur  suffisante.  Le 
chirurgien  doit  soupçonner  qu'il  approche  de  la 
voûte ,  lorsqu'il  commence  à  sentir  une  certaine 
résistance ,  ou  que  le  foret  se  charge  sensi- 
blement d'un  détruitus  blanc.  Je  ne  donne 
cependant  point  comme  une  règle  générale  et 
sans  exception ,  la  non-perforation  des  racines  ; 
je  dois  dire  au  contraire  qu'on  se  trouve 
dans  la  nécessité  de  pénétrer  dans  l'alvéolo 
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tontes  les  fois  qu*on  a  la  certitude  on  au 
moins  de  fortes  présomptions  qu'il  recèle  une 
collection  purulente  à  laquelle  il  est  urgent 
de  donner  issue  sans  faire  Tévulsion  du 
support.  Je  viens,  à  l'instant  où  j'écris,  de 
recueillir  une  observation  de  cette  nature ,  et 
elle  est  assez  remarquable  pour  la  mentionner 
ici.  La  personne  qui  en  est  le  sujet  est  stru^ 
meuse  et  âgée  de  trente  ans;  elle  est  sujette 
à  des  engorgemens  lymphatiques  de  Tinté- 
rieur  des  mâchoires,  qui  font  que  plusieurs 
de  ses  dents  se  sont  ébranlées  tout-à-coup  a.  la 
^uite  de  fluxions.  Ayant  reconnu  quelle  en  était 
la  cause ,  j'ai  coupé  à  la  scie  deux  de  ces  organes 
très-douloureux,  au  lieu  d'en  faire  révulsion  : 
l'en  ai  perforé  les  racines,  et  après  avoir  frayé 
une  route  à  la  matière  purulente,  j'ai  rapporté 
des  couronnes  de  dents  à  tenon ,  faites  d'après 
tm  procédé  dont  nous  aurons  occasion  de 
parler  bientôt. 

B.    Préparation  des  racines  lorsqu'elles 

SONT    détériorées. 

$.  I.  Quand  elles  le  sont  dans  une  cer- 
taine profondeur  ,  mais  peu  évasées.  S'il 
arrivait  que  l'entrée  du  support  fût  plus  large 
que  le  pivot  ne  doit  être  gros  en  cet  endroit , 
il  faudrait,  au  lieu  de  grossir  celui-ci,  enfoncer 
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de  force,  oh  visser  dans  la  racine,  un  tube 
d'or  qui  en  ganiisfant  le  bord  du  trou,  l'em- 
pccliàt  de  s'agrandir  davantage.  Ce  conseil 
donné  par  Maggiolo  ,  est  excellent  ;  mai? 
pourquoi  donc  est  -  il  si  peu  suivi?  .U  mé4 
rite  cependant  de  l'être,  sur- tout,  dans  les 
tas  assez  fréquens  où  des  dents  ayant  été 
portées  pendant  un  lems  plus  ou  moins  long, 
avec  des  tenons  primitivement  mal  combinés, 
ceux-ci  ont  agrandi  l'orifice  du  canal  en  forme 
d'entonnoir.  Si ,  s'en  rapportant  à  la  solidité 
de  la  portion  profonde  du  support,  on  néglige 
d'en  réparer  la  partie  dégradée,  elle  s'abime 
déplus  en  plus;  les  alimens  s'y  introduisent 
et  y  séjourneat  5  la  gencive  devient  malade , 
et  une  odeur  fort  désagréable  se  répand  par- 
tout où  l'haleine  du  client  sélenàÇF^.Jig.  128). 

Quelquefois  cependant,  au  lieu  que  l'entrée 
seulement  se  soit  évasée,  le  canal  tout  entier 
a  acquis  une  capacité  très  -  considérable  ;  de 
manière  qu'il  faut  le  boucher  d'abord  et  en 
pratiquer  ensuite  un  autre ,  ce  qui  constitue 
plusieurs  procédés  (  y.fig.  129). 

1°.  Obturation  par  les  feuilles  de  plomb. 
Fauchard ,  Bourdet,  Gariot ,  Laforgue  ont 
conseillé  d'emplir  le  canal  avec  des  feuilles  de 
plom]>  qu'on  tasse  bien,  et  de  faire  ensuite  un 
nouveau  trou  dans  ce  métal ,  au  moyen  d'un 
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poinçon.  Ceci  serait  bon,  et  même  assez  com- 
mode, si  une  fouille  ductile  roulée  cl  plissée 
sur  elle-même,  n'avait  l'inconvéuieut  de  laisser 
exister  entre  ses  replis,  des  vides  qui  ,  tels 
médiocres  qu'ils  soient  ,  peuvent  cependant 
permettre  à  la  matière  provenant  de  la  décom- 
position de  la  racine,  d'y  pénétrer  et  de  briller 
le  métal  •  de  sorte  que  peu  de  tems  après 
l'avoir  appliqué ,  il  se  résout  en  oxide  noir ,  qui 
souvent  même  altère  la  couleur  de  la  dent  factice. 

2*.  Obturation  par  du  métal  fondu.  Nous 
devons  à  M.  Regnard  (i)  de  nous  avoir  en- 
seigné le  moyen  de  plomber  les  racines  avec 
un  composé  qui  se  fond  à  une  température 
très-peu  élevée,  et  forme,  après  le  refroidis- 
sement ,  un  corps  fort  solide  dans  le  centre 
duquel  on  peut  perforer  un  nouveau  trou 
pour  y  introduire  le  tenon.  On  conçoit  qu'il 
est  essentiel  de  bien  ruginer  l'intérieur  du 
support  afin  d'e!îlever  toutes  les  parties  en 
décomposition  ;  il  est  très-bon  même  d'y  pra- 

(i)  Fox  en  Angleterre,  ainsi  que  plusieurs  praticiens 
français  ,  avaient  essayé ,  il  est  vrai ,  d'employer  pour 
plomber  les  deats ,  le  métal  fusible  de  Darcet ,  qui  se  fond 
dans  l'eau  bouillante  :  mais  M.  Regnard  en  a  singu- 
lièrcmeut  augmenté  la  fusibilité  en  y  incorporant  depuis 
uu  40*  •  jusqu'à  un  10*.   de  mercure. 
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tiquer  des  inégalités  ou  crans ,  afin  que  1er 
métal  ne  puisse  tomber.  Ces  précautions  étant 
prises ,  le  chirurgien  l'introduit  ainsi  qu'il  suit  r 
il  en  fait  une  cheville  qu'il  pousse  dans  la 
racine;  puis,  avec  un  instrument  chauffé  à  la 
simple  flamme  d'une  bougie,  il  en  détermine 
facilement  le  ramollissement.  Il  en  ajoute 
^jusqu'à  ce  que  le  canal  soit  exactement  rempli. 
La  seule  précaution  à  prendre,  c'est  de  ne 
pas  fai»'e  usage  de  plomboirs  trop  chaude; 
parce  qu'il  s'agit  seulement  d'attendrir  le 
métal  et  non  pas  de  le  mettre  en  fusion  com- 
plette  ;  sur-tout  lorsqu'on  opère  à  la  mâchoire 
crânienne.  Ce  moyen ,  néanmoins ,  n'est  pas 
employable  dans  tous  les  cas  :  par  exemple, 
quand  l'entrée  st  ilement  est  agrandie  ;  car  le 
plombage  ne  pourrait  s'y  maintenir  par  lui- 
même.  Dans  celte  circonstance  on  enfoncera  de 
force  un  tube  qui  s'avancera  jusqu'au  fond  du 
support ,  et  dont  l'extrémité  gengival  sera  re- 
levée en  rebord,  afin  qu'elle  puisse  retenir 
le  métal  fusible  ;  ce  procédé  étant  adroitement 
exécuté,  est  très-avantageux  (  V»  fig.  i3o  ). 

5°.  Obturation  par  du  bois  (  V -fig.  1 3 1  ).  Bien 
que  je  conseille  de  recourir  par  préférence  au 
métal  de  M.  Regnard,  je  ne  dois  pas  omettre 
d'indiquer  un  autre  moyen  d'obstruer  une  racine 
délabrée ,  moyen  qui  trouvera  aussi  par  fois 
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son  application  à  rexclusioii  de  tout  antre.  Il 
consiste  à  la  boucher  avec  une  vis  de  bois  de 
buis  dans  laquelle  on  percera  un  trou  avec  le 
petit  instrument  dont  j'ai  donné  la  description. 
Voici  comment  il  faut  opérer  :  le  dentiste 
nettoyera  parraitement  le  support,  en  ruginant 
exactement  toutes  les  parties  osseuses  ra- 
mollies. 11  y  passera  un  gros  équarrissoir 
triangulaire  (*),  et  il  tâchera  de  rugiaer  de 
manière  à  rendre  le  trou  le  moins  conique 
possible;  ensuite  il  en  prendra  le  moule  avec 
de  la  cire  blanche  qu'il  y  introduira  de  force  : 
il  lui  servira  de  guide  pour  fabriquer  un 
laraud  d'acier  à  l'aide  duquel  il  formera  des 
crans  dans  l'intérieur  de  la  racine  :  bien  en- 
tendu que  le  pas  en  sera  large  et  profond. 
Cette  opération  demande  du  soin  et  de  Ta- 
dresse  ;  car  il  faut  tourner  et  retourner  alter- 
nativement la  vis  ,  afin  de  tarauder  le  support 
sans  l'éclater.  Après  cette  préparation  il  tra- 
cera une  vis  sur  la  cheville  de  bois  dont  j'ai 
parlé.  Le  pas  sera  semblable  à  celui  du  taraud. 
II  l'enfoncera  dans  l'endroit  qu'elle  doit  occuper  » 
ayant  soin  de  visser  doucement  jusqu'à  ce  qu'il 
sente  de  la  résistance,  et  comme  on  sait  que 
le  bois  est  susceptible  de  renfler  dans  l'humi- 
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dite,  il  le  dévissera  cVun  demi-tour  avant  de 
couper  l'excédent  avec  la  scie  ;  puis  il  perforera 
un  trou  central.  La  cheville  semblera  d'abord 
moins  solide  qu'elle  ne  devrait  être  ;  mais  ces 
ne  sera  que  pour  quelques  instans  :  car  peu 
après  ,  elle  emplira  parfaitement  le  vide.  Cette 
dernière  précaution  est  de  rigueur;  vu  que  si 
elle  est  négligée ,  le  corps  contenu  venant  à  aug- 
menter de  volume ,  agira  à  la  manière  d'un  coin  , 
qui  forçant  contre  les  parois  environnantes, 
pourra  occasionner  une  fracture  longitudinale. 

Plusieurs  dents  que  j'ai  placées  depuis  plus 
de  dix  ans  ,  d'après  le  procédé  que  je  viens  d& 
détailler,  sont  encore  aussi  solides  aujourd'hui 
qu'elles  l'étaient  au  moment  de  l'application. 

Obluralion  par  le  Caoutchouc.  Ayant  eu 
occasion  d'observer  que  dans  les  canaux  d'une 
médiocre  largeur,  les  vis  de  bois  dans  les- 
quelles on  perce  un  trou  pour  admettre  le  te- 
non ,  deviennent  par  trop  fragiles ,  j'ai  pensé  que 
lu  substance  ci-dessus  remplirait  mieux  le  but: 
en  conséquence,  après  avoir  préparé  convena- 
blement la  racine,  j'enfonce  un  tube  d'or  hérissé 
de  hachures,  dans  du  caoutchouc;  je  taille  celui- 
ci  avec  un  canif,  et  j'introduis  ce  petit  appareil 
dans  le  support,  au  moyen  du  mandrin  (*). 

(*)  Voyez   fig.   ig.  *■''* 
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Remarques.  Certaines  racines  laissent  suinter 
de  la  sanie  dont  l'écoulement  e'tant  empoché, 
détermine  des  fluxions  et  des  fistules  dentaires  : 
lorsqu'on  aperçoit  qu'elles  sont  afieclées  de 
cette  sorte  de  carie ,  loin  de  chercher  à  em- 
pêcher l'écoulement,  on  doit  au  contraire  le 
favoriser,  au  moyen  d'un  coaptatcur  disposé 
à  cet  effet ,  et  dont  nous  parlerons  bientôt. 

Quand  ,  instruits  par  rexpériencc  ,  nous 
savons  que  les  racines  tendent  continuellement 
à  se  détériorer,  devons-nous  attendre  qu'elles 
soient  entièrement  délabrées  pour  les  réparer  ? 
Ne  serait -il  pas  mieux  de  prévoir  qu'à  la 
longue  celles  dont  les  trous  ont  de  la  dis- 
position à  s'agrandir,  se  détruiront  promp- 
temeut  ?  Dans  ce  cas  ,  avons  recours  aux 
moyens  qui ,  en  garantissant  les  supports  , 
assurent  la  solidité  des  coaptateurs  ;  car  si 
nous  nous  contentons  de  grossir  ces  derniers 
avec  de  la  garniture  putrescible,  ainsi  que  Ton 
fait  communément ,  le  support  dépérira  rapi- 
dement ;  par  conséquent ,  profitant  de  l'avis 
de  Maggiolo,  introduisons-y  de  bonne  heure 
un  tube  de  métal.  Nettoyons  donc  bien  le  trou 
de  la  racine  avec  un  instrument  triangulaire; 
prenons  ensuite  un  tube  d'or  ou  de  platine  dont 
les  parois  soient  minces ,  quoique  résistantes  ; 
faisous-y  quelques  hachures  avec  un  couteau , 
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2t  enfonçons-Ie  de  force  dans  ce  support.  Le 
tube  pourrait  être  ovale  ou  quadrllataire  :  on 
ea  serait  quitte  pour  donner  une  de  ces  deux 
formes  au  trou  qui  le  recevrait  :  ce  qui  serait 
exécuté  avec  de  petites  limes ,  ou  bien  à  l'aide 
d'un  burin  coupant  et  fort  délié. 

Si  on  le  peut,  il  est  avantageux  de  placer  un 
tube  à  vis ,  alors  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il 
s^accroche  dans  toute  l'étendue  du  trou;  il 
suffit  qu'il  prenne  par  trois  à  quatre  pas. 

Bourde t  a  dit  que  toutes  les  racines  n'étaient 
pas  susceptibles  d'admettre  des  tenons ,  cela  est 
presque  vrai;  cependant  il  en  est  beaucoup  sur 
lesquelles,  de  son  tems,  on  n'aurait  pas  pu  en 
appliquer,  que  nous  mettons  à  profit  main- 
tenant. Ainsi,  depuis  six  ou  huit  ans,  je  fais 
porter  à  diverses  personnes  des  pièces  posées 
à  tenon  sur  des  racines  de  grosses  molaires 
perforées  au  moyen  d'un  instrument  combiné 
à  cet  effet  (  *  ) ,  et  qui  est  d'une  extrême 
simplicité. 

M.  Le  Blanc ,  habile  ouvrier  horloger,  ayant 
vu  chez  moi  le  perforateur  mentionné  ci-dessus, 
a  eu  l'idée  ^'en  construire  un  dont  les  poulies 
sont  cachées  dans  la  tige  horizontale ,  qui  est 

(♦}   Vojez  la  fig.  18  *. 

creusa 
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creuse  à  cet  effet,  (i)   Je  l'ai  essayé  :  mais  il 
m'a  paru  moins  commode  que  celui  que  j'ai  fait 
graver ,  parce  qu'il  est  trop  volumineux. 

Ainsi  qu'il  est  facile  de  le  voir,  l'artiste  in- 
telligent qui  saura  profiter  des  divers  moyens 
qtfe  je  viens  d'énumérer,  employera  celui  qui 
conviendra  à  chaque  cas  qui  se  présentera  ,  et 
tirera  un  grand  parti  des  racines,  pour  sou- 
tenir long-tenis  des  dents  factices ,  sans  avoir 
recours  aux  attracteurs.  11  ne  s'agira  plus  que 
d'économiser  ces  supports  ;  c'est-à-dire  ,  de  ne 
pas  user  de  tous  en  même-tems. 

C    Préparation  des  dents  destinées  à  être 
piffotées, 

I®.  Avec  les  substances  animales. 
§.  I.  Manière  d'asseoir  la  dent  sur  la  ra-* 
cine.  Quand  le  support  est  disposé ,  le  den- 
tiste s'occupe  d'y  ajuster  la  dent  qu'il  a  choisie. 
En  conséquence,  ilen  sépare  la  racine,  ayant 
soin  de  suivre  la  ligne  courbe  du  collet;  après 
quoi  il  nettoyé  la  cavité  centrale  de  la  couronne 
et  il  la   bouche   avec   un   petit   morceau    d'os 

(i)  Le  méprisable  Auteur  d'une  brochure  qui  vient 
d'êU"e  publiée ,  et  qui  est  remplie  de  mensonges  et  de 
calomnies  ,  s'est  sciemment  paré  de  l'invention  de  M.  Le 
Blanc  j  ainsi  que  de  diverses  autres  qu'il  a  puisées  dans 
moa  laboratoire. 
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taille  pour  cela,  et  qu'il  y  enfonce  à  légers 
coups  de  marleau.  Il  présente  l'organe  dans 
la  bi'èche,  il  examine  s'il  remplit  toutes  les 
conditions  exigibles  ;  c'est-à-dire  ,  s'il  a  des 
dimensions  semblables  à  celles  delà  dent  paral- 
lèle ,  si  la  nuance  est  exactement  la  même  qfie 
•celle  des  voisines  dans  le  rang  desquelles  elle  va 
se  trouver  etc.  ;  ensuite  le  client  est  prié  de  clore 
les  mâchoires  ,  afin  d'observer  si  les  organes 
opposés  n'ont  pas  une  disposition  particulière 
à  laquelle  il  faut  se  conformer  ;  par  exemple  , 
s'ils  ne  viennent  pas  heurter  les  gencives  près 
du  collet  des  dents,  ou  bien  si  ces  dernières  étant 
déviées  en  avant ,  n'obligeraient  pas  l'artiste 
à  faire  subir  quelques  riiodifications  à  celles 
qu'il  rapporte  ,  telles  que  d'être  plus  minces  > 
ou  bien  d'être  avancées  ou  reculées  ,  etc. 
Toutes  ces  choses  reconnues ,  il  s'occupera 
de  mettre  l'assise  de  la  dent  artificielle  d'aplomb 
sur  le  support.  Rappelons-nous  donc  que  celui- 
ci  a  été  limé  en  arc ,  ainsi  nous  taillerons  l'assise 
de  manière  à  lui  faire  décrire  une  arcade  sus- 
ceptible de  s'y  enclaver  exactement,  de  sorte 
que  la  couronne  rapportée  puisse  paraître  sortir 
de  dessous  les  gencives  ;  mais  pour  obtenir  que 
tous  les  points  soient  en  contact,  il  est  une 
précaution  très-essentielle;  mettez  de  l'opiat  ou 
de  la  peinture  rouge  sur  la  surface  visible  de 
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la  racine  ;  présente/-^   la  couronne  de  la  dent  ; 
il  s'y  fait  des  marques  qu'il  faut  limer  jusqu'à  ce 
qu'à  force  de  répéter  cette  manœuvre,  on  soit 
parvenu  à  ce  qu'un  contact  parfait  soit  établi. 

§.  2.  Indication  du  point  où  doit  entrer  le 
pivot.  C'est  une  opération  fort  délicate  que 
celle-ci ,  et  elle  demande  une  grande  précision  : 
car  d'elle  dépend  la  bonne  ou  la  mauvaise 
situation  de  la  dent  rapportée.  11  est  donc  fort 
important  que  le  point  précis  auquel  le  pivot 
doit  pénétrer,  soit  indiqué,  afin  d'y  percer 
exactement  le  trou  destiné  à  l'admettre. 

M.  Gariot  a  conseillé  de  rouler  entre  les 
doigts  un  petit  morceau  de  papier  ;  de  l'intro-» 
duire  dans  la  racine,  de  le  couper  à  ras;  de 
l'imbiber  d'un  peu  d'encre,  et  de  présenter 
ensuite  la  dent  dans  la  brèche.  L'encre  marque 
nécessairement  un  point  sur  l'assise  :  c'est-là 
qu'il  veut  que  l'on  perce.  L'expérience  apprend 
à  se  défier  de  ce  moyen,  dont  cependant  beau- 
coup de  praticiens  font  usage  ;  mais  de  fausses 
indices  en  sont  souvent  le  résultat:  or,  il  en 
est  un  autre  qui  est  bien  préférable,  et  que 
voici  :  on  étend  une  IcEfère  couche  de  cire  à 
modeler  sur  l'assise;  on  présente  la  dent  à  la 
racine;  on  la  fait  glisser  de  tel  sens  qu'il  paraît 
convenable  pour  qu'elle  soit  bien  située  :  alors 
on  l'ôte,  et  un  petit  tubercule  de  cire  indique 
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justement  le  point  où  elle  doit  être  piVotée. 
Il  n'est  pas  de  meilleur  procédé  que  celui-ci; 
il  est  d'une  exécution  prompte ,  sûre  et  facile  : 
en  conséquence ,  je  crois  qu'il  peut  être  avan- 
tageusement substitué  à  tout  autre.  Au  surplus,  I 
on  ne  le  met  en  usage  que  dans  les  cas  où  l'assise 
peut  couvrir  entièrement  le  support,  et  nous 
verrons  que  cette  disposition,  quoique  la  plus 
ordinaire,  ne  se  rencontre  pas  toujours. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit ,  il  arrive  fréquemment 
que  l'artiste  est  obligé  de  placer  une  dent  factice 
sur  un  siippoi't  vertical  dont  l'entrée  présente 
une  grande  excavation  ,  mais  peu  profonde  , 
tandis  que  le  fond  ne  s'est  guère  élargi  ;  ce  cas  a 
lieu  sur-tout  lorsque  l'organe  a  été  mal  adapté 
de  prime  abord  ,  et  qu'il  s'est  introduit  des 
matières  putrescibles  au  -  dessus.  Le  métal 
qu'on  essayerait  d'introduire  dans  cette  espèce 
d'entonnoir  ne  s'y  maintiendrait  pas  :  il  faut 
donc  que  l'assise  de  la  dent  substituée  porte 
un  petit  tubercule  capable  de  la  remplir  sans 
y  laisser  aucun  vide.  (  F.  fig.  i32  ).  En  agissant 
ainsi ,  on  évite  que  l'haleine  ne  contracte  de 
mauvaise  odeur. 

3'.  Avec  les  matu;res  semi-vitrifiées. 

$.  I.  Pâte  minérale.  En  employant  les  com- 
positions de  M.  de  Chcmant ,  il  ne  s'agit,  car  je 
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dois  le  repeter  ici ,  que  de  percer  un  trou ,  avant 
la  cuivsson ,  au  point  où  doit  être  le  pivot ,  ce  qui 
demande  une  parfaite  connaissance  du  retrait. 

§.  2.  ^pec  les  calliodontes.  Le  dentiste  n'a 
besoin  seulement  que  d'user  sur  la  meule  le 
haut  de  ces  sortes  de  dents ,  et  quelquefois  de 
les  creuser  un  peu  avec  de  petites  meules 
montées  sur  le  tour.  En  général ,  celles-ci  sont 
plus  aisément  ajustées  que  les  précédentes. 

A  R  T  I  C  L  E     I  I. 
Fixation  du  pivot  des  coaptateurs  Aur 

DENTS    FACTICES. 

A.      Lorsqu^on  fait  usage  de  substances 
animales. 

Nous  avons  indiqué  les  divers  moyens  connus 
de  préparer  les  trous  des  racines  destinées  à  re- 
cevoir les  tenons;  il  vient  d'en  être  de  môme  de 
l'indication  des  points  où  les  pivots  doivent 
pénétrer  dans  les  dents  factices:  maintenant 
nous  examinerons  les  procédés  suivis  dans 
Tapplicalion  de  ces  sortes  d'agens. 

Placer  une  dent  à  tenon  est,  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas  ,  une  des  opérations 
les  plus  simples  de  l'art  du  dentiste  :  cependant 
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il  te  rencontre  des  circonstances  difficiles  dans 
lesquelles  le  {renie  de  l'artiste  se  trouve  singu- 
lièrement éprouvé. 

Que  la  portion  du  coaptateur  qui  entre  dans 
la  dent  artificielle  et  que  je  désigne  sous  le  nom 
de  piuot  soit  fixée  à  demeure  ,  ou  bien  qu'on 
puisse  l'en  séparer  à  volonté,  elle  doit  y  être 
maintenue  d'une  manière  solide.  Pour  cet  eft'et, 
on  lui  a  donné  des  formes  ,  des  directions  et 
des  dispositions  assez  variées;  tantôt  ce  pivot 
a  traversé  l'organe  de  liant  en  bas ,  tantôt 
il  a  été  rivé  ,  d'autres  fols  vissé.  . 
§.   I.  Pivots  traversans. 

a.  En  cône  renversé  (Jîg-  i35).  D'abord 
on  l'a  fait  entrer  dans  un  trou  rond  qui 
partant  de  l'assise  de  la  dent ,  allait  s'ouvrir 
en  arrière,  et  on  l'y  rivait  ;  mais,  afin  qu'il  ne 
passât  pas  de  travers  en  travers,  on  avait  soin 
de  lui  donner  une  forme  pyramidale. 

è.  Pivot  cl  épaulement  {fg>  i34  )• 
D'autres  le  limaient  de  manière  à  ménager  un 
petit  épaulement  qui,  ens'appuyant  sur  l'assise, 
empêchait  qu'il  ne  put  s'enfoncer  au-delà  :  il 
résultait  de  celte  façon  et  de  la  précédente,  que 
si  on  était  obligé  d'évider  le  talon  de  la  dent , 
il  n'y  restait  presque  aucune  épaisseur  :  ou  bien 
le  trou  en  s'agrandissant  au  bout  de  peu  de  tems  , 
laissait  d'abord  tourner  l'organe  sur  son  axe,  et 
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il  finissait  par  s'échapper  à  l'instant  où  le  client 
s'y  attendait  le  moins.  Quelques  dentistes  ayant 
voulu  parer  à  cet  inconvénient,  lui  ont  donné 
une  forme  quadrllataire  applatie ,  ou  même 
ovale. 

c.  Pivot  à  extrémité  recourbée.  Enfin 
plusieurs  font  une  petite  échancrure  au  talon 
de  la  dent,  et  au  lieu  de  river  le  pivot,  ils  en 
courbent  l'extrémité'  et  la  couchent  dedans.  Pour 
que  ces  diverses  sortes  de  coaptateurs  soient 
retenus  solidement,  il  est  nécessaire  que  les 
trous  dans  lesquels  ils  sont  enfoncés  présentent 
la  forme  d'un  cône  ;  parce  que  si  cette  partie 
vient  à  s'agrandir,  on  peut  en  resserrant  la 
rivure  du  pivot  ,  lui  rendre  une  nouvelle 
fixité. 

Quand  la  dent  na  pas  été  trop  évidée, 
on  peut  espérer  que  l'une  ou  l'autre  de  ces 
méthodes  sera  sans  inconvénient  :  mais  quand 
les  organes  de  la  mâchoire  opposée  empêchent 
que  le  talon  ne  présente  une  certaine  force  , 
alors  elles  ne  valent  absolument  rien. 

d.  Allaîit  se  rendre  à  V extrémité  tran- 
chante (  fig.  1 55  ).  Frappé  depuis  long-tems  de 
cette  vérité ,  je  conçus  l'idée  de  faire  parcourir 
au  coaptatcur  un  assez  long  espace  pour  qu'il 
touchât  beaucoup  de  points  de  résistance.  C'est 
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pourquoi  je  perçai  un  trou  rond;  je  l'élalsé 
depuis  la  base  jusqu'au  bord  tranchant  de  la 
dent  :  de  sorte  que  je  pouvais  evider  celle-ci 
en  arrière ,  autant  qu'il  était  nécessaire ,  sans 
jamais  rencontrer  la  rivure  ou  le  crochet  par 
lequel  j'empêchais  le  pivot  de  quitter  l'organe. 

Remarques.  Comme  les  agens  qui  traver- 
sent perpendiculairement  ont  l'inconvénient 
d'agrandir  les  trous ,  et  de  permettre  le  balot- 
tement  delà  dent,  on  a  imaginé  de  les  em- 
brocher par  une  goupille  transversale;  mais 
celle  -  cl  ne  remédie  qu'lmparfaltemeat  aux 
désagrémens  que  je  viens  de  signaler. 

§.  2.  pivots  non  traversons .  a.  Divers 
artistes  ont  cherché  à  éviter  ces  défauts  en 
perçant  un  trou  qui  ne  traverse  pas  la  dent; 
ils  y  enfoncent  de  force  un  pivot,  lequel  va 
jusqu'au  fond  :  puis  ils  y  mettent  également 
une  goupille  horizontale;  ce  moyen  est  assez 
solide  sur  les  incisives  centrales  et  les  co- 
noïdes  supérieures  ,  parce  qu'elles  présentent 
de  l'épaisseur. 

b.  Pivots  d  pis.  Je  me  contentais  de  ces 
deux  derniers  moyens, «lorsque  quelques  dents 
fabriquées  en  Angleterre  me  tombèrent  dans  les 
mains  :  le  trou  dans  lequel  était  enfoncé  le 
pivot  n'avait  pas  d'issue  par  le  talon ,  et  quoique 
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l'assise  de  plusieurs  de  ces  deuts  fût  ti'ès-altérée 
par  l'action  de  la  salive ,  cepeudaiit  le  coaptateur 
tenait  encore  très-solidement  à  ces  organes  j 
tellement  même  que  voulant  3'en  séparer ,  je 
le  cassai  plutôt  que  d'y  parvenir.  J'examinai 
donc  ce  travail  avec  attention ,  et  je  reconnus 
que  le  pivot  étant  à  vis  et  pénétrant  à  une  cer- 
taine profondeur  ,  il  s'y  rouillait  en  quelque 
sorte.  Je  me  hâtai  donc  d'adopter  ce  genre  qui 
mérite  réellement  la  préférence  sur  tous  les 
autres. 

Le  pas  de  la  vis  doit  être  large  et  profond. 
Il  n'est  point  nécessaire  pour  enfoncer  le  pivot, 
de  tarauder  le  trou  qui  doit  le  recevoir  ;  mais  il 
faut  le  mouiller  ,  parce  que  le  detruitus  de  la 
dent  forme  une  espèce  de  limon  qui  maintient 
le  tout  très  -  ferme.  Conformément  à  ce  que 
j'ai  observé  précédemment  en  parlant  des  trous 
des  racines,  ceux  qui  admettent  des  vis  doivent 
être  cylindriques. 

Remarques.  Je  terminerai  ce  détail  par  une 
réflexion  importante ,  c'est  que  les  dents  de 
substances  animales  noircissent,  si  après  avoir 
fait  le  trou ,  on  ne  le  nettoyé  pas  bien  avec  de 
l'eau  propre,  ainsi  que  le  pas  de  vis  du  pivot  : 
il  faut  aussi  que  cette  petite  cheville  n'arrive 
pas  jusqu'à  la  taljlc  émaillée  antérieure ,  parce 
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qu'elle  fait  ombre  et  on  l'aperçoit  an  Irayers  : 
si  on  embroche  horizontalement  le  coaptateur 
par  une  goupille  dite  de  sûreté  ,  qui  ,  je  le 
dis  en  passant,  nuit  plutôt  à  la  solidité  qu'elle 
ny  sert ,  il  faut  avoir  le  plus  grand  soin  qu'il 
ne  reste  point  de  limaille  dans  le  trou. 

§.  3.  Cas  particuliers. 

a.  Pivots  droits  dont  l'axe  ne  répond  pas 
au  centre  du  canal  de  la  racine  {fig.  i36). 
Il  est  certaines  circonstances  dans  lesquelles  la 
racine  de  la  dent  qui  doit  porter  un  tenon  est 
«ituce  de  manière  à  ce  que  le  client ,  en  fermant 
la  bouche  ,  louche  ce  support  avec  les  dents 
inférieures,  soit  précisément  sur  le  trou,  soit 
même  quelquefois  en  avant  :  de  sorte  qu'on 
ne  peut  adapter  l'organe  factice  par  aucun  des 
moyens  ci-dessus. 

M.  Laforgue  a  proposé  celui-ci,  de  boucher 
le  canal  dentaire  avec  une  vis  de  métal,  et  de 
percer  un  autre  trou  au-devant  {fig.  l'^'j  )- 
On  ne  peut  suivre  cet  avis  que  si  la  racine  est 
fort  épaisse.  ^ 

h.  Pivots  dont  l'axe  ne  répond  pas  à  celui 
des  tenons  (fig.  i58  ).  Mon  père  imagina  ,  il 
y  a  long-tems  ,  d'employer  des  coaplateurs 
en  manivelle ,  dont  la  partie  horizontale  est 
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incrustée  dans  l'e'paisseur  de  la  racine  j  par-lk 
ils  ne  pivotent  point  et  les  dents  saillent  antant 
que  besoin  est  :  ce  moyen  me  semble  préfé- 
rable à  celui  de  M.  Laforgue;  cependant  il 
faut  qu'il  soit  encore  possible  d'accorder  à  l'or- 
gane une  épaisseur  sullisante  pour  y  percer  un 
trou  vertical;  mais  de  tems  à  autres  la  dent 
ne  peut  en  avoir  qu'une  d'environ  deux  fois 
celle  de  l'émail  lui-même.  Il  faut  donc  recourir 
à  un  autre  procédé. 

c.  Pivot  à  plaquette  horizontale  (  Jî^. 
1^9  ).  Celui  -  cl  a  été  encore  indiqué  dans 
l'Ouvrage  de  M.  Laforgue.  Il  consiste  à  souder 
le  coaptateur  sur  une  petite  plaque  horizontale , 
et  à  ajuster  l'organe  sur  celle-ci  :  on  l'y  fixe  au 
moyen  de  deux  goupilles  perpendiculaires.  Ce 
mécanisme  trouve  son  application  quand  la 
dent  factice  peut  encore  conserver  assez  d'é- 
paisseur pour  admettre  des  chevilles  d'or  à 
dix-huit  karats  et  de  la  grosseur  d'une  moyenne 
épingle,  mais  s'il  ne  peut  en  être  ainsi,  on 
employé  l'armature  suivante. 

d.  Pivot  à  plaquette  verticale  {fig-  ^^\o). 
On  moule  horizontalement  une  petite  plaque 
sur  la  forme  de  la  racine ,  on  y  soude  le  pivot, 
et  on  examine  si  les  dents  de  la  mâclwire 
opposée  ne  la  rencontrent  point   lorsque  la 
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personne  ferme  la  bouche  :  quand  cela  arrive, 
il  faut  user  la  plaque  à  l'endroit  où  elle  est 
heurtée  ,  ou  bien  on  lime  un  peu  la  racine  ,  afin 
de  faire  monter  davantage  l'armature.  Cela 
fait ,  on  courbe  à  angle  droit  la  partie  anté- 
rieure de  la  plaque  ;  on  examine  encore  si 
rien  ne  gêne  :  ensuite  on  abat  toute  la  partie 
postérieure  d'une  dent ,  de  manière  à  n'en  ré- 
server que  la  face  antérieure,  qui  étant  réduite 
à  l'épaisseur  d'environ  un  millimètre ,  doit  être 
fixée  contre  la  plaqtie  vej'ticale ,  au  moyen  de 
deux  ou  trois  rivets  à  vis.  J'ai  dans  ma  clicntclle 
quelques  personnes  qui  n'avaient  pu ,  pendant 
îong-tems,  porter  de  dents  à  tenon  sur  de  très- 
bonnes  racines,  et  qui  présentement  en  ont 
de  cette  espèce ,  lesqudles  tiennent  fort  bien 
et  depuis  plusieurs  années. 

B,     Lorsqu'on  employé  les  matières 

MIIVKRALES. 

§.  \.  u4vec  celles  de  M.  de  Chemant.  J'ai 
déjà  enseigné  ailleurs  le  moyen  de  placer  les 
trous  qui  doivent  recevoir  les  pivots  ,  quand 
on  fait  usage  de  la  pâte  de  cet  auteur  :  je  rap- 
pellerai donc  seulement  ici  que  devant  être 
pratiqués  avant  la  cuisson  des  pièces  ,  et  ne 
pouvant  y  être  placés  que  d'après  l'indication 
donnée   par  le  modèle,  il  est   fort   douteux 
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qu'ils  se  trouvent  parfaitement  d'accord  avec 
l'orifice  de  la  racine.  D'ailleurs ,  il  serait  abso- 
lunietil  impossible  de  placor  une  ou  plusieurs 
dents  de  cette  substance,  montées  à  tenons, 
dans  le  cas  que  j'ai  signalé  à  la  section  3,  a. 

§.  2.  yi  la  manière  de  M.  Dubois.  Si  on 
préfère  se  servir  de  pâte  dans  laquelle  il  n'entre 
point  de  potasse  ou  d'autres  oxides  qui  ont  la 
propriéié  de  se  combiner  avec  le  platine,  on 
pourra  implanter  les  pivots  dedans  avant  la 
cuisson:  mais,  je  le  répète,  il  est  rare  que 
ces  sortes  d'agens  ainsi  rapportés  soient  par- 
faitement bien  situés. 

§.  5.  Avec  les  cnlliodontes.  Si  on  a  adopté 
le  genre  de  travail  de  M.  Fonzi ,  qui  a  indiqué 
de  fixer  à  chaque  dent  isolée,  un  petit  crampon 
de  platine ,  on  en  est  quitte  pour  y  souder  le 
pivot,  avec  de  l'or  qu'on  fond  à  l'endroit  de  la 
réunion  :  puis  on  le  courbe  à  la  pince,  afin  de 
porter  l'organe  sur  l'alignement  des  voisins, 
ce  qui  est  fort  avantageux  :  enfin  si  on  veut 
qu'ils  possèdent  un  talon  ,  on  le  rapporte  avec 
la  pâte  dont  j'ai  donné  la  composition. 
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ARTICLE     III. 


Fixation  du  Tenon  ou  tige  du  Coaptateur 
dans  le  support  vertical. 


^.  I.  Jl  jge  hachée  et  entourée  de  garniture. 
Maintenant  parlons  de  la  portion  du  coaptateur 
C[ui  entre  dans  la  racine.  Quelle  que  soit  la 
matière  des  dents  factices,  beaucoup  d'artistes 
se  contentent  de  donner  au  tenon  une  forme 
pyramidale  ronde  ou  quadrangulaire ,  et  ils  le 
garnissent  avec  un  peu  de  coton ,  de  soie ,  de  lin  , 
de  plomb,  d'ëlaim,  d'or  en  feuille,  etc.  Puis  ils 
l'enfoncent  de  force  (i),  quelquefois  en  effet  l'un 
de  ces  procédés  suffit,  et  l'organe  tient  long- 
tcms  sans  se  déranger:  mais  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cas,  les  supports  se  détériorent  au- 
tour des  tenons,  et  la  dent  s'en  sépare  tout-à- 
coup,  quand  un  moment  avant  elle  semblait  y 
être  très-ferme. 

J'ai  dit  en  indiquant  le  moyen  de  préparer 
le  trou  des  racines,  qu'il  était  plus  avantageux 
que  les  tenons  fussent  d'un  diamètre  égal  dans 
toute  leur  longueur;  parce  qu'une  tige  cylin- 
*>■ 

(i)  P'oyez  tous  les  Auteurs  d'Ouvrages  un  peu  considé- 
rables, tels  qi^e  ceux  de  FaucbarU ,  Gaiiol  ;  Laforgue ,  etc. 
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drique  ou  rcctangtJairc,  hëiissce  de  hachures 
faites  avec  une  lame  de  couteau  ,  s'accroche  de 
toutes  paris,  et  n'est  pas  aussi  sujette  à  glisser. 
Les  espèces  de  grilles  que  détermine  la  percus- 
sion par  l'instrument  tranchant,  sont  donc  bier> 
préférables  aux  entailles  pratiquées  à  la  lime. 

§.  2.  Tige  jjiaintenue  par  scellement. 
Fauchard  a  conseille  de  sceller  les  tenons  dans 
les  racines,  à  l'aide  d'un  mastic  dont  il  donne 
la  composition.  Malheureusement  l'expérience 
n'a  pas  justifié  les  qualités  que  cet  auteur  lui  a 
attribuées  (i). 

$.  5.  Par  une  vis  pratiquée  sur  la  tige, 
Bourdet  indique  deux  moyens  de  placer  des 
dents  sur  des  supports  verticaux  ;  le  premier 
qui  consiste  à  fixer  d'abord  le  pivot  solidement 
dansla  dent  factice ,  et  ensuite  à  visser  le  tenon 
dans  la  racine  ;  nwis  tel  bien  exécuté  que 
puisse  être  l'organe,  il  ne  peut  remplir  diverses 
conditions  essentielles  qui  sont:  d'arriver  juste 
pour  coller  contre  le  support  et  de  manière 

(i)  Dans  le  cas  ou  il  n'y  a  aucun  contact  entre  la  dent 
factice  et  ICs  organes  antagonistes ,  je  me  suis  sen'i  avec 
succès  de  lacq.ie  fondue  avec  un  peu  de  styrax.  On  en 
remplit  le  canal  dentaire ,  et  après  avoir  fait  chauffer  le 
coaptateur  à  U  flamme  d'une  bougie }  oa  l'cafonce  dans 
1«  support. 
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à  ce  que  la  face  la  plus  large  se  trouve  préci- 
sément dans  raUgnement  convenable;  d'être 
toujours  de  la  largeur  des  voisines  et  de 
former  un  arc  qui  s'accorde  avec  le  feston 
de  la  gencive,   etc. 

Le  second  moyen  qu'il  propose  est*  de  placer 
d'abord  la  tige  du  coaptateur  dans  le  support, 
en  laissant  excéder  suffisamment  le  pivot  pour 
qu'on  puisse  y  embrocher  la  dent  :  on  en 
courbe  le  bout  dans  une  rainure  qu'on  a  dis- 
posée à  cet  effet  au  talon  de  l'organe  {fig-  i55  ). 
J'ai  fait  plusieurs  fois  usage  de  ce  moyen,  et 
j'ai  eu  lieu  d'en  être  satisfait;  il  est  vrai  qu'il 
demande  beaucoup  de  précision ,  et  qu'il  faut 
se  garder  de  rompre  le  tenon  en  le  vissant;  car 
il  faudrait  employer  beaucoup  de  tems  pour 
en  débarrasser  la  racine. 

E^ns  quelques  cas  on  peut  ajuster  une  dent 
comme  le  représente  la  Jig.  i4i  j  c'est  une 
modification  avantageuse  des  pièces  soutenues 
par  des  vis,  ainsi  que  l'indique  Fauchard.  Fixez 
un  organe  mince  à  une  plaque  horizontale  ou 
coudée  ;  pratiquez  une  fenêtre  à  cette  plaque ,  et 
qu'elle  réponde  exactement  au  trou  de  la  racine. 
Taraudez  ce  trou  :  cela  étant  dispose,  mettez 
l'organe  factice  dans  l'emplacement  et  main- 
tcucz-l'y  en  enfonçant  dans  le  support  une  vis 
d'or  dont  la  tête  soit  fendue  pour  recevoir  le 

tounie-vis. 
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iourne-vis.  Ce  moyen  est  un  dos  plus  srtlulcs 
que  l'on  puisse  employer  poui-  les  cfulralcs 
incisives  ,  les  conoitles  et  les  iMcusplilces.  11  est 
une  pei'fccllon  qui  en  rend  d'ailleurs  rem- 
ploi très -sûr;  c'est  de  souder  sur  la  plaque, 
ou  d'enfoncer  dans  la  dent  elle-même  un  petit 
ergot  qu'on  loge  dans  un  trou  de  foret  que  l'on 
pratique  à  quelqu'endrolt  de  la  racine  :  aiusi 
on  empêche  l'organe  de  tourner  sur  son  axe  : 
cet  ergot  peut  être  également  appliqué  aux 
dents  montées  avec  des  tenons  ordinaires; 
pourvu  que  l'assise  ait  quelqu'étQndue,  ainsi 
que  l'est  celle  des  J}icuspidées. 

L'occasion  de  mettre  ce  procédé  en  usage 
se  présente  lorsque  les  dents  d'en  bas  sont  sail- 
lantes, et  que  bien  que  couchées  en  dedans, 
elles  vont  frapper  la  gencive. 

§.  4-  Coaptateur  ci  cliquet  (  Jig.  142  ). 
Maggiolo  a  décrit  cette  sorte  de  tenon  qui  est 
très-joli;  mais  qui  présente  le  seul  avantage  de 
permettre  qu'on  ote  chaque  jour  la  dent  factice 
et  qu'on  la  replace  après  l'avoir  nettoyée.  11 
est  fâcheux  qu'en  l'adoptant  ,  on  soit  obligé 
d'introduire  dans  la  racine  un  tube  dont  l'é- 
paisseur exige  d'en  élargir  considérablement 
le  canal.  C'est  pourquoi  je  pense  qu'on  ne  doit 
y  avoir  recours  qu'après  avoir  posé  des  tenons 
ordinaires.  Quoi  qu'il  en  soit,  en  voici  la  des- 

A  a 
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rriplion  :  on  visse  dans  le  support  un  lube  cylin- 
drique à  parois  assez  épaisses  pour  que  le  canal 
puisse  cire  rendu  quadrilalaire.  La  partie  posté- 
rieure en  est  écliancrée  de  manière  cependant 
à  ce  qu'une  certaine  portion  reste  intacte  infé- 
rieurement.  Cela  étant  exécuté ,  on  prend  un 
bout  de  fil  d'or  iné-jjlat  et  à  i8  karats,  on  le 
courbe  au  marteau  afin  de  le  doubler  et  en  for- 
mer une  tiize  carrée.  Vers  le  milieu  de  la  branche 
postérieure  ,  on  pratique  un  cran,  et  au-dessous 
de  celui-ci  on  la  courbe  à  angle  droit,  enfui 
l'extrémité  en  est  terminée  par  une  petite  échaii- 
crure.  La  branche  de  la  tige  qui  est  restée  droite 
est  enfoncée  à  vis  ou  de  force  dans  la  dent,  dont 
l'assise  doit  présenter  une  gouttière  antéro-pos- 
tcrleurc ,  afin  de  loger  la  partie  horizontale  dont 
je  viens  de  parler. 

Ce  genre  de  travail,  assez  minutieux,  res- 
semble beaucoup  à  ces  fermetures  dites  à  cliquet 
(|ui  servent  à  assujettir  les  bracelets  aux  bras 
des  dames.  Au  reste,  la  figure  ci-dessus  repré- 
sente exactement  cet  ingénieux  coaptateur. 

$.  5.  Tenon  en  antennes  {fig.  \/\^  ).  H  est 
une  espèce  de  tige  très -peu  usitée,  dont  je 
ne  connais  pas  l'inventeur,  et  qui  est  em- 
ployable  sur  les  fortes  racines  dans  lesquelles 
on  peut  pratiquer  un  trou  carré.  Elle  me  paraît 
réunir  ravanlagc  d'être  solide ,  à  celui  de  ne 
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pas  glisser  facilement.   Voici  comment  elle  est 
faite  :  après  avoir   vissé  ou  lîxé  dans  la  dent 
factice  un  coaplateur  d'or  un  peu  récroui ,  on 
en  lime  le  tenon  carrément,  de  manière  à  ce 
qu'il  remplisse  exactement  le  trou  qu'on  a  eu 
soin  de  préparer  dans  le  support  ;  puis  on  scie 
verticalement  cette  tige  dans  toute  sa  longueur. 
Les  deux  parties  s'écartent  l'une  de  l'autre  et 
font  ressort ,  comme  les  antennes  de  certîiins  In- 
sectes. Alors  on  en  recourbe  légèrement  Tcxtré- 
mité  en  dehors  ,  et  après  les  avoir  rapprochées, 
on  les   Introduit    dans   la   racine.    Avec  cette 
variété  de  coaptateurs  on  n'employé  pas  de  gar- 
niture y  j'en  ai  fait  plusieurs  fols  ,  et  j'en  ai  été 
très-satisfait  :  mais  ,   pour  ménager  la  racine  , 
j'y  introduis  un  tube  quadrilataire  qui  en  garnit . 
les  parois.  Ce  procédé,  tout  en  réunissant  les 
mêmes  avantages  que   celui  qu'indique  Mag- 
giolo ,  est  loin  de  présenter  les  mêmes  incon- 
véniens  ;  puisque   le  trou  du  support  n'a  pas 
besoin  d'être  beaucoup  plus  large  que  pour  un 
tenon  simple. 

§.  G.  Tenons  subériques.  M.  Ricci ,  peu  de 
tems  avant  de  cesser  l'exercice  de  sa  profe^ion, 
a  communiqué  à  la  société  d'émulation,  une 
nouvelle  espèce  de  tenon  compliqué ,  et  qui  a 
été  reconnu  bon  par  les  savans  qui  composent 
cette  compagnie. 
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J*ai  dit  que  le  canal  criinc  racine  ayant  porté 
long-tems  une  tige  conique  garnie  avec  des  fils 
putrescibles  ,    finit  par   s'agrandir  considéra- 
blement, et  j'ai  indiqué  le  moyen  de  réparer  ces 
racines  :    mais  M.  Ricci,  au  lieu  d'user  d'une 
vis  de  bois,  a  proposé  de  rapporter  à  une  dent 
factice  un  tenon  ordinaire,  auquel  il  formait  des 
crans  ^  et   il  l'enfonçait  dans   un   bouchon  de 
liège  sain,  qu'il  taillait  de  la  même  forme  que 
le  trou.  Il  épatait  au  marteau  le  sommet  de  ce 
pivot ,   afin  de  retenir  le  liégc.   Si  on  voulait 
assurer  davantage  cette  rivure,  il  faudrait  placer 
entre  elle  et  le  bouchon  un  petit  œil  de  métal: 
alors  le  travail  n'en  serait  que  mieux.  Le  tenon 
ainsi  garni  doit  être  enfoncé  de  force  dans  le  sup- 
port, dont  on  peut  enduire  les  parois  avec  une 
dissolution  alcoolique  de  résine  de  gayac.  Le  peu 
d'humidité  qui  existe  dans  la  racine ,  ou  même 
celle  des  parties  environnantes  suffit  pour  faire 
gonfler  le  liégc  qui  d'ailleurs  est  naturellement 
élastique  :  en  conséquence  tous  les  petits  crans 
formés  d'une   part   sur   la    tige   et   de   l'autre 
dans  le  support  à  l'aide  d'un  taraud-.s'en  em- 
plissant,   reflet  d'une  vis  a  donc  lieu,  et  on 
ne  peut  détruire  la  coaptation,  même  par  une 
forte  traction  exercée  sur  la  dent  factice. 

Voulez-vous  ajouter  un  double  moyen  de 
solidité  au  mécanisme,  soulevez  un  peu  le  repli 


(575  ) 
que  forme  la  gencive  vers  le  collet  de  la  dcul, 
percez  avec  un  foret  très-fin  un  trou  anlero- 
postérieur  qui  traverse  à  la  fois,  le  bas  de  la 
racine  ,  le  llege  et  le  pivot ,  et  enfoncez-y  une 
goupille  d'or.  Assurément ,  si  ces  diverses  choses 
ont  été  bien  exécutées  ,  rien  ne  pourra  s'intro- 
duire entre  les  pièces  de  l'appareil. 

$.  7.  Tenons  ligneux.  Quelques  dentistes 
ont  employé  des  tiges  de  bois  de  buis  (i)  dans 
la  même  intention  que  M.  Ricci  :  mais  comme 
elles  n'étaient  point  taillées  en  vis,  elles  ne 
remplissaient  que  très-imparfaitement  les  con- 
ditions, aussi  n'en  use-t-on  guère.  Au  reste  , 
c'est  aux  artistes  à  juger  si  le  tenon  subé- 
rique  est  préférable  à  la  vis  de  bois  dont  j'ai 
fait  mention  précédemment,  ou  au  caoutchouc 
tubulé  que  j'ai  également  indiqué. 

$.  8.  Tenons  forés.  J'ai  dit,  dans  un  autre 
lieu,  que  de  tems  en  tems  le  chirurgien  ren- 
contre des  racines  par  le  centre  desquelles  il 
s'écoule  habituellement  un  peu  de  sanie  qui 
vient  de  l'alvéole ,  et  qu'il  serait  dangereux  d'y 
retenir  ;  en  conséquence ,  il  faut  que  le  coap- 
lateur  soit  foré  centralement ,  afin  de  laisser 
une  issue  à  l'écoulement  :  mais  au  lieu  de 
percer  cette  tige  au  foret,  ce  qui  demanderait 

(i)  M.   Laforjjr.c  les  a  imliijucs  dans  son  Traité. 
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beniicoiip  de  tems  ,  il  vaut  mieux  faire  un 
})Out  rie  fort  tube  ,  dans  la  filière,-  on  en  sonde  la 
jonction,  et  on  le  visse  à  la  dent  qu'on  veut 
rapporter  ,  de  manière  à  ce  qu'il  forme  uq 
tenon.  Cola  étant  fait ,  on  passe  un  foret  mince 
par  le  sommet  de  ce  tube  ,  et  on  perce  la  dent  de 
ttianière  à  ce  qu'il  existe  au  talon,  un  petit 
trou  par  lequel  la  sanie  puisse  s'écouler  dans 
la  bouche. 

Si  le  canal  du  support  e'tait  très-e'troit  et 
qu'on  ne  voulût  pas  Tëlaiscr  afin  d'y  introdu  re 
un  tube  à  parois  assez  épaisses  pour  supporter 
d'être  taraudées  en  -  dessus  de  la  partie  qui 
doit  être  (ixée  à  demeure  dans  la  dent  factice, 
il  faudrait  recouvrir  cette  extrémité  d'un  petit 
manchon  métallique  que  l'on  souderait  avec 
précaution;  alors  on  aurait  acquis  un  surcroît 
d'épaisseur  capable  de  supporter  le  pas  de  vis. 

Au  reste,  les  cas  dans  lesquels  on  se-trouve 
obligé  d'avoir  recours  à  ces  sortes  de  tenons  , 
sont  heureusement  assez  rares:  néanmoins,  il 
était  essentiel  qu'ils  fussent  indiqués  ici  ;  car 
j'en  ai  rencontré  plusieurs  qui  avaient  forcé  le 
client  de  renoncer  à  porter  une  dent  à  coap- 
tateur,  quoiqu'il  eut  une  très-excellente  racine. 

On  présume  qu'on  aura  besoin  d'employer 
un  tenon  foré  lorsque  le  petit  instrument  avec 
lequel  on  nettoyé  le  centre  du  support,  ramène 
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une  sanie  abondante  ,  ivès- aminoiii  a  ce  e  ,  el 
tirant  sur  la  couleur  brun  marron.  Si ,  malgré 
cet  indice,  on  persiste  à  vouloir  employer  le 
tenon  plaiii ,  alors  il  surviendra  des  fluxions 
opiniâtres  qui  finiront  par  établir  des  fistules 
et  par  ébranler  les  racines. 

Remarques.  Au  résumé ,  la  diversité  des 
formes  des  tenons  employés  par  tant  de  den- 
tistes, est  une  preuve  certaine  que  ce  genre 
de  travail  présente  plus  d'une  dilliculté  à  sur- 
monter ,  et  la  plus  grande  est  certainement 
d'éloigner  la  destruction  de  la  racine  ,  et  d'y 
remédier  lorsqu'elle  a  lieu. 

Doit -on  ùter  les  dents  à  tenon  pour  les 
nettoyer  ?  Pourquoi  le  faire,  si  elles  sont  par- 
faitement ajustées  d'après  les  règles  tracées 
ci-avant  ? 

Toutes  les  fois  qu'on  déplace  un  orgaùe  qui 
tenait  solidement,  il  reste  autour  du  coap- 
tateur  une  légère  partie  de  la  racine ,  elle 
s'use  donc  peu-à-peu.  D'ailleurs,  tant  que 
l'agent  de  réunion  est  ferme  ,  il  ne  peut  s'y 
introduire  de  corps  putrescible  :  par  con- 
séquent ,  il  est  inutile  de  rien  déranger. 
C'est  par  cette  raison  qu'il  faut  garnir  la  tige 
avec  des  substances  aussi  peu  altérables  que 
possible  ;  tels  sont  des  feuilles  de  métal,  des 
petits  copeaux  de  bois  de  buis,  etc.;  et  exclure 
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la  soie,  le  chanvre,  le  coton  dont  tant  de  per- 
sonnes font  usage. 

Mais  une  chose  fort  essentielle  pour  la  dure'e 
des  racines  qui  supportent  les  pièces  factices 
antérieures,  et  aussi  pour  celle  des  travaux 
cux-mènics ,  c'est  que  les  dents  de  la  mâchoire 
opposée  ne  heurtent  nullement  celles  qui  sont 
rapportées;  il  faut  donc  les  évider  sullisam- 
ment  pour  qu'il  n'y  ail  pas  de  contact  où  batte- 
ment oblique.  Si  ce  précepte  est  suivi  avec 
exactitude  et  que  néanmoins  il  puisse  exister 
encore  une  certaine  épaisseur  de  matière ,  on 
peut  être  certain  du  plein  succès  de  l'opération. 

On  tire  souvent  parti  des  tenons  pour  sou- 
tenir un  dentier  d'une  grande  étendue ,  et  on 
peut  en  mettre  plusieurs  sur  une  même  pièce  : 
le  tout  est  qu'ils  soient  si  bien  placés,  qu'ils 
répondent  exactement  aux  orifices  des  supports 
afin  qu'ils  n'arc-boutent  point  les  uns  contre 
les  autres.  Celte  dernière  condition  est  ce- 
pendant assez  diflicile  à  remplir  ,  attendu  la 
divergence  des  racines  des  dents  :  c'est  donc  à 
l'art'sle  de  choisir  celles  qui  lui  offrent  le  plus 
de  chances  favorables,  ayant  toujours  soin  de 
Si3  ménager  des  ressources  pour  l'avenir;  c'est- 
à-dire  ,  car  on  ne  saurait  trop  le  répéter,  de  ne 
point  user  de  tous  les  bons  supports  à  la  fois. 

Souvent    un    lenun  ou  un   foret   casse  dans 
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une   racine  ,    de    sorte   que   l'on  ne  peut  en 
roinctlro   un    nouveau   qu'en    ôtant    le   corps 
etrangej-,  ou  en  forant  un  autre  canal  à  côté 
de  celui  qui  est  occupé. 

Si  la  tige  est  mince,  on  a  la  ressource  de 
percer  de  chaque  côté  un  petit  trou  avec  une 
aiguille  adaptée  au  perforateur  ;  ainsi  on  va  en 
gagner  le  dessus:  alors  avec  une  pointe  d'acier 
recourbée  en  crochet,  et  qu'on  enfonce  d'abord 
dans  un  de  ces  trous ,  puis  dans  l'autre ,  on 
ébranle  et  on  parvient  à  extraire  ce  qui  nuit. 
Mais  s'il  n'est  pas  cassé  trop  avant,  et  que 
l'embouchure  du  support  présente  ia  forme 
d'un  entonnoir  ,  on  peut  le  saisir  avec  une 
pince  bien  trempée ,  dont  le  bec  soit  eflilé  et 
garni  de  petites  grifles  Ç*'). 

M.  Miel,  auquel  l'Art  du  Dentiste  doit 
plusieurs  écri^ts  remplis  d'observations  intéres- 
santes, a  imaginé,  il  y  a  déjà  quelques  années, 
un  mojen  très-ingénieux  d'extraire  les  tiges 
cassées  profondément  dans  les  supports. 

Pour  y  réussir,  il  y  a  construit  un  petit 
trépan  dont  le  centre  est  tubulé  afin  d'em- 
brasser le  tenon ,  et  dont  les  parois  très-minces, 
sont  terminées  par  des  dentelures,  parce  qu'à 

(i)  Fojez  fig.  2j. 
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l'aide  de  la  rotation  qu'il  imprime  à  cet  oulil 
fixe  sur  un  manche  ,  ou  ajuste  au  perfo- 
rateur à  racines,  il  détruit  la  garniture  qui 
environne  le  coaptateur  :  mais  on  sent  bien 
que  pour  qu'il  puisse  être  mu  facilement,  ce- 
lui-ci doit  être  cylindrique,  et  que  l'cxtremilé 
rompue  a  besoin,  si  elle  est  en  bec  de  flûte, 
d  c'tro  ramenée  à  un  plan  horizontal  ou  sphé- 
roïde. 

En  conséquence,  à  l'aide  d'un  foret  dont  le 
sommet  décrit  un  croissant  ,  on  lui  donne 
la  forme  désirable.  (  Voyez  la  fig.  18.  ) 
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CHAPITRE     IV. 
DES     COMPRESSEURS. 


9# 


Considéra  fi  ans    sur    ce  senre   d'asens   ou 
opcratcuî's  mécaniques. 


Î3i  on  ne  perdait  jamais  que  les  couronnes 
des  dents,  et  que  les  racines  restassent  toujours 
fermes  dans  les  alvéoles ,  la  prothèse  dentaire 
n'ofmrait  qu'un  petit  nombre  de  difficultés  à 
surmonter;  mais  il  est  loin  d'en  être  anisi; 
révulsion  de  ces  organes  ravit  aux  artistes  la 
faculté  d'user  des  tenons;  de  sorte  qu'ils  sont 
obligés  de  soutenir  leurs  pièces  artificielles  par 
d'autres  moyens.  Dcs-lors  il  s'établit  une  nou- 
velle série  de  combinaisons  :  car  il  ne  suffit  pas 
que  les  dents  soient  bien  imitées  et  solidement 
fixées  sur  des  montures  plus  ou  moins  ingé- 
nieusement, imaginées  ;  il  faut  encore  qu  en 
s'accordanl  aux  emplacemens  qu'elles  occupent, 
elles  ne  puissent  nuire  en  rien  à  la  solidité  des 
organes  qui  en  sont  les  soutiens. 

Les  compresseurs  doivent  donc  être  considé- 
rés comme  deux  puissances  mécaniques  d'égale 
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force,  agissant  en  sens  contraire,  de  manière 
à  établir  l'équilibre  parfait. 

11  y  a  des  compresseurs  qui  ne  tendent  à 
imprimer  aucun  mouvement  au  corps  qu'ils 
embrassent,  et  ceux-ci  sont  réellement  inertes, 
telles  sont  les  coulisses  prises  à  même  les  pièces 
d'os. 

Il  en  est  qui  jouissent  d'une  faculté  obtuse 
d'imprimer  un  mouvement.  Tels  sont  les  doubles 
lames  d'or  ou  de  platine  non  rccrouies ,  et  qui 
Cf'dent  en  partie  à  la  résistance  que  les  supports 
leur  opposent. 

Enfin  il  y  a  des  compresseurs  contractiles, 
qui  agissent  plus  ou  moins  fortement  sur  les 
supports,  soit  pour  fixer  un  dentier,  soit  pour 
le  rapproclier  plus  ou  moins  exactement  des 
gencives. 

Les  dents  sont  les  supports  naturels  des 
compresseurs ,  comme  ^es  racines  sont  ceux  des 
coaptateurs. 

$.  I.  Compresseurs  inertes  ,  ou  coulisses 
en  lames  osseuses.  Ainsi  que  les  pièces  de 
grande  étendue ,  les  petites  peuvent  se  main- 
tenir à  la  mâchoire  diacranienne ,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  les  lier  aux  organes  voisins  : 
il  ne  s'agit  donc  que  de  les  disposer  à  cet  eflet , 
en  pratiquant  une  coulisse  à  chacune  de  leurs 
extrémités. 
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T. es  personnes  qui  oui  l'hahllude  de  porter 
lies  travaux  de  cette  i'dcoii ,  les  préfèrent  à 
tous  les  autres,  et  réellement,  lorsqu'il  est 
possible  de  les  appliquer,  on  ne  doit  jamais 
en  manquer  l'occasion  :  car  ce  moyen  est 
précieux ,  étant  combiné  d'après  les  principes 
suivans  :  la  pièce  doit  entrer  dans  la  brèche 
sans  forcer  sur  les  dents  latérales  ;  attendu  que 
si  elles  en  étaient  poussées  comme  par  un  coin  , 
elles  s'écarteraient  nécessairement,  et  bientôt 
le  travail  deviendrait  trop  étroit;  or,  si  celui 
qu'on  y  substituerait  par  suite ,  avait  le  même 
délaut,  le  client  Unirait,  après  avoir  perdu  de 
proche  en  proche  tous  les  petits  os  avoisinans, 
par  être  privé  en  très  -  peu  d'années  ,  de 
meubles  précieux  que  des  mains  habiles  lui 
eussent  indubitablement  conservés. 

Cependant ,  pour  qu'un  dentier  à  coulisses 
tienne  solidement  en  place,  il  faut  qu'il  presse 
sur  les  organes  les  pins  proches:  or,  il  est  un 
moyen  certain  qu'il  remplisse  cette  condition, 
c'est  de  les  lui  faire  embrasser  dans  plus  de 
la  moitié  de  leur  épaisseur  :  ainsi  ces  Supports 
seront  comprimés  d'avant  en  arrière,  comme 
ils  le  seraient  par  une  pince. 

C'est  sur  cette  règle  de  mécanique ,  dont 
nous  ne  devons  jamais  nous  écarter ,  que  nous 
pouvons  fonder  la  base  de  ce  genre  de  fixation; 
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et  toutes  les  fois  que  nous  ne  pourrons  en  faire 
d'heureuse  application,  il  faudra  absolument 
y  renoncer  et  recourir  à  un  autre. 

Une  dent  à  coulisses  ne  doit  pas  toujours 
être  de  la  largeur  de  la  brèche  qu'elle  est 
destinée  à  boucher,  parce  que  souvent  celle-ci 
est  fort  grande  ,  tant  par  la  perte  de  l'organe  , 
qu'à  cause  de  la  séparation  qui  existe  naturel- 
lement entre  chacune  de  nos  dents  :  enCin  parce 
que  les  voisines  peuvent  être  déviées.  Les 
pièces  propres  à  remplir  l'espacé  seront  donc 
sculptées  d'après  les  idées  suivantes.  Supposons 
qu'il  n'y  ait  qu'une  seule  dent  à  remplacer 
(Jig.  144  )  ?  nous  incrusterons  un  morceau 
d'hippopotame  émaillé  sur  le  modèle,  dételle 
manière  qu'il  n'y  ait  aucun  balotlement;  nous 
l'essayerons  et  le  corrigerons  sur  la  bouche  ; 
<ie  cette  manière  nous  aurons  fait  un  très- 
large  organe ,  d'autant  plus  disparate  avec  les 
voisins ,  que  les  bords  de  la  coulisse  en  auront 
encore  augmenté  la  largeur.  Cependant  un  objet 
de  cette  dimension  qu'on  placerait ,  par  exemple , 
au  milieu  de  trois  petites  cunéiformes  serait  ridi- 
cule :  voici  donc  ce  que  nous  ferons  pour  le 
réduire  à  la  grandeur  naturelle.  Nous  prati- 
querons de  chaque  côté  un  renfoncemept  ver- 
tical ,  de  manière  à  enlever  toute  la  partie 
cmaiUéc  ;  ainsi  la  façade  de  la  dent  se  trouvera 
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ramenée  au  diamètre  transversal  des   autres. 

Mais,  quoiqu'il  soit  mieux  de  ne  remplacer 
que  le  nombre  de  dents  qui  manque ,  néan- 
moins il  V  a  des  cas  où  il  est  absolumcut  né- 
cessaire d'en  marquer  deuv  où  il  n'y  en  a 
réellement  qu'une  de  moins  :  cela  arrive  prin- 
clpalemetit  cliez  les  personnes  dont  ces  os  pré- 
seutent  naturellement  ou  acoldenlellement  de 
grands  intervalles  (  V^fig»  i45  )•  I<^i  d  serait 
inutile  de  tenter  de  remplir  la  brèche  par 
une  seule  dent ,  puisqu'on  ne  pourrait  la  ré- 
duire conveuablement  :  il  vaut  mieux  en  faire 
deux  un  peu  plus  étroites  que  leurs  voisines; 
car  de  deux  défauts ,  le  moins  apparent  est 
toujours  le  moins  ridicule. 

D'après  ces  généralités  ,  il  ne  nous  reste 
plus  qu'à  examiner  l'emploi  des  coulisses  sur 
les  diverses  substances  ,  soit  animales  ,  soit 
minérales. 

$.  1.  Prises  à  même  les  pièces  ,  soit  en 
hippopotame ,  soit  en  dent  de  cheval  ou  de 
bœuf ,  soit  en  pâte  minérale  de  M.  de 
Chemant  (  V .  fig.  146  ).  Si  on  se  sert  d'une 
de  ces  matières  dont  il  est  fort  aisé  de  composer 
plusieurs  dents  d'un  seuL morceau;  on  pra- 
tique à  chaque  extrémité  une  espèce  d'en- 
clavement ,  lequel  passant  en  arrière  et  en 
avant  de  l'organe  qui  suit  le  travail,  le  recou- 
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vrira  le  plus  possible  :  car  plus  les  ailes  de  la 
coulisse  auront  d'étendue,  moins  il  sera  sus- 
ceptible de  vaciller. 

§.  3.  En  dents  humaines.  Une  seule  dent  de 
celte  espèce  peut  être  choisie  parmi  celles  qui 
sont  plus  larges  qu'il  ne  faut.  Ensuite  on  la 
creusera  verticalement  sur  les  parties  latérales, 
soit  avec  une  lime  rude  ou  avec  les  petites 
meules  du  tour  à  graver.  Je  signale  ce  travail 
comme  vicieux  ,  parce  qu'il  ne  peut  remplir 
toutes  les  conditions  exigibles  ,  et  je  ne  le 
tolérerais  que  si  les  dents  existantes  étaient 
fermes,  et  que  la  série  en  fût  restée  com- 
plette  au-delà  de  celle  qu'on  rapporterait. 


ARTICLE     II. 

Compresseurs   en   lames    métalliques  non 
contractiles. 


Le  peu  de  solidité  des  ailes  des  coulisses 
prises  à  même  les  pièces ,  l'épaisseur  souvent 
gênante  qu'on  est  obligé  de  leur  accorder ,  et 
enfin  l'impossibilité  de  leur  donner  toute  l'é- 
tendue désirable ,  a  fait  recourir  à  celles  que 
nous  allons  mentionner^  et  qui  tantôt  sont  ap- 
pliquées immédiatement   aux  dentiers  par  le 

moyen 


y" 
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moyen  de  goupilles  ou  do  rivets  ,  et  taùtàt 
sont  soudées  à  rextreniité  de  l'armure  destinée 
à  porter  les  organes.  Quelquefois  ces  ailettes 
non  élastiques  peuvent  être  faites  de  fil  rond 
ou  nié -plat,  mais  toujours  présentant  une 
résistance  sullisante. 

M.  de  Cliemant  ,  qui  le  premier  les  a  fait 
graver  dans  un  opuscule  dont  il  a  publié 
plusieursiiditions  en  Angleterre  (i)  ,  les  a-t-il 
imaginées  ou  les  avait-il  rencontrées  lui-mc'me 
dans  la  pratique?  Je  ne  puis  affirmer  ni  Tuu 
m  l'autre. 

§.  I.  Fixées  immédiatement  aux  dents  ani- 
males {fig.  147  )•  Si  on  veut  adopter  l'espèce 
d'agens  métalliques  qui  forme  un  emboîte- 
ment embrassant  les  dents  voisines,  on  peut 
se  servir  d'une  lame  d'or  ou  de  platine  large 
de  deux  à  quatre  millimètres  ,  et  la  clouer 
tout  uniment  sur  chacune  des  faces  latérales  de 
la  pièce;  mais  ce  travail  est  vilain;  en  consé- 
quence ,  il  est  aisé  de  la  courber  en  cercle  et  de  la 
fixer  sur  les  cotés ,  soit  à  goupilles  transversales  , 
soit  à  rivets  vissés.  Pour  fixer  ces  sortes  de  com- 
presseurs (^et^même  ceux  dont  nous  parlerons 
plus  loin  )  à  un  dentier   où  sont  figurées  des 


(i)  Dissertatiou  ou  artificial  Teelb,  London. 
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molaires  eu  lilppopotaitio ,  il  est  facile  de  souder 
eu  travers,  un  fil  d'or  d'un  tiers  de  ligue  de 
diamètre,  sur  une  petite  plaque  de  même  métal 
ou  de  platine.  On  incruste  celle-ci  sur  le  côté  de 
la  pièce  dans  l'épaisseur  de  laquelle  on  a  eu  soin 
de  pratiquer  un  enfoncement  crucial  qui  puisse 
loger  et  cacher  le  mécanisme.  Deux  pointes 
enfoncées  à  vis  ,  et. rivées  ensuite  ,  sont  le 
moyen  de  coaptation  (  *  ).  Ces  aeens  étant 
très-visibles,  ne  sont  guère  susceptibles  d'être 
employés  que  sur  des  supports  lort  reculés; 
alors  on  peut  en  rapprocher  sur  place  les  deux 
ailes  avec  la  pince  à  long  hec  recourbé. 

§.  2.  Avec  addition  de  ligatures  [fig.  ii^S). 
La  ductilité  du  métal  qu'on  employé  présentant 
l'inconvénient  de  permettre  aux  lames  de  s'é- 
carter facilement  l'une  de  l'autre ,  la  pièce  de- 
vient promptement  vacillante  ,  et  tomberait 
même,  si  elle  n'était  soutenue  que  par  elles, 
sur-tout  à  la  mâchoire  supérieure  :  en  consé- 
quence, afui  d'en  assurer  le  rapprochement 
constant,  on  y  perce  des  trous  dans  lesquels 
on  passe  des  liens  ou  des  vis  ,  qui  sont  des 
agens  accessoires  dont  un  artiste  intelligent 
peut  tirer  grand  parti. 

(*)   f'ojez  fig.  25. 
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§.  5.  ^application  d'er^^ols  è'.roits  antérieures 
tnentj  et  des  lames  larges  en  arrière  (^Jig.  \  /^q  ). 
Puisque   les    lames  présentant    quelque    lar- 
geui''  ont  rinconvénient  d'être  aperçues  lors- 
qu'elles recouvrent  la  face  labiale   des  dents 
antérieures  ,    il  est  mieux   de  les  réduire  en 
façon    d'éperons  ,    lesquels  se  cachent  facile- 
ment sous  le  repli  des  gencives.  Alors  il  faut 
les  composer  de  petits  bouts  de    fil  d'or  en- 
foncés solidement   à  vis  dans   des   trous  pra- 
tiqués à  cet   effet  :    quant  aux    lames  posté- 
rieures ,   elles   pourront  être  larges  d'environ 
deux  millimètres  ,  et  on  aura  soin  qu'elles  em- 
brassent bien  la  face  linguale  des  dents  voisines. 
Pour  fixer  ces  dernières  à  lin  dentier,  il  faut 
t  percer  deux  trous  au  milieu,  qui  admettront 
deux  rivets  enfoncés  à  vis  derrière  l'organe. 

$.  4-  Fixés  aux  extrémités  d'une  armature , 
ou  d  celles  d'une  pièce  de  porcelaine  (  Voyez 
fig.  i5o  ).  Si  une  barre,  une  bande,  ou  une 
plaque  estampée  est  destinée  à  supporter  des 
dents  animales ,  et  qu'on  veuille  en  garnir  les 
extrémités  de  compresseurs  non  élastiques , 
il  ne  s'agira  que  de  les  souder  solidement  à 
ces  divers  gemmes  d'armatures  :  après  quoi  on 
montera  les  organes. 

Quand  les  pièces  sont  d'un  seul  morceau  de 
porcelaine  préparée  de  manière  à  pouvoir  re- 

Bb   :i 


(  388  ) 

revoir  le  coup  de  feu  de  la  lampe ,  et  qu'on  a 
eu  soiu  d'y  piquer  avant  la  cuisson,  de  petites 
pointes  d'attentes,  on  pourra  y  souder  immé- 
diatement les  lames. 

§.  5.  Compresseurs  mixtes ,  dont  un  à  verrou 
mêlaUlque  {Jig.  i5i  ). 

Première  espèce.  Lorsqu'une  brèche  sem- 
])lable  à  celle  que  représente  la  Jîg.  56  ,  doit 
cire  bouchée,  il  faut  composer  une  pièce  ainsi 
qu'il  suit  :  sculptez  un  morceau  d'hippopotame 
de  manière  à  ce  qu'il  entre  dans  l'emplacement, 
d'avant  en  arrière  ;  rapportez  à  la  face  labiale 
deux  petites  anses  qui  recouvrant  une  rainure 
horizontale ,  ne  débordent  pas  l'épaisseur  du 
dentier  lui-même  :  il  en  résultera  un  canal  qua- 
drilataire  dans  lequel  il  sera  facile  de  glisser 
une  barre  de  même  forme,  qui  aura  assez  de 
longueur  pour  s'appuyer  contre  plusieurs  dents. 
Lorsqu'elle  sera  en  position,  on  en  recourbera 
un  peu  une  des  extrémités  en  forme  de  crochet , 
qui  étant  caché  dans  l'interstice  de  deux  dents, 
empêchera  cette  sorte  de  verrou  de  se  dé- 
ranger. 

Deuxième  espèce  {fig.  i5i  *  ).  Le  travail 
précédent  ofi're  ce  désavantage  que  le  den- 
tiste seul  peut  le  déplacer;  en  conséquence, 
je  préfère  celui-ci.  Je  fais  un  dentier  d'après 
le  moyen  ci-avant  décrit  :   ensuite  je  fabrique 
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une  plaque  de  platine  qui  sVtendant  au-delà 
de  la  brèche  ,  la  dépasse  de  l'étendue  de  d(;ux 
ou  trois  dents  de  chaque  coté.  Dan  sle  mi- 
lieu de  la  face  labiale  de  cette  plaque,  Je  rive 
d'abord  et  je  soude  ensuite  deux  petits  tenons 
applatis;  ils  entrent  juste  dans  des  trous  hori- 
zontaux pratiqués  postéro  -  antérieurement 
à  la  face  linguale  de  la  pièce.  Deux  autres 
trous  verticaux  qui  traversent  là  ,  sont  destinés 
à  recevoir  une  goupille  en  forme  d'anse ,  qui 
imitant  un  double  verrou,  empêche  l'armature 
de  quitter  le  dentier.  La  branche  horizontale  de 
la  goupille  doit  être  logée  dans  une  échancrurc 
pratiquée  à  cet  effet  en  arrière.  I^orsqu'on 
veut  déplacer  la  machine.,  on  enlève  cette 
goupille  avec  l'ongle. 


ARTICLE     iri. 
Compresseurs  élastiques  simples. 

$.  i.  Armature  élastique  {  fig'  i52  ). 
M.  Laforgue  a  décrit  dans  son  Traité  de  l'Art 
du  Dentiste  ,  2*.  éditit)n  ,  une  pièce  à  plusieurs 
brèches,  dont  l'armature  est  simplement  un  fil 
d'or  ù  18  karats,  contre  lequel  sont  soudées 
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aillant  de  plaquettes  qu'il  y  avait  de  dents 
de  rapportées  :  ce  fjl  décrivant  une  portion 
de  cercle  ,  devait  nécessairement  jouir  d'un 
certain  degré  d'élasticité  ;  il  dit  donc  que 
M.  Gardette,  de  Philadelphie,  fait  usage  de  ce 
moyen  quand  il  peut  l'employer.  J'avoue  qu'au 
premier  abord  il  semble  être  très-avautageux  : 
mais  l'expérieiîcè  d'accord  avec  le  raisonne- 
ment, apprend  à  s'en  défier;  en  effet,  cette 
pression  dilatatrice  tend  à  écarter  les  sup- 
ports ,  qui  bientôt  cédant  à  l'effort  constant  du 
mécanisme,  s'écartent,  et  le  laissent  choir. 

§.  2.  Compresseurs  élastiques  en  crochets 
(  ftg.  i53  ).  Une  des  inventions  les  plus  inté- 
ressantes pour  les  personnes  qui  sont  obligées 
de  recourir  à  la  prothèse  de  quelques  dents 
dont  il  ne  reste  point  de  racines ,  est  l'emploi 
des  crochets  élastiques  dont  les  dentistes  les 
plus  famés  de  France  se  servent  presqu'uni- 
quement  aujourd'hui. 

Il  faut  que  les  avantages  qu'ils  présentent, 
l'emportent  de  beaucoup  sur  tous  les  autres 
moyens,  puisque  plusieurs  artistes  ont,  dans 
ces  derniers  tems ,  aspiré  à  la  gloire  de  passer 
dans  le  monde  pour  les  avoir  imaginés. 

Mais  pourquoi  ravir  à  l'auteur  d'un  procédé, 
le  mérite  de  la  découverte?  C'est  à  feu  Massé, 
de  Versailles,   que  l'art  doit  d'avoir  substitué 
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les  crochets  dont  il  s'agit ,  aux  ligatures  dont 
on  fait  encore  tant  d'usage  ,  malgré  les  inconvé* 
nieus  qu'elles  ont.  Ces  compresseurs  sont  eii 
or  à  dix -Luit  karats  (i)  et  quoique  je  les  aie 
déjà  fait  graver  dans  mon  Odontologie  en  1 8 1 5 , 
ils  doivent  encore  être  le  sujet  de  cet  article. 

Que  les  pièces  artiHcielles  soient  composées 
d'hippopotame  ou  de  pâtes  minérales;  qu'elles 
soient  de  dents  humaines  ou  de  calliodontes 
assemblées  par  une  armature,  elles  sont  sus- 
ceptibles d'admettre  ce  genre  d'agens,  tant  en 
est  grande  la  simplicité. 

Leur  mécanisme  repose  sur  le  même  principe 
que  celui  des  précédens  :  c'est-à-dire  qu'ils 
doivent  serrer  les  dents  sur  lesquelles  ils  sont 
placés,  de  manière  à  ce  qu'elles  n'en  soient 
tiraillées  dans  aucun  sens  :  il  faut  simplement 
qu'ils  suspendent  la  pièce  factice.  Si  on  n'a  pas 
cette  précaution,  le  crochet  produit  un  elfel 
semblable  à  un  attracteur  latéral,  il  monte  dans 
la  gencive,  il  déchausse  et  ébranle  le  support;  il 
le  couche  de  coté  et  en  détermine  aussi  la  perte. 

Ainsi  que  les  fils,  les  compresseurs  dont  il 
est  question ,  sont  susceptibles  de  couper  les 
dents ,  si    le  client   n'a   pas   soin  de   les   faire 

(i)  Cet  or  seul  est  capable  d'acquérir  l'élasticité  né- 
cessaire. 
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resserrer  de  tems  à  autres  :  car  s'ils  exercent 
quelque  frottement,  ils  usent  nécessairement 
les  corps  qui  en  sont  embrassés.  On  aura  soin 
que  le  crochet'accole  la  dent  de  support,  de 
manière  à  se  mouler  exactement  dessus ,  et  à 
suivre  le  feston  de  la  gencive,  sans  cependant 
la  déchausser.  Celui  qui  doit  être  fixé  sur  les 
conoides,  sera  étroit;  celui  qui  entourera  les 
bicuspidées,  sera  large  d'une  demi-ligne  ;  enfin 
celui  dont  ou  environnera  les  molaires  pourra 
avoir  deux  ou  trois  millin>ctres.  Dans  tous  les 
cas  ,  quelle  qu'en  soit  la  largeur  ,  il  s'appliquera 
bien  à  piat,  de  peur  que  les  angles  du  métal 
n'ofîensent  la  dent. 

§.  5.  Moj-ens  d'assurer  la  parfaite  coap- 
talion  du  compj'esseur  sur  la  dent  {fig.  i54  )• 
Quand  les  supports  sont  fermes  dans  leurs 
alvéoles ,  et  qu'ils  sont  garnis  de  gencive  jus- 
qu'au collet,  les  différens  moyens  qu'on  met  en 
usage  pour  appuyer  sur  eux  les  pièces  artifi- 
cielles ,  peuvent  facilement  être  appliqués  , 
attendu  le  peu  de  dilTérence  de  grosseur  qui 
existe  entre  la  couronne  et  la  naissance  de  la 
racine ,  vers  laquelle  le  crochet  doit  être  arrêté  : 
mais  lorsque  les  gencives  étant  retirées  laissent 
une  grande  partie  de  la  racine  à  découvert , 
alors  la  conicité  ordinaire  de  celle-ci  forme  un 
obstacle  d'autant  plus  grand  à  la   fixation  des 
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pièces  qu'elle  est  plus  prouotice'e.  En  clTet,  le 
compresseur  recourbé  eu  anneau  circulaire  se 
resserre  à  mesure  qu'il  monte;  tlavaulage;  mais 
lorsqu'elle  est  beaucoup  plus  mince  que  la  cou- 
ronne, il  est  obligé  de  revenir  considérablement 
sur  lui-même:  or^  si  son  élasticité  n'est  pas 
suflisantc,  il  ne  la  serre  pas  assez  étroitement  :  il 
s'agit  donc  de  remédier  à  cet  inconvénient;  et 
voici  le  procédé  le  plus  simple  qu'on  puisse 
employer.  On  entoure  d'un  fd  non  putrescible 
la  partie  mince  de  la  dent ,  de  manière  à  la 
grossir  d'autant  qu'il  est  nécessaire,  et  alln 
que  le  crochet  ne  coupe  pas  cette  garniture , 
on  l'environne  lui-même  d'un  peu  de  soie 
écrue,  préalablement  cirée,  et  détorse.  Les 
pièces  posées  ainsi  ne  vacillent  pas ,  et  le  brillant 
du  métal  étant  effacé  ,  personne  ne  peut  aper- 
cevoir l'artifice. 

Il  m'est  arrivé  plusieurs  fois  de  rencontrer 
des  dents  qui  avaient  été  coupées  et  usées  en 
partie  par  des  ligatures  mal  combinées,  de 
sorte  qu'il  eut  fallu  ajouter  une  grande  épaisseur 
de  garniture  pour  remplir  la  scissure.  J'y  ai 
obvié ,  en  faisant  un  collier  exactement  moulé 
sur  la  portion  de  dent  qu'il,  fallait  grossir.  Il 
s'ouvrait  et  se  fermait  à  charnière  afin  de  pou- 
voir le  mettre  et  l'oter  :  il  m'a  paru  bon  d'en 
émailler  la   face  antérieure  de  la  couleur  des 
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j:[encives  {fig.  i54  *  )•  Ainsi  on  grossit  la  racine 
d'une  dent  déchaussée  pour  la  rapprocher  de  la 
ionne  cylindrique,  de  sorte  que  le  crochet  n'ait 
pas  besoin  de  revenir  autant  sur  lui-même. 

Remarques.  Les  avantages  des  compresseurs 
élastiques  sont  très-grands,  puisque  par  eux  on 
peut  placer  et  déplacer  les  dentiers  très-facile- 
inont,  et- sur-tout  très-promptement  :  alors  les 
cliens  les  nettoyant  chaque  jour  ,  ils  ne  con- 
tractent point  d'odeur  désagréable;  car  il  ne 
séjourne  point  en-dessous  des  particules  d'a- 
limens  en  décomposition:  on  ne  saurait  donc 
trop  les  recommander. 

$.  4'  Fixation  immédiate  des  compresseurs 
élastiques  aux  dentiers  eux-jnémes  {fig-  i55  ). 
Le  moyen  le  plus  simple  d'ajouter  un  com- 
presseur en  crochet  à  une  pièce  de  dents  d'hip- 
popotame ,  c'est  de  faire  une  vis  à  l'extrémité 
d'un  fil  d'un  millimètre  de  diamètre.  Après 
quoi  on  le  bat  avec  un  marteau  afin  de  l'ap- 
platir.  Ensuite  on  lui  donne  sur  la  bigorne  le 
contour  convenable.  On  peut  ainsi  fixer  plu- 
sieurs crochets  même  sur  une  seule  dent. 

Si  on  désire  les  poser  à  une  pièce  faife  en 
porcelaine  préparée  d'après  mon  procédé ,  on 
aura  soin  de  disposer  à  chaque  extrémité  de 
celle-ci,  un  ou  deux  petits  rivets  auxquels  on 
soudera  d'abord  une  plaquette, .qui  à  son  tour 
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sera  utile  pour  recevoir  le  fîl  de  métal  qui  ser- 
vira à  former  le  crochet  (  f^'Jig.  i55  *). 

$.5.  Fixation  médiate  des  compresseurs 
élastiques  aux  dentiers  {^Jig.  i56  ).  Lorsqu'il 
n'est  pas  possible  d'appliquer  immédiatement, 
ainsi  que  je  viens  de  le  dire ,  un  crochet  à  la 
pièce,  il  est  un  autre  moyen  que  voici  :  c'est 
de  souder  le  compresseur  sur  une  plaque  à  la- 
quelle on  perce  deux  ou  trois  trous,  et  que 
l'on  cloue  à  la  face  linguale  du  travail  ,  au 
moyen  de  rivets.  On  ne  peut  eu  user  d'une 
autre  manière,  quand  on  en  adapte  aux  dentiers, 
à  la  façon  de  INI.  de  Chemant  ;  parce  que  ses 
compositions  ne  supportent  pas  impunément  le 
feu  de  la  lampe. 

$.  6.  Fixation  des  compresseurs  élastiques 
aux  armatures,  i".  par  soudure. 
On  re'unit  les  crochets  aux  plaques  d'or  avec 
la  soudure  que  j'ai  indique'e ,  si  la  plaque  fest 
de  ce  métal  ;  ou  bleu  on  en  fond  adroitement 
l'extrémité  sur  l'armature  ,  si  elle  est  de  platine. 
Pour  y  réussir,  on  dirige  un  filet  de  flamme 
de  la  lampe ,  à  plomb  sur  ce  qui  doit  entrer 
en  fusion ,  ayant  soin  qu'il  ne  s'étende  pas  au- 
delà,  sans  quoi  on  fondrait  la  tige  du  com- 
presseur. Cette  opération  demande  donc  une 
certaine  habitude  ;  or  si  on  craint  de  la  man- 
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qiicr,  on  peut  fondre  d'aborfl  un  peu  d'or  à 
rcndroil  oùoii  veut  souder  le  crochet;  puis  avec 
de  la  soudure  d'or,  on  l'y  fixe  ensuite.  Ces  pré- 
cautions ne  sont  pas  à  dédaigner,  attendu  que 
la  soudure  ordinaire  ne  réunit  pas  solidement 
l'or  à  i8  karats  au  platine;  parce  que  fusant 
a  une  clialeur  médiocre  ,  elle  ne  pénètre 
pas  sudlsamment  dans  les  ports  de  ce  métal 
qui  étant  Irès-réfractaire,  a  besoin  de  se  bien 
dilater;  ce  qui  n'a  lieu  que  s'il  est  fortement 
cliauflé.  Lorsqu'on  ne  suit  pas  le  procédé  que 
jindiquc ,  le  crochet  est  susceptible  de  se  dé- 
tacher de  la  plaque. 

Veut-on  adapter  des  compresseurs  élastiques 
à  une  pièce  de  calliodontes  :  on  passe  juste 
dans  les  petits  crampons  qui  sont  fixés  à  leur 
face  postérieure ,  un  fil  d'or  qui  étant  laissé 
de  longueur  convgnable,  sert  à  la  fois  de  mon- 
lui"e  et  de  moyen  de  fixation?  On  fait  couler 
un  peu  de  soudure  sur  cliaque  jonction ,  ou  bien 
on  soude  du  fil  d'or  aux  extrémités  de  la 
barre  de  platine  dont  on  se  sert  pour  les  réunir. 
D'après  ces  données,  l'artiste  intelligent  trou- 
vera toujours  quelque  moyen  d'ajouter  des  cro- 
chets à  la  pièce  artificielle.  On  présente  ensuite 
celle-ci  sur  le  modèle,  et  avec  la  pince  can- 
nelée on  fait  prendre  aux  compresseurs  le  tour 
des  dctits  qui  doivent  les  supporter. 
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Attendu  gii'il  faut  accorder  loiijours  autant 
d'élasticité  que  possible  aux  ageus  dont  il  est 
question  ,  et  qu'on  n'y  réussit  que  par  la  per- 
cussion,  il  est  bon  de  les  souder  un  peu  loin 
sur  la  plaque  ,  parce  que  les  environs  de 
la  soudure  sont  toujours  plus  cassaiis  :  ce  qu'il 
est  essentiel  de  prévoir  quand  il  faut  courber 
la  branche  d'un  sens  ou  d'un  autre. 

2°.  F7xés  aux  armatures  par  rivcre. 
Comme  les  crochets  peuvent  se  rompre 
accidentellement  ,  je  préfère  quelquefois  les 
river  aux  plaques  plutôt  que  de  les  y  souder  ; 
ce  qui  fiicilitc  de  leur  donner  beaucoup  plus 
d'élasticité.  Ainsi  tautot  je  me  sers  de  Gl  asseis 
fort  pour  pouvoir  y  pratiquer  des  trous  ca- 
pables d'admettre  les  goupilles  (  Jig:  ï5j  )  ; 
d'autres  fois  je  préfère  souder  le  crochet  à  une 
petite  plaque  solide  (  P^.  fig.  1 58  )  et  percée 
de  deux  trous  ;  ceux  -  ci  reçoivent  de  forts 
rivets  d'or  qui  servent  bien  à  réunir  le  tout. 
Aitisi  fixés,  les  compresseurs  sont  moins  sus- 
ceptibles de  se  briser,  et  dans  le  cas  où  cela 
arriverait ,  il  serait  facile  de  les  remplacer  sans 
mettre  la  pièce  au  feu  ,  ce  qui  souvent  ne  peut 
avoir  lieu  qu'après  avoir  démonté  les  dents. 

$.  y.  Remarques.  Quelquefois  le  rapproche- 
ment des  dents  du  client  est  tel  qu'on  ne  peut 
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introduire  le  croclict  eiUr'clles ,  alors  on  pra- 
li<Hie  une  séparation  suflisante  pour  qu'il  glisse 
ril)renicnt. 

Dans  le  placement  des  compresseurs ,  le  den- 
tiste doit  avoir  égard  à  la  disposition  delà  den- 
ture et  à  la  déviation  des  dents.  A  insi ,  dans  l'ap- 
plication des  dentiers  soutenus  sur  des  molaires 
supérieures ,  les  crochets  doivent  être  placés 
en  dedans  et  cercler  en  arrière  (  V .  jig.  iSq  ), 
parce  que  les  dents  de  cette  mâchoire  divergent, 
pour  aller  rencontrer  celles  de  la  mandibule  ; 
cependant  il  y  a  quelques  exceptions. 

A  la  mâchoire  inférieure,  les  dents  conver- 
gent ordinairement  :  il  est  donc  indispensable 
de  les  placer  en  dehors ,  et  de  les  faire  cercler  en 
dedans  {fig.  160  ).  En  suivant  ce  principe,  les 
crochets  sont  plus  fixes  et  moins  exposés  à  se 
rompre  ;  enfin  les  dents  n'en  sont  point  tiraillées. 

Ainsi  que  le  démontre  la^^.  75,  on  rencontre 
des  cas  dans  lesquels  on  est  obligé  de  recouvrir, 
par  une  dent  factice  seule ,  ou  jointe  à  une 
série  d'autres ,  un  organe  dévié  en  dedans  de 
la  bouche.  Dans  ce  cas,  il  vaut  mieux  s'appuyer 
sur  l'ergane  mal  rangé  que  sur  ceux  qui  sont 
bien  placés.  En  conséquence  on  soude  un 
double  crochet  à  la  plaque  de  recouvrement, 
et  on  en  entoure  le  support  d'avant  en  arrière 
{V.fig.  161}. 
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§.  \.  L.  ROCHETS  en  lames  étroites  (^fi^.  ï^i)^ 
Le  précieux  moyen  des  crochets  élast^àcs 
dont  je  viens  de  parler ,  e'tait  encore  peu 
répandu  lorsque  31.  Fonzi  annonça  à  TA- 
the'nëe  des  Arts  ,  qu'il  en  était  inventeur. 
Je  suis  loin  néanmoins  de  penser  qu'il  ait 
eu  rintentioa  de  s'attribuer  une  découverte 
qu'il  n'eût  pas  cru  réellement  avoir  faite  : 
attendu  que  deux  individus  peuvent  con- 
cevoir une  idée  semblable  :  mais  ,  ce  qui 
est  certain ,  c'est  que  cet  artiste  a  ajouté  une 
perfection  à  ces  compresseurs  :  elle  consiste  à 
donner  à  la  branche  terminée  en  crochet  une 
certaine  longueur  qui  permet  de  la  faire  ser- 
penter en  arrière  de  plusieurs  dents,  jusqu'à 
celle  qu'il  est  préférable  de  choisir  pour  point 
d'appui  ;  mais  cette  branche  parcourant  un  long 
espace ,  devenant  très-flexlble ,  et  permettant 
d'ailleurs  le  mouvement  circulaire  du  crochet 
sur  la  dent  qui   le  porte ,   mouvement  qui  3 
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Ijesolii  d'être  cmpcchc,  on  y  réussit  de  deux 
manières  ;  savoir  :  i".  En  ajoutant  au  côté 
opposé  de  la  pièce  deux  petits  arcs  qui  forment 
un  compresseur  inerte  empêchant  seulement 
le  balollcment.  (  V.fig.  162  *  ).  2°.  Par  l'addi- 
lion  d'un  éperon,  sulfisamment  long  pour  se 
porter  derrière  la  dent  qui  suit  celle  qui  sert 
de  support  (  F',  fig.  162  **  ). 

Un  seul  et  même  crochet  peut  être  disposé 
de  manière  à  serrer  sur  plusieurs  dents.  Ce  genre 
ti'OuAe  son  application  lorsqu'on  remplace 
les  quatre  incisives  inférieures,  et  qu'on  veut 
en  méme-tems  soutenir  les  petites  molaires 
et  conoides  qui  sont  déchaussées  {fig.   i65  ). 

§.  2.  Crochets  en  lames  larges  (  ^-fig.  1 6.4  )• 
Les  crochets  quoique  devant  être  faits,  dans 
le  plus  grand  nombre  des  cas,  avec  du  (il  d'or 
d'un  millimètre  environ  de  diamètre,  battu  au 
marteau  afin  de  l'applalir;  néanmoins  on  en 
compose  aussi  en  lames  larges  de  trois  à  quatre 
millimètres  qui  sont  rendues  assez  minces  pour 
avoir  beaucoup  d'élasticité ,  et  qui  peuvent 
serpenter  de  chaque  côté  derrière  plusieurs 
dents.  On  doit  préférer  ceux-ci ,  toutes  les  fois 
que  les  supports  sont  déchaussés  et  vacillans , 
et  qu'enfin  les  dents  qui  en  servent  sont  des 
molaires  non  visibles  en  riant. 

§.  5. 
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§.  5.   Compresseur  à  bascule. 

Au  lieu  (lu  verrou  dont  j'ai  parlé  dans  une 
des  sections  précédentes,  et  dans  le  cas  où  on 
ne  peut  rapporter  le  dentier  que  de  devant  en 
arrière,  à  cause  de  la  convergence  des  dents, 
j'ai  appliqué  des  compresseurs  à  bascule  qui 
offrent  des  avantages  marqués  ;  parce  que  si 
le  dentiste  les  employé ,  le  client  peut  défaire 
la  pièce  et  la  remettre  très  -  aisément  ;  ce 
travail  n'est  pas  fort  dilïicile  :  il  consiste  à  fixer 
solidement  en  arrière ,  avec  un  rivet  solide  , 
deux  lames  de  la  largeur  dun  millimètre, 
auxquelles  on  fait  décrire  toutes  les  sinuosités 
des  dents,  en  arrière  desquelles  elles  passent: 
enfin  on  en  rend  élastiques  les  extrémités ,  à 
l'aide  de  la  percussion  :  on  leur  fait  prendre 
la  forme  d'un  crochet  afin  que  chacune 
puisse  embrasser  une  des  bicuspidées  ou  des 
premières  molaires.  On  a  occasion  d'user  de 
ces  compresseurs  toutes  les  fois  que  les  dents 
du  client  ne  sont  point  très  -  penchées  en 
dedans  de  la  bouche  ;  mais  si  elles  étaient 
rangées  très-irrégulièrement,  au  lieu  d'em- 
ployer des  lames  élastiques ,  on  ferait  usage 
de  métal  récuit  contourné  adroitement  sur 
place  ;  enfin  si  le  dentiste  craignait  que  les 
ailettes   ne    se   relevassent  ,    il   placerait  un 
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fil  autour  (le  la  dent ,  au-dessus  ou  au-dessous 
du  crochet. 

§.  l\.  Crochets  à  plusieurs  branches  étroites 
diversement  placées  {fig»  i65  ).  M'étant  quel- 
quefois aperçu  que  les  compresseurs  décrits 
ci-avant  ne  remplissaient  pas  toutes  les  condi- 
tions exigibles ,  je  me  suis  avisé  d'en  faire 
qui  sont  ainsi  composés  :  une  tige  large  d'un  , 
ou  même  de  deux  millimètres,  part  du  den- 
tier ,  et  va  en  serpentant  s'étendre  au-delà 
de  la  dent  de  support.  Vis-à-vis  de  l'interstice 
où  j'ai  décidé  de  faire  passer  le  crochet,  je 
soude  deux  branches  d'or  applaties,  et  assez 
minces  pour  pouvoir  être  introduites  dans 
l'espace  naturel  qui  sépare  les  deux  dents ,  ou 
que  je  forme  à  la  lime,  si  la  chose  me  paraît 
nécessaire  ;  ensuite  ,  je  rends  ces  branches 
élastiques  en  les  battant,  et  enfin  je  courbe 
en  sens  contraire  chaque  extrémité  destinée 
à  embrasser  un  organe.  Ainsi  elles  deviennent 
à  la  fois  congénères  et  antagonistes  l'une 
de  l'autre.  Il  est  encore  un  moyen  différent 
de  celui  -  ci ,  et  qui  est  de  M.  Fonzi  y  il  con- 
siste à  souder  sur  la  tige  principale  ,  deux 
ou  trois  crochets  qui  cerclant  tous  dans  le 
même  sens ,  embrassent  autant  d'organes  qu'on 
le  juge  convenable.  On  peut  en  voir  un  exemple 
{fis-  ï66). 
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Enfin  ,  tontes  les  fois  qu'on  n'en  est  point 
empêché  par  quelqu'obstade,  et  que  les  com- 
presseurs doivent  être  ajoutés  à  l'extrémité 
d'une  pièce  qui  a  assez  d'étendue  pour  ne  pas 
pernieHre  qu'on  aperçoive  le  mécanisme  de 
fixation,  on  employé  avec  avantage  deux  cro- 
chets terminaux  placés  en  sens  inverse  l'un 
de  l'autre  (  V>  fig.  167).  Mais,  pour  cela,  il 
est  essentiel  que  les  supports  soient  à-peu- 
près  parallèles  et  perpendiculaires,  sans  quoi 
ces  compresseurs  se  déformeraient  et  se  relâ- 
cheraient promplement. 

$.  5.  A  doubles  branches  larges,  ou  dont  une 
large  et  une  autre  pouvant  être  très -étroite 
{fig.  168  ).  Quoiqu'on  doive  faire  usage  des 
doubles  compresseurs  élastiques  larges,  toutes 
les  fois  qu'on  pourra  en  tirer  avantage,  il 
est  par  fois  indispensable  de  réduire  la  lame 
labiale  à  n'être  qu'une  bande  fort  étroite  qui 
borde  la  gencive  ,  sans  cependant  s'y  en- 
foncer. C'est  sur -tout  lorsqu'il  s'agit  d'en- 
claver les  bicuspidées ,  que  cette  disposition 
des  doubles  compresseurs  est  de  rigueur. 

$.  6.  Cas  particuliers.  Quand  il  n'existe 
qu'une  dent  molaire  seulement  de  chaque  côté, 
et  que  celles  de  la  mâchoire  opposée  se  sont 
élevées  dans  la  brèche  formée  par  la  perle  des 
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nnlagonisles,  de  manière  qu'elles  louclicnt  les 
gencives ,  on  est  bien  -  aise  de  ménager  les 
supports,  et  quelquefois  même  on  se  trouve 
empêché  de  pouvoir  placer  un  travail  qui  ait 
plus  de  six  dents  d'étendue  :  or ,  il  s'agit  d'aller 
clierclier  les  appuis ,  et  de  leur  faire  supporter 
un  travail  qui  fatigue  le  moins  possible  les 
seules  ressources  qui  restent  au  client. 

Pour  cela,  on  fait  un  dentier  antérieur,  de 
chaque  côté  duquel  part  une  plaque  horizon- 
tale ,  d'un  métal  récroui ,  et  qui  colle  à  plat 
contre  les  gencives  ;  afin  qu'elle  ne  puisse  être 
aperçue ,  on  en  recourbe  chaque  extrémité  pour 
former  un  point  d'appui  contre  le  support  ;  un 
fîl  d'or  légèrement  applati,  peut  être  avanta- 
geusement substitué  à  cette  plaque.  A  l'angle 
que  l'une  ou  l'autre  décrit ,  est  soudée  une 
double  aîlette  verticale  et  élastique,  formant 
une  sorte   de  collier. 

On  sent  qu'une  pièce  légère ,  ainsi  arrêtée 
à  une  dent  de  chaque  coté ,  peut  rendre  encore 
d'assez  longs  services,  et  j'en  ai  placé  plusieurs 
qui  n'ont  nullement  fatigué  leurs  soutiens  ; 
parce  que  j'avais  eu  sur-tout  l'attention  d'em- 
pêcher les  organes  antagonistes  de  tourmenter 
le  travail  (  V.  fig.  169  ). 

Voici  un  autre  cas  qui  se  pi'ésente  de  tems 
en  tems  :  il  arrive  quelquefois  qu'une  personne. 
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dans  le  dessein  de  faire   tenir  plus  solidement 
une  denl  à   tenon,    abuse  de  la  {garniture   de 
soie  ;     celle  -  ci     renouvelée    fréquemment  , 
se  gonflant  ,    ainsi  que  de  raison  ,    agit  à  la 
manière  des  coins,  et  elle  éclate  longitudina- 
lement  le  support  dont  la  portion  antérieure 
perce  la  gencive  et   tombe  après  avoir  déter- 
miné la  destruction   de  l'alvéole  :    néanmoins 
l'éclat  postérieur  de   la  racine  continue  d'ad- 
hérer fortement ,  au  moyen   du   périoste  :    de 
sorte  que  si  la  personne  ne  peut  se  résoudre 
à  le  faire  eidever ,  on  est  forcé  d'avoir  recours 
au  procédé  suivant ,  qui  consiste  à  tailler  une 
dent  factice,  ainsi  qu'elle  est  représentée  (Jig- 
170  ),  sur  laquelle  on  volt  que  la  portion  an- 
térieure  de   la    racine    est   conservée  afin  de 
pouvoir  remplir  le  sinus  formé  par  le  délabre- 
ment du  support;  mais  cette  partie  doit  être 
teinte    couleur    de    gencive  ,    après    quoi   on 
monte   l'organe    svLv  une   plaque    verticale    à 
laquelle  on  soude  des  crochets  élastiques  qui 
vont  embrasser  les  soutiens  qu'on  a  choisis. 

§.  7.  Combinaison  des  compresseurs  cn^ec 
les  coaplalcurs.  (Jig.  171  )•  J'ai  rencontré  des 
dents  faclices  dont  les  tenons  ne  pouvaient  plus 
se  maintenir  dans  les  racines  qui  les  avaient 
supportées  pendant  un  laps  de  tcms  plus  ou 
moins  long.  Il  devenait  donc  nécessaire  d'avoir 
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recours  soit  aux  ligatures,  soit  aux  crochets 
élastiques  ;  attendu  néanmoins  que  près  de 
la  racine  en  désuétude  ,  il  en  existait  une  autre 
qui  n'avait  pas  encore  porté  de  coaptateur, 
je  m'y  suis  pris  ainsi:  j'ai  soudé  un  tenon  à 
une  plaque  sur  laquelle  j'ai  monté  une  dent: 
mais  comme  il  pouvait  se  faire  qu'on  aperçut 
le  mécanisme,  j'ai  souvent  trouvé  avantageux 
de  placer  deux  dents  sur  cette  plaque. 

S'il  restait  ime  bonne  dent  entre  la  racine 
détruite  et  celle  dont  j'avais  dessein  de  faire 
usage  ,  je  montais  l'organe  factice  sur  une  petite 
carcasse  métallique  à  laquelle  je  rapportais  une 
tige  qui  entrerait  dans  la  racine  à  ce  destinée; 
tandis  que  du  côté  opposé  je  soutenais  la  dent 
au  moyen  d'un  crochet  élastique. 
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CHAPITRE     V. 

DES     ATTRACTEURS. 


Considérations  importantes  (fig.  172). 

JLjes  nttracteurs  sont  des  agens  mécaniques 
dont  on  faisait  jadis  un  bien  plus  grand  usage 
qu'aujourd'hui.  Ce  ne  sont,  à  proprement 
parler ,  que  des  cordes  que  l'on  retire  des  vé- 
gétaux, des  animaux  ou  du  règne  minerai: 
on  les  a  donc  désignés  sous  le  nom  de  liga- 
tures molles  et  de  ligatures  roidcs.  Il  est  es- 
sentiel d'en  avoir  une  provision  des  diverses 
sortes,  parce  que  l'une  convient  dans  un  cas 
où  une  autre  ne  serait  nullement  applicable. 
Presque  toujours  ces  agens  opèrent  un  effort 
oblique  et  même  quelquefois  horizontal  ; 
au  reste ,  ils  exercent  une  traction  absolue. 
Plus  ces  puissances  agiront  perpendiculaire- 
ment ,  plus  elles  auront  de  force ,  plus  elles 
s'inséreront  loin  de  Y  appui  j  et  plus  la  portion 
de  la  pièce  existante  entre  celui-ci  et  le  point 
d'insertion  sera  considérable,  plus  la  machine 
tendra  à  s'élever. 

Si  le  poids  ainsi  mu  presse  trop  le  plan  sur 
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lc(]uel  repose  le  travail  ,  ce  ne  sera  qu'au 
détriment  des  dents  qui  sont  à  la  fois  appui  de 
la  puissance  et  appui  du  fardeau.  Si  ces  deux 
points  peuvent  être  à  quelque  distance  l'un 
de  l'autre ,  comme  quand  les  dents  offrent  des 
couronnes  fort  hautes ,  la  puissance  pouvant 
agir  dans  une  ligne  qui  se  rapprochera  de  la 
perpendiculaire,  possédera  une  plus  grande 
force  ;  il  est  donc  très-essentiel  de  combiner 
les  pièces  de  manière  à  ce  qu'en  cédant  à  l'im- 
pulsion qui  leur  est  donnée  par  les  ligatures, 
elles  ne  déchaussent  pas  néanmoins  les  dents. 
Il  existe  un  très-bon  moyen  pour  atteindre  cet 
heureux  résultat,  c'est  de  placer  à  l'extrémité 
du  dentier  un  éperon  qui  en  recouvrant  un  peu 
la  face  horizontale  du  support,  empêche  que 
le  travail  ne  glisse  le  long  de  sa  face  latérale. 

Pour  maintenir  une  pièce  par  les  ligatures, 
on  y  perce  des  trous  disposés  de  telle  sorte , 
que  le  fîl  tende  à  la  rapprocher  des  gencives. 
La  position  et  la  direction  de  ces  trous  varient 
nécessairement  suivant  le  genre  de  travail  sur 
lequel  ouïes  pratique.  Il  esta  ce  sujet  certaines 
règles  dont  il  est  avantageux  de  ne  pas  s'écarter; 
elles  sont  applicables  aux  compresseurs  dont  j'ai 
parlé  précédemment,  ainsi  qu'aux  attracteurs. 
1°.  Toute  pièce  artificielle  ébranlera  les 
supports ,    si  elle  n'est  adaptée  avec  précision 
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dans  la  brcclie  ;    c'est-à-dire,   qu'elle  doit  s'y 
niaititeuir  presque  seule  sans  forcer  néanmoins 
contre  les  parties  latérales. 

2".  Les  dents  de  la  mâchoire  opposée  ne 
doivent  pas  frapper  obliquement  les  pièces, 
soit  du  côté  des  lèvres,  soit  de  celui  de  la 
langue,  parce  qu'alors  tout  l'eflort  du  levier 
représenté  par  cette  mâchoire,  agissant  sur 
la  machine,  se  transmettrait  nécessairement 
aux  supports  et  ne  tarderait  pas  à  les  faire 
succomber. 

3°.  L'harmonie  entre  les  dents  factices  et 
celles  qui  appartiennent  au  client,  doit  être 
telle  que  les  bicuspidées  et  les  molaires  rap- 
portées tombent  d'aplomb  sur  les  antagonistes 
de  l'autre  mâchoire. 

4°.  Pour  maintenir  les  pièces  factices ,  il  faut 
toujours  choisir  pour  point  d'appui  les  dents 
que  l'on  sait  être  munies  de  racines  nombreuses 
et  longues. 

5°.  Lorsqu'on  en  a  la  faculté ,  il  vaut  mieux 
faire  supporter  la  machine  par  plusieurs  dents, 
que  par  une  seule. 

Les  ligatures  ont  le  désavantage  de  pouvoir 
se  rompre  tout-à-coup:  de  ne  pas  permettre 
le  déplacement  et  le  replacement  rapide  du 
dentier.  Malgré  cela ,  il  y  a  encore  beaucoup 
de  dentistes  qui  sont  dans  l'habitude  de  s'en 
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servir  à  l'exclusion  de  tout  autre  moyen  ,  tant 
la  routine  ou  la  paresse  a  d'empire  sur  les 
humains. 

Je  ne  pre'tends  pas  cependant  bannir  entiè- 
rement les  liens ,  à  l'aide  desquels  on  peut 
donner  de  la  fixité  aux  pièces  factices;  mais 
dans  Tintërèt  de  l'art  lui  -  même  et  dans 
celui  des  cliens,  il  serait  a  désirer  qu'on  en 
limitât  beaucoup  l'emploi ,  et  sur-tout  qu'il 
fût  bien  combiné  :  enfin  je  dirai  qu'il  est  des  cas 
dans  lesquels  il  est  impossible  de  s'en  passer. 

Les  ligatures  sont ,  ou  verticales  ou  latérales  , 
ou  compressives  :  enfin  elles  sont  susceptibles 
d'être  combinées  avec  les  coaptateurs  et  les 
compresseurs;  c'est  ce  que  nous  allons  exa- 
miner dans  les    articles  suivans. 


ARTICLE     II. 
Attracteurs  suspensifs  verticaux. 

Ci'EST  une  opération  hardie,  mais  qui  n'a 
rien  de  téméraire,  que  de  maintenir  un  dentier 
contre  l'arcade  palatine  crânienne,  au  moyen 
d'une  ligature  traversant  antéro-postérieure- 
ment  le  bord  alvéolaire.  J'ai  différentes  fois 
rencontré  des  personnes  qui  se  seraient  vo- 
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lonlicrs  soumises  à  cette  opération  ,  et  j'en  ai 
connu  plusieurs  sur  lesquelles  elle  a  été  exécutée 
avec  succès.  J'en  ai  vu  d'autres  qui  n'ont  pas  eu 
tant  à  s'en  féliciter;  mais  jamais ,  quoi  qu'on  en 
ait  dit ,  elle  n'a  occasionné  le  moindre  accident 
marquant  :  en  effet,  la  perforation  de  l'os  n'est 
pas  douloureuse,  on  n'est  point  exposé  à  ren- 
contrer de  gros  vaisseaux ,  ou  des  rameaux 
nerveux  importans,  et  la  lésion  qui  en  résulte 
est  bien  moindre  que  celle  qu'entraîne  l'évulsion 
de  certaines  dents.  Quelqu'un  l'a  proposée 
deniicrement  comme  une  chose  nouvelle,  il 
était  grandement  dans  l'erreur  ;  il  y  a  long- 
tems  qu'elle  a  été  exécutée  pour  la  première 
fois,  et  qu'on  l'a  blâmée.  Je  ne  la  conseille  point 
quoique  j'aie  la  certitude  et  la  preuve  qu'elle 
peut  être  faite  sans  danger ,  en  s'y  prenant  ainsi 
que  je  vais  le  dire,  d'après  un  vieux  et  excellent 
praticien  qui  m'a  fait  voir  deux  de  ses  cliens  qui 
ont  des  pièces  ainsi  soutenues  depuis  quelques 
années. 

§.  I.  Procédé  opératoire.  Le  dentiste  exa- 
mine dans  quel  endroit  le  bord  alvéolaire  est 
le  plus  mince  de  chaque  côté  ;  s'il  se  trouve  un 
lieu  où  il  soit  comme  en  couteau,  il  le  pré- 
férera. Afin  de  ne  pas  s'exposer  à  pénétrer 
dans  le  sinus  maxillaire ,  il  percera  le  trou  où 
était  située  une  des  bicuspidées,  et  seulement 
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à  trois  lignes  du  bord.  Un  foret  triangulaire  et 
en  forme  d'équarrissoir  ,  du  diamètre  d'une 
demi-ligne  ,  servira  à  la  perforation ,  qui  s'exé- 
cutera au  moyen  d'un  archet  placé  sur  l'ins- 
trument i^fig.  i8  ).  L'os  maxillaire  est  percé 
assez  facilement,  et  la  douleur  qui  est  légère  se 
fait  sentir  seulement  en  traversant  les  gencives. 

Le  trou  étant  fait,  on  passe  dedans  un  petit 
tube  d  or  fin.  On  en  évase  les  deux  ouvertures 
pour  qu'il  ne  puisse  se  retirer  ni  en  dedans  ni 
en  dehors ,  et  c'est  dans  ce  tube  que  l'on  in- 
troduit la  ligature  suspensive  qui  ne  doit  être 
que  médiocrement  serrée ,  afin  de  ne  pas  exercer 
de  traction  sur  le  tube  :  car,  il  finirait  par 
couper  tout  ce  qui  se  trouverait  situé  au- 
dessous  de  lui.  C'est  ce  qui  arriva  à  notre 
praticien,  la  première  fois  qu'il  employa  ce 
moyen  ;  c'est  donc  aussi  l'expérience  qui  lui  a 
enseigné  à  introduire  des  tubes  dans  les  trous  : 
les  ligatures  ayant  aussi  eu  l'inconvénient  de 
blesser  les  parties  molles. 

$.  2.  Remarques.  Si  nous  n'avions  d'autres 
inventions,  ou  si  la  personne  pour  laquelle  se- 
rait le  dentier  ne  voulait  pas  porter  une  denture 
à  ressort ,  je  n'hésiterais  pas  à  mettre  ce  moyen 
en  pratique  d'après  les  renseignemens  que  j'ai 
puisés  touchant  un  procédé,  qui  est  réellement 
plus  effrayant  que  dangereux.  Au  reste ,  il  est  lou- 


jours  bon  de  savoir  que  l'os  maxillaire  peut  être 
impuiie'ineut  perforé  dans  quelques  endroits, 
parce  que  dans  le  cas  où  un  olHurateur  serait  né- 
cessaire et  qu'on  ne  pourrait  pas  avoir  recours  à 
un  autre  moyeu,  ou  serait  trop  heureux  de 
le  soutenir  de  cette  manière.  Enfin,  dans  «ce 
genre  de  fixation  ,  on  peut  indilîércmmeut  faire 
usage  de  liens  mous  ou  roides. 


ARTICLE       III. 
Altracteurs  latéraux. 


$.'  I.  J1.PPLIQUÉS  immédiatement  aux  pièces 
(  fig'  173  ).  D'après  ce  que  j'ai  dit  précédem- 
ment, la  position  de  l'insertion  de  la  ligature 
lorsqu'on  employé  les  dents  vH  coulisses,  n'est 
point  une  clioSe  indifférente  :  il  faut  toujours 
que  les  orifices  latéraux  des  trous  soient  situés 
un  peu  au-dessus  du  niveau  des  gencives ,  à 
la  mâchoire  diacranienne ,  et  au-dessous  à  la 
crânienne.  Si  on  la  place  soit  trop  haut,  soit  trop 
bas  ,  ou  elle  est  visible ,  ou  bien  elle  déchausse 
les  dents  qu'elle  entoure  :  ainsi  donc,  ce  n'est 
pas  à  tout  hasard,  qu'on  doit  percer  les  trous 
destinés  à  la  recevoir  ;  le  modèle  est  même 
rarement  propre  à  guider  dans  cette  opération. 
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C'est  sur  la  Louche  elle  -  iiiènic  que  l'on  doit 
marquer  avec  un  crayon  le  point  cVoù  elles 
doivent  sortir. 

Fauchard  a  indiqué  de  perforer  deux  trous 
horizontaux  et  transverscs  dans  lesquels  passe 
une  seule  ligature  formant  un  anse  ,  et  dont  les 
deux  bouts  viennent  se  rendre  de  l'autre  coté. 
Quelques  dentistes  ne  percent  qu'un  trou,  et 
passent  le  fil  en  double;  la  dent  se  trouvant 
ainsi  suspendue  comme  sur  un  axe. 

Ces  deux  '  moyens  ne  sont  bons  que  si  la 
pièce  remplit  bien  exactement  la  brèche  ,  sans 
quoi  il  y  a  tiraillement  des  deux  supports  l'un 
vers  l'autre.  D'ailleurs,  lorsque  l'artiste  serre 
trop  les  fils,  ils  tendent  à  soulever  les  gencives. 

Au  lieu  d'enfiler  ainsi  les  pièces,  on  peut 
percer  à  quelque  extrémité  un  trou  d'avant 
en  arrière  ,  et  passer  les  ligatures  soit  tout 
simplement  dans  ce  même  sens  ,  ou  bien  en  for- 
mer un  anse  ,  comme  l'a  indiqué  M.  Gariot, 
dans  son  Traité  des  maladies  de  la  bouche.  Le 
procédé  qu'il  expose  a  le  grand  avantage  de 
pouvoir  former  un  anse,  ainsi  qu'un  tour  de  fil 
à  chaque  dent  de  support ,  et  par  conséquent  de 
fixer  la  machine  bien  plus  solidement.  Mais 
un  défaut  essentiel  existe  dans  cette  manière 
de  percer  les  trous ,  c'est  que  l'artiste  étant 
obligé  de  laisser  une  certaine  force  entr'eux 


et  la  base  de  la  tient,  ils  sont  souvent  places 
trop  loin  des  gencives,  ce  qui  permet  d'aper- 
cevoir les  liens  ;  on  ne  doit  donc  y  avoir 
recours  que  dans  le  cas  où  pouvant  être  si- 
tues au  niveau  des  chairs  ,  il  y  ait  néanmoins 
encore  assez  d'épaisseur  en  -  dessus  ou  en- 
dessous  pour  que  la  pièce  reste  solide.  Lors- 
qu'on voit  qu'il  ne  peut  en  être  ainsi,  on  doit 
forer  obliquement  et  d'après  la  disposition  que 
je  vais  tracer. 

On  marque  antérieurement  au  crayon,  les 
endroits  où  doivent  passer  les  bouts  du  lîl  pour 
aller  embrasser  le  collet  des  dents  de  support.  On 
pratique  quatre  trous  qui  du  niveau  des  gencives 
vont  s'ouvrir  en  arrière  du  talon  do  la  pièce  ;  ces 
perforations  étant  obliques  ,  ont  un  orifice  très- 
ëlevé  vers  la  base ,  tandis  que  l'autre  est  dans 
le  talon  même  :  par  conséquent,  il  reste  entr'eux 
et  cette  base,  une  grande  portion  de  matière. 

On  voit  que  ce  genre  d'appliquer  les  attrac- 
teurs  ne  peut  convenir  qu'aux  pièces  dans  la  subs- 
tance desquelles  on  a  la  facilité  de  faire  des  trous 
après  coup;  telles  sont  celles  d'hippopotame, 
et  de  dents  humaines.  Les  pâtes  minérales 
de  M.  de  Chemant  les  admettent  aussi  ;  mais 
on  est  obligé  de  les  pratiquer  avant  la  cuisson. 
Pour  cela ,  on  se  sert  d'une  aiguille  qu'on  fait 
rouler  doucemeut  dans  ses  doigts.  Je  remar- 


qiicrai  même  que  c'est  un  tles  inconvénieus 
que  présente  celte  porcelaine;  car  l'artiste  étant 
obligé  de  s'en  rapporter  au  modèle ,  il  n'est  pas 
certain  que  les  orifices  latéraux  seront  exacte- 
ment au  point  qu'ils  doivent  occuper,  et  que 
les  liens  ne  seront  ni  trop  hauts ,  ni  trop  bas. 
§.  2.  ]\œuds  des  attracteui's  mous  (Jîg.  174)* 
On  arrête  les  ligatures  molles ,  au  moyen  de 
noeuds  que  l'on  forme  sur  le  côté,  et  toujours  le 
pluspossihlccntrc,  et  même  en  arrière  des  dents, 
pour  qu'ils  ne  soient  point  vus  et  qu'ils  ne  bles- 
sent pas  les  lèvres.  On  ne  les  serre  point  trop  , 
afin  qu'ils  s'enfoncent  peu  sous  les  gencives. 
Ces  choses  étant  observées,  on  en  agit  ainsi,  on 
croise  deux  fois  le  fil  dans  la  même  anse ,  on 
le  serre  médiocrement ,  parce  qu'il  n'est  pas 
susceptible  de  se  relâcher  ;  on  croise  de  nou- 
veau :  mais  une  fois  seulement,  et  à  l'inverse, 
les  deux  bouts  du  fil ,  et  on  forme  un  nœud 
simple;  celui-ci  rapproche  beaucoup  les  pre- 
miers croisés  :  mais  pour  assurer  la  solidité  du 
tout ,  il  est  bon  de  faire  un  troisième  nœud,  et 
on  coupe  les  fils  à  ras  de  celui-ci,  sur -tout 
lorsqu'on  fait  usage  de  pite  ^  attendu  que  les 
barbes  qui  resteraient  piqueraient  les  parties  en- 
vironnantes. 

§.  5.    Tortillé  pour    les   ligatures  roides 
{fig.  175).  Ou  arrête  comme  il  suit  les  ligatures 

métalliques  : 
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TnetalH<|nes  :  on  raniriie  le  bout  tlii  fil  postî'ricur 
cii  tlevaiit,  le  faisant  passer  entre  deux  detits: 
ou  le  lire  avec  adresse  de  manière  à  ne  pas 
ébranler  ces  organes  ;  pu's  ou  le  tortille 
avec  l'autre  ,  ayant  toujours  sola  que  le 
tortillé  soit  placé  vers  les  p.trlies  latéi'alcs.  Le 
fil  qui  passe  sur  la  lace  antérieure  de  la  dent 
de  suppoit  il)it  croiser  eu-dessus  de  celui  qui 
circule  en  arrière  ;  cette  condition  est  exigible 
afin  qu'il  ne  puisse  être  aperçu. 

Il  y  a  quelques  dentistes  qui  applatissent  un 
peu  le  fil  métallique  avant  de  s'en  servir,  dans 
rintcntion  de  rempèclicr  de  couper  aussi 
promptement  l'organe  de  support.  Cette  pré- 
caution est  inutile:  le  seul  moyen  d'éviter  cet 
inconvénient,  est  de  resserrer  la  lii^ature  toutes 
les  fois  qu'on  s'aperçoit  qu'elle  est  relâchée  :  car 
le  mouvement  imprimé  aux  dents  factices  par 
celles  qui  ne  le  sont  pas,  fait  que  les  liens, 
soit  larges,  soit  étroits,  agissent  à  la  manière 
des  scies  des  débiteurs  de  pierres,  qui  usent 
les  corps  durs  par  le  seul  frottement. 

Pour  opérer  la  ligature  avec  l'or  ou  le  pla- 
tine, on  se  sert  de  pinces  plates  dont  le  bec 
est  long  et  fort,  mais  étroit.  Comme  il  s'en 
trouve  dillicilement  de  toutes  préparées  à 
notre    convenance  ,    je   renvoie  aux  Jig.   qui 
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berviroiit  de  modèles  pour  arranger  soi-même 
celles  qu'on  acliette. 

§.  4-  Emploi  de  la  double  ligature  {Jig.  1 76  ). 
On  se  contente  de  mettre  un  seul  attracleur , 
lorsque  les  dentiers  ont  peu  d'élévation,  mais 
il  est  quelquefois  avantageux  d'en  placer  deux. 
liC  cas  s'en  présente  particulièrement  sur  les 
pièces  à  coulisses  simples  avoisinant  des  dents 
très  -  déchaussées  ;  alors  on  lait  des  doubles 
trous  de  chaque  côté  de  la  pièce ,  et  deux  liga- 
tures assurent  la  solidité  de  la  machine ,  laquell« 
ne  peut  plus  avoir  de  balottement. 

§.  5.  Cas  particuliers  (fîg.  ijj  )•  Il  se  ren- 
contre des  circonstances  où  la  brèche  quoique 
trop  large  pour  une  seule  dent,  ne  l'est  point  assez 
pour  deux.  Les  renfoncemens  ou  arrière-corps 
dont  nous  avons  parlé  ailleurs,  s'apercevraient 
nécessairement  s'ils  avaient  trop  de  largeur;  il 
faut  donc  les  rendre  le  moins  visibles  que  pos- 
sible. Pour  résoudre  ce  problème,  taillons  la  dent 
seulement  un  rien  plus  large  que  les  voisines  , 
et  détruisons  le  tiers  supérieur  ou  plus  de  la 
coulisse,  n'en  laissant  exister  que  ce  qui  est 
indispensable  pour  que  la  pièce  soit  juste  dans 
la  partie  seulement  qui  approche  des  gencives; 
ainsi  cette  dent  figurera  comme  si  la  nalui-e 
l'avait  séparée  un   peu    plus   que  les  autres. 
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Enfin  si  c'était  une  pièce  snpe'rieure  qu'il  fallût 
remplacer  ,  la  coulisse  pourrait  se  borner  à 
n'être  que  deux  petits  épaulemens,  comme  dans 
la  fîg.  177  * ,  ou  bien  s'il  y  avait  destruction 
de  la  gencive,  la  partie  du  dentier  qui  la  si- 
mulerait serait  teinte  en  rouge ,  soit  qu'elle 
fût  prise  à  même  le  morceau,  si  elle  était  en 
hippopotame  ou  en  composition ,  soit  qu'elle 
fût  rapportée  sur  une  dent  dhomme.  Dans 
tous  les  cas,  l'organe  sera  toujours  de  la  même 
hauteur  et  de  la  même  largeur  que  le  parallèle. 

§.  6.  ^i^ec  une  armature  rapportée  sur  la 
pièce  {Jig-  17B).  On  peut  exécuter  ce  travail 
avec  une  dent  humaine  sans  gencive  ;  mais  on 
sent  combien  il  faut  qu'elle  soit  large  pour 
tailler  à  même  les  deux  saillies  en  question; 
aussi  perd-elle  toutes  ses  formes  naturelles  ;  il 
est  donc  mieux  d'y  en  ajouter  par  un  des 
moyens  que  voici.  Faites  en  os  ou  en  métal, 
deux  petits  coins  ayant  une  disposition  légère- 
ment arquée  ;  percez  -  y  un  trou  à  chaque 
extrémité  pour  recevoir  les  attracteurs.  Pra- 
tiquez sur  les  côtés  latéraux  de  la  dent  deux 
échancrures  antéro  -  postérieures  ,  et  incrus- 
tez-y  les  coins:  faites  un  trou  transversal  à 
l'axe  de  la  dent ,  et  avec  une  ligature  métal- 
lique fixez -les  dans  les  échancrures. 

Ou  bien ,  pour  mieux  faire ,  fendez  l'organe 
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dans  la  liantcur  dune  ligne.    Hcunissez  deux 
cylindies  niclalliques  en  les  soudant  à  une  barre 
applatie,  et  après  avoir  enfoncé  celle-ci  dans 
la  fenle  ,  goupiilcz-la  d'arrière  en  avant ,  afin 
qu'elle  ne  puisse  plus  se  retirer  {ftg.  178  *  ). 
Au  lieu  de  corps  pleins ,  vous  pouvez  souder 
soit  à  cette  barre  verticale ,  soit  à  une  plaque 
horizontale  ,    deux  bouts  de   charnière  (  fig. 
178  *'*■),  lesquels  serviront  à  recevoir  la  li- 
gature  au  moyen   de   laquelle  vous  voudriez 
maintenir  la  pièce  aux  dents  voisines.  Un  pivot 
vertical  à  vis,  ou  deux  goupilles  rivées  sur  la 
plaque  fixeront  cette  machine  à  la  pièce  arti- 
ficielle ,  laquelle   sera  de  telle  substance  que 
le  client  préférera. 


ARTICLE     IV. 

Attracteurs  compressifs. 


./4 ILET  TES  percées  pour  admettre  les  liga- 
tures {fig-  179  )•  Quelques  artistes  ayant 
remarqué  les  inconvénicns  qui  résultaient  de 
l'emploi  des  ligatures  placées  latéralement  sur 
le  côté  des  dentiers,  préfèrent  ajouter  aux 
extrémités  des  pièces ,  de  petites  ailettes  ap- 
platies  qui  s'étendent  derrière  les  dents  res- 
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tantes.  On  perce  à  ces  lames  des  trous  qui 
répondent  aux  intervalles  ou  séparations  des 
dents  :  on  y  passe  des  ligatures,  et  on  les 
attache  de  la  manière  que  je  l'ai  expliqué.  Ou 
fixe  les  ailettes  soit  immédiatement  au  dentier, 
par  un  dos  procédés  que  nous  avons  décrits  , 
soit  en  les  soudant  à  la  monture  ;  ensuite  on 
leur  fait  suivre  les  ondulations  que  présente 
la  face  labiale  de  la  der)ture.  Il  est  bon  qu'elles 
s'étendent  de  chaque  coté  derrière  deux  ou 
trois  dents,  ayant  soin  qu'elles  ne  s'enfoncent 
pas  dans  les  chairs.  Les  attracleurs  réunis  aux 
ailettes  bien  combinées,  sont  préférables  à 
ceux  dont  j'ai  parlé  précédemment  ,  parce 
qu'on  peut  aller  chercher  des  supports  solides 
assez  loin  de  la  brèche;  et  par  cela  ménager 
les  dents  les  plus  proches  de  la  pièce  factice,  les- 
quelles n'étant  pas  toujours  capables  de  la  sou- 
tenir ,  ont  besoin  de  l'assistance  de  leurs  voi- 
sines ;  et,  d'après  cela,  le  tiraillement  de  ces  or- 
ganes n'est  plus  a  craindre ,  puisque  les  lames 
doivent  être  en  contact  avec  chacun  de  ceux 
qui  supportent  une  ligature.  Si  un  fil  casse  ,  le 
client  ne  se  trouve  point  dans  l'embarras,  vu 
qu  il  en  reste  encore  d'autres  qui  facilitent  d'at- 
tendre le  retour  au  logis.  Enfin  les  ailettes  olfrent 
un  point  d'appui  aux  dents  ébranlées,  dont  ou 
peut  faire  une  sorte  de  haie  douée  d'une  résis- 
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tance  fort  grande  ;  c'est  même  dans  cette  inten- 
tion qu'il  est  pyr  fois  avantageux  d'accorder  à 
CCS  agens  une  largeur  double  de  celle  que  j'ai 
indiquée  ;  alors ,  au  lieu  d'appliquer  un  seul 
fil  sur  chaque  support,  on  en  place  deux  l'un 
au-dessus    de    l'autre. 

On  combine  souvent  l'emploi  des  coapta- 
teurs  avec  les  ligatures  dont  nous  venons  de 
parler  :  c'est  un  double  moyen  de  solidité  ,  qu'il 
est  essentiel  de  ne  pas  perdre  de  vue,  sur-tout 
dans  les  dentiers  d'une  certaine  étendue,  et 
que  nécessite  d'ailleurs  quelquefois  la  destruc- 
tion,  l'ébranlement,  et  la  sensibilité  des  ra- 
cines qui  ont  supporté  pendant  long-tems  un 
tenon ,  ou  bien  encore  lorsque  celui  -  ci  est 
beaucoup  trop  court  pour  ofirir  une  résistance 
sullisante  aux  eflbrts  des  dents  opposées. 


ARTICLE     V. 
De  la  nature  des  Attracteurs. 

JN  ous  examinerons  dans  cet  article  les  diverses 
substances  qui  servent  à  titre  de  ligatures  :  et 
d'après  l'expérience  ,  nous  indiquerons  les 
qualités  et  les  défauts  de  chacune. 

Les  fils  végétaux,  tels  que  ceux  de  chanvre 
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et  de  Un;  ceux  que  fournissent  les  animaux,  tels 
que  la  soie  écrue  et  le  cordonnet  ;  ceux  qu'on 
prépare  avec  la  soie  goninio-résinée,  appelée 
racine  chinoise;  ceux  que  nous  pouvons  nous 
procurer  par  la  tréfilation  des  métaux  pré- 
cieux, tels  que  l'or  à  divers  titres  et  le  platine 
pur ,  sont  les  matières  dont  les  dentistes  de 
tous  les  pays  font  usage:  quant  au  fer,  au 
cuivre,  et  même  à  l'argent,  ils  doivent  être 
rejetés,  parce  qu'ils  s'oxident  avec  une  trop 
grande  facilité. 

§.  I.  Sole.  Ce  produit  animal,  ainsi  qu'on  le 
sait,  est  fdé  par  un  vers  qui  se  plait  sur  les 
mûriers  de  la  partie  méridionale  de  l'Europe. 
A  une  certaine  époque ,  l'animal  s'enferme 
dans  un  cocon  ovoïde  pour  se  transformer 
en  chrysalide.  Cette  sorte  de  maison  a  une 
couleur  jaune  serin ,  dont  on  la  prive  par  le 
lessivage  après  qu'elle  a  été  dévidée.  Dans 
cet  état  la  soie  est  très-solide ,  et  on  peut  en 
l'assemblant  former  un  ruban  beaucoup  plus 
tenace  que  le  chanvre. 

Peu  de  dentistes  l'emploient  ainsi  ;  en  consé- 
quence ,  les  marchands  la  font  retordre  pour 
en  fabriquer  ce  qu'ils  appellent  du  cordonnet 
écru,  qui  jouit  d'une  grande  force:  mais  il  a 
le  défaut  d'être  très  -  élastique  ;  de  sorte  qu'il 
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se  gonfle  et  tiraille  siiif-ulicrement  les  dents 
de  support.  INIais  les  deux  espèces  dont  je 
vions  de  parler  ont  encore  d'autres  incon- 
vciilens:  elles  sont  attaquables  par  les  fluides 
de  la  bouche;  elles  s'y  macèreut,  et  après 
s'être  d'abord  renflées ,  elles  se  relâchent  ;  elles 
se  décomposent  ensuite ,  et  contractent  une 
odeur  ammoniacale  repoussante.  Ces  dèsa- 
f^rénieus  sont  rapidement  éprouvés  par  les 
personnes  muqueuses,  dont  les  gencives  four- 
nissent un  limon  al  oiidaut  et  acidulé.  11  n'est 
donc  pas  étoiuiant  que  chez  de  tels  sujets,  les 
dents  qui  en  sont  entourées  s'altèrent  et  se 
coupent  d'autant  plus  aisément  qu'en  général 
leuis  organes  sont  mollasses  ,  et  que  leurs  gen- 
cives s'engoigent  et  se  déchaussent  aisément, 
sur-tout  quand  la  ligature  s'en  approche  trop  : 
car  elle  exerce  une  sorte  de  traction  conti- 
nuelle en  raison  de  son  élasticité.  11  n'est  donc 
point  étonnant  que  les  dents  soient  par  fois 
enlevées  par  ces  cordes.  Or,  ces  motifs  doivent 
paraître  plus  que  sulfisans  pour  engager  les 
dentistes  à  ne  s'en  servir  que  le  moins  possible, 
partlculièremei.t  sur  les  personnes  dont  la 
constitution  est,  ou  séreuse,  ou  muqueuse, 
ou  très  -  sanguine  ;  cependant,  chez  les  gens 
d'un  parfait  lenjpérament ,  les  effets  que  j'ai 
signales  n'ont  pas  lieu,    et  la  soie  dure  sou- 
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vent  plusieurs  mois  :  clic  s'encroûte  même 
do  tartre  comme  les  dents ,  et  au  lieu  de  se 
ramollir,  elle  se  durcit  d'une  manière  tout- 
à-fait  remarquable. 

La  soie  peut  être  teinte  en  rose  violet,  ce 
qui  est  quelquefois  avantaj^cux. 

§.  2.  Lin  et  cJiançre.  Le  lil  ecru  dit  à  coudre, 
est  fort,  mais  il  se  gonfle  beaucoup,  sur-tout 
lorsqu'il  est  très -tordu:  en  conséquence,  il 
tiraille  les  dents  si  on  le  serre  trop;  il  faut  donc 
le  mouiller  avant  de  l'employer.  Quelques  den- 
tistes préfèrent  le  cirer,  afin  que  la  salive  le 
pénètre  plus  dldicilement.  Enfin,  attendu  la 
propriété  qu'ont  les  chanvres  retors  ,  de  se 
raccourcir  sensiblement  dans  l'humidilé,  il  est 
préférable  de  se  servir  de  cette  sorte  de  fil 
battu  que  les  dames  appellent  fil  plat.  Diffé- 
rentes personnes  aiment  mieux  prendre  du  lin 
ou  du  chanvre  blanchi  à  la  rosée  et  dont  elles 
forment  elles  -  mêmes  des  espèces  de  petits 
rubans  qui  sont  moins  susceptibles  de  couper 
les  dents  que  des  fil«  ronds.  J'ai  vu  divers 
cliens  qui  habitant  les  départemens,  et  n'ayant 
pas  la  facilité  de  se  procurer  d'autres  espèces 
de  ligatures,  faisaient  usage  de  celles  dont  je 
viens  de  parler  :  ils  m'ont  assuré  qu'elles 
étaient  de  courte  durée.  D'après  cela  ,  ils 
ont  été  plus  satisfaits  de  la  soie  de  cocon,  qui 


bien  que  provenant  du  refîne  animal,  a  ce- 
pendant beaucoup  moins  de  disposition  à  se 
corrompre. 

$.  3.  Soie  gommo-résinée  ou  racine  chinoise. 
La  substance  que  les  marchands  déguisent  sous 
ce  dernier  nom,  a  l'avantage  d'être  moins  atta- 
quable que  la  soie  ordinaire,  parce  qu'elle  est 
imprégnée  d'une  sorte  de  produit  végétal  qui 
la  garantit  de  l'action  des  sucs  buccaux  ;  néan- 
moins, quoique  plus  résistante  que  les  précé- 
dentes, cette  soie  torse  en  a  une  partie  des 
défauts  ;  elle  possède  seulement  l'avantage  de 
durer  plus  long-tems. 

$.  4-  Pite.  Il  est  encore  un  produit  animal 
que  l'on  appelle  ,  dans  le  commerce  ,  boyau 
de  vers  à  soie,  et  qui  ressem])le  à  du  crin.  Les 
pêcheurs  s'en  servent  pour  faire  des  lignes. 
On  l'appelle  aussi  Pite  de  Florence  ,  et 
ce  nom  nous  indique  le  lieu  d'où  nous  la 
tirons.  Elle  a  l'apparence  des  cordes  de  boyau  , 
mais  elle  en  diffère  singulièrement  par  ses 
qualités  physiques;  toutefois  elle  se  ramollit 
dans  l'eau  chaude  et  y  devient  flexible. 

Cette  ligature  a  beaucoup  d'avantages  sur 
les  précédentes. 

1°.  Elle  a  une  transparence  nacrée  et  une 
blancheur  qui  la  rapprochent  de  l'émail  des 
dents,  ce  qui  fait  qu'on  ne  l'aperçoit  pas. 


2°.  Elle  est  incorruptible ,  et  par  conséquent 
ne  prend  point  de  mauvaise  odeur  par  son 
séjour  dans  la  bouche,  et  elle  ne  s'y  gonfle  pas. 

5*.  Etant  presque  imperméable ,  elle  n'en- 
tretient pas  vers  le  collet  des  dents  une  hu- 
midité stagnante  qui  les  de'compose  et  les  coupe 


à  la  longue  en  cet  endi-oit. 


4".  Enfin  elle  est  très-durable,  ne  s'effile  ni 
ne  se  relâche  point;  elle  doit  donc  être  re- 
gardée comme  la  meilleure. 

§.  5.  Métaux  tréfilés.  La  ligature  en  fil  de 
métal  est  quelquefois  préférée  par  les  clicns 
paresseux  ou  mal-adroits ,  qui  ne  peuvent  eux- 
mêmes  attacher  leurs  pièces  artificielles.  Celle  ci 
semble ,  au  premier  aspect ,  réunir  toutes  les  qua- 
lités. Elle  est  tiès-solide  et  maintient  d'abord 
les  dentiers  avec  une  fixité  admirable  ;  mais  le 
charme  cesse  par  dégrés.  Elle  se  relâche ,  alors 
des  particules  d'alimens  s'introduisent  entre  les 
pièces  et  les  gencives  où  elles  se  décomposent  : 
il  s'en  émane  des  gaz  qui  font  reculer  les  nez 
les  moins  fins.  De  plus ,  ces  ligatures  une  fois 
relikchées  frottent  sur  le  collet  des  dents  qui 
en  est  agacé  et  rendu  douloureux  ;  puis 
elles  le  coupent  à  la  longue ,  de  la  même 
manière  que  la  scie  des  tailleurs  de  pien'es 
usent  même  le   silex  ,    bien   qu'elle  ne  soil 
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pas  dentelée.  Des  artistes  iiitclligens  s'étant 
aperçus  de  ce  désagrément ,  y  ont  remédié 
en  plaçant  au-dessous  une  autre  ligature  en 
collier,  de  soie  ou  de  pite  ,  qui  peut  facilement 
être  renouvelée  par  le  client  lui-même,  et  qui 
empêche  que  celle  de  métal  n'exerce  de  frotte- 
ment; il  est  bon  aussi  de  renouveler  celle-ci 
lorsqu'elle  se  relâche. 

Tous  les  inconvéniens  attachés  à  l'emploi 
des  fils  de  métal  l'emportant  sur  leurs  avan- 
tages, on  ne  devrait  y  avoir  recours  que  très- 
rarement. 


CHAPITRE     V. 

DES  RÉACTEURS. 

Considérations  sur  l'emploi  de    ces 
Moteurs. 

JLiEs  Fieacteurs  sont  des  agens  e'Iastiques 
prenant  un  point  d'appui  sur  la  pièce  op- 
posée à  celle  qui  doit  être  tenue  en  équilibre 
par  leur  moyen.  Ceux-là  seuls  peuvent  nous 
convenir  ,  qui  sont  capables  d'imprimer  a 
la  denture  tous  les  mouvemens  qu'exécute  la 
niaiidil)ule  ,  do  manière  que  la  machine  ne 
puisse  jamais  se  déplacer,  soit  pendant  la  mas- 
tication, soit  lorsqu'on  parle. 

Examinons  donc  succinctement  les  mouve- 
mens dont  il  est  question.  L'abaissement  vo- 
lontaire est  le  plus  considérable  ;  il  s'exécute 
en  décrivant  un  arc  de  cercle  dont  le  centre 
de  rotation  est  dans  l'articulation  temporo- 
maxillaire,  et  qui  a  lieu  non  passivement  par 
le  seul  poids  du  levier  ou  par  le  relâchement 
des  puissances  élévatrices  ;  mais  d'une  manière 
active,  par  la  contraction  des  muscles,  qui 
forment  la  paroi  inférieure  de  la  bouche. 
Cette  contractloû  est  telle ,   qu'elle  obligerait 
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même  la  tète  à  se  fléchir  sur  le  cou,  si  les 
antagonistes  ne  leur  opposaient  une  résistance 
constante  par  laquelle  elle  est  maintenue  en 
équilibre  sur  les  vertèbres ,  ainsi  que  le  fléau 
d'une  balance  sur  son  axe.  C'est  celte  oppo- 
sition des  muscles  cervicaux  postérieurs,  qui 
détermine  le  léger  balancement  de  la  télé ,  dont 
Ferrein  et  Bichat  ont  parlé.  Un  autre  mou- 
vement à  suivre  est  celui  de  trituration  qui 
se  fait  dans  l'homme  d'une  manière  mixle, 
entre  celui  que  décrit  la  mâchoire  des  ron- 
geurs, et  celui  de  la  mandibule  des  ruminans. 
En  effet,  dans  la  mastication  ordinaire,  non- 
seulement  la  mâchoire  diacranienne  est  abaissée 
et  relevée  par  les  puissances  destinées  à  cette 
opération;  mais  elle  est  en  même-tems  portée 
un  peu  en  avant  et  de  côté ,  de  manière  à  ce 
que  les  bords  tranchans  des  dents  incisives  se 
mettent  presque  en  contact,  et  que  par  suite 
de  cette  même  contraction  des  élévateurs  et 
de  la  forme  inclinée  des  cuspidées  crâniennes , 
les  inférieures  glissent  le  long  de  la  face  lin- 
guale des  supérieures ,  ce  qui  en  reportant  la 
mandibule  en  arrière  ,  fait  frotter  les  surfaces 
des  molaires  les  unes  contre  les  autres. 

Chez  la  majeure  partie  des  hommes  ,  la  mâ- 
choire inférieure  à  laquelle  on  veut  imprimer, 
à  dessein ,  un  mouvement  latéral ,  ne  s'éloigne 
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réellement  de  la  ligne  médiane  que  de  la  lar^t^ir 
dune  grande  incisive  ;  cependant  les  individus 
qui  se  sont  habitués  à  grimai  er ,  ou  ceux  qui 
ont  ime  mandibule  très-allongée  ,  possèdent 
un  surcroit  de  faculté  de  torsion.  De  même 
chez  les  gens  qui  ne  présentent  aucune  irré- 
gularité de  conformation  des  mâchoires,  ni 
aucun  relâchement  accidentel  des  ligamcns, 
rinférieure  ne  peut  réellement  être  portée  en 
avant  que  de  la  double  épaisseur  d'une  grande 
incisive. 

Ces  deux  mouvemens  dont  l'étendue  n'avait 
pas  encore  été  précisément  déterminée  jusques 
ici  ,  ne  sont  donc  pas  aussi  considérables  qu'on 
pourrait  le  croire ,  d'après  un  examen  super- 
ticiel,  ou  si  on  s'en  rapportait  à  ce  qu'en  ont  dit 
plusieurs  auteurs.  Delà  il  résulte  qu'ils  sont 
d'une  bien  moins  grande  importance  qu'on  ne 
pense  ,  et  qu'Us  n'opposent  que  bien  peu  d'obs- 
tacles à  la  solution  du  problème. 

La  disposition  d'un  plan  mobile  ne  peut  être 
que  très  -  défavorable  à  la  fixité  nécessaire  à  la 
denture  artificielle  supérieure.  L'équilibre  d'une 
machine  appuyée  sur  un  terrein  tantôt  hori- 
zontal ,  tantôt  oblique  ,  doit  nécessairement 
être  rompu  ,  et  c'est  en  efl'etce  qui  arrive  assez 
fréquemment.  Mais  la  plus  grande  difliculté 
consiste  réellement  dans  le  peu  d'espace  dont 


il  est  possible  de  disposer  pour  établir  un  réac- 
teur qui  suive  le  simple  n^ouvemcnt  d'abaisse- 
ment ,  parce  que  toute  la  machine  repose  à  peine 
sur  la  moitié  antérieure  du  levier  ;  vu  que 
l'autre ,  c'est-à-dire  ,  celle  qui  de  la  terminaison 
de  l'arcade  dentaire  va  gagner  l'articulation 
tcmporo-maxillaire,  est  environnée  départies 
charnues  qui  ne  seraient  point  impunément 
comprimées.  Enfin,  nous  rappelerons  que  l'es- 
pace compris  entre  Tartlculation  de  la  mâchoire 
et  les  molaires  ,  fait  que  les  dentures  s'écartent 
en  décrivant  une  portion  de  cercle  très- 
marquée. 

De  ces  aperçus  et  de  ce  qui  a  été  déjà  exposé 
dans  un  des  chapitres  antérieurs,  naît  le  pro- 
blème suivant.  Trouver  un  réacteur  capable 
d'imprimer  des  mouvemens  parfaitement  sem- 
blables à  ceux  qu'exécuterait  une  machine  posée 
sur  la  moitié  antérieure  d'un  levier  dont  le  point 
d'appui  est  à  une  des  extrémités  ,  tandis  que 
l'autre  bout  est  très-mobile  en  divers  sens  ,  et 
exerce  particulièrement  un  gratîd  abaissement. 
Que  ce  réacteur  ait  peu  d'épaisseur;  qu'il  n'im- 
prime que  des  mouvemens  déterminés  et  qu'il 
soit  d'un  emploi  facile  et  applicable  dans  tous  les 
cas  qui  peuvent  se  rencontrer;  qu'il  ne  gène  ni  la 
langue  ni  les  joues,  et  qu'enfin  la  denture  puisse 
s'ouvrir  au  moins  de  dix-sept   à   vingt  lignes 
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antorieiircment,  et  de  onze  à  quatorze  posté- 
rieurement. Que  ce  reacteur  ne  dépasse  j)()int  la 
lou£Tueur  de  la  denture,  et  qu'il  s'y  applique  de 
manière  à  ce  qu'on  ne  l'aperçoive  pas  lorsque 
le  client  ouvre  la  bouche.  Nous  verrons  si  quel- 
ques-uns des  ressorts  qui  ont  ettî  mis  en  usage 
jusqu'à  nos  jours,  réunissent  ces  conditions. 

Les  réacteurs  connus  peuvent  être  distingués 
en  ceux  qui  impriment  à  la  denture  des  mou- 
vemens  indéterminés,  et  en  ceux  qui  ne  leur 
en  accordent  que  de  déterminés. 


ARTICLE     II. 

Réacteurs   imprimant  des  mouvemens    inclé^ 
terminés. 


$.  I.  A  tire-boudin  ou  spiral  fixe  (fig.  i8o  ). 
Peu  de  tems  après  Bourdet,  et  peut-être  même 
de  son  tems  ,  on  imagina  des  ressorts  spiraux  , 
dits  en  boudin,  longs  de  40  millimètres,  faits 
avec  du  fîl  d'or  à  18  karats,  contourné  sur  un 
mandrin  d'acier.  M.  Laforgue  dit  que  l'auteur 
en  est  inconnu,  mais  qu'avant  lySS,  époque  à 
laquelle  il  fut  reçu  dentiste ,  on  s'en  servait  quoi- 
qu'ils ne  fussent  pas  encore  très-répandus  dans 
le  monde.  Au  reste,  il  parait  que  ceux  qui  les 
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employèrent; d'abord  les  li'cèrent  soit  en  arrière , 
soit  sur  le  coté  de  la  pièce,  ainsi  que  Ta  fait 
graver  M.  Gariot ,  et  dans  ce  dernier  cas  le 
réacteur  a  au  moins  cinquante  millimètres. 

De  l'élasticité  infiniment  grande  de  ce  genre 
de  ressort,  et  de  sa  flexibilité  en  divers  sens, 
qui  réside  en  toutes  ses  parties ,  résulte  néces- 
sairement un  assez  grand  écartement  des  deux 
dentures;  néaimioins,  il  a  l'inconvénient  de  ne 
point  faire  suivre  entièrement  à  la  pièce  infé- 
rieure le  mouvement  de  la  mâchoire  sur  la- 
quelle elle  repose  ;  enfin  ,  attendu  qu'on  les 
plaçait  à  l'extréinité  de  la  machine,  celle-ci 
e'tait  sujette  à  quitter  les  gencives  antérieure- 
ment. Pour  y  obvier,  on  fut  obligé  de  faire 
usage  de  fil  très  -  roide  ,  de  sorte  que  l'objet 
comprimait  fortement  les  parties  sous-jacentes, 
et  y  rausait  beaucoup  de  douleur. 

§.  2.  ^  extrémité  inférieure  moùile.  {fig. 
i8i  ).  Certaines  découvertes  semblent  d'abord 
peu  importantes  ,  cependant  lorsqu'elles  sont 
Ta  source  d'une  foule  d'autres  ,  on  s'aperçoit 
alors  qu'elles  ressemblent  h  l'étincelle  d'où 
naît  la  lumière.  Il  en  a  été  ainsi  de  celle 
des  ressorts  à  spiral  dont  nous  avons  parlé 
précédemment;  car,  dès  qu'ils  furent  connus, 
l'industrie  s'en  empara  ,  et  chaque  artiste 
les    considérant    comme    une    nouvelle  mine 
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à  exploiter ,    tâcha  d'en   perfectionner  TappU- 
catioii. 

M.  de  Chcmant  «'appuyant  sur  celte  vérité 
que  la  mandibule  seule  est  mobile  ,  lîxa  un 
ressort  long  de  soixante  millimètres  à  la  den- 
ture supérieure  ,  tandis  qu'il  l'articula  à  la 
pièce  inférieure  par  l'intermédiaire  d'une  boite 
percée  antérieurement  d'un  trou  où  passait  une 
goupille  autour  de  laquelle  il  Jouissait  d'un 
mouvement  de  rotation.  Ainsi,  déjà  le  réacteur 
pouvait  faire  exécuter  au  travail  un  bien  plus 
grand  abaissement. 

Il  est  bon  d'observer  également  qu'au  lieu 
de  fixer  le  ressort  supérieur  au  bout  de  la 
pièce,  comme  l'avaient  fait  ses  prédécesseurs, 
il  le   plaça  à-peu-près  au  milieu. 

Magglolo  ,  qui  est  venu  long-tems  après, 
ayant  reconnu  que  la  longueur  des  agens  flexibles 
était  un  obstacle  à  la  fixité  des  pièces,  imagina 
de  la  diminuer  d'un  tiers  environ  et  de  suppléer 
au  reste  parle  moyen  d'un  levier  inflexible  arti- 
culé de  même  vers  le  milieu  d'un  des  côtés  de 
la  denture  inférieure  :  ainsi  il  obtint  plus  de 
fixité,  et  s'en  tint  là  (Jig.  1S2  ). 

$.  3.  ^  deux  extrémités  mobiles  (  Jig.  i83  ). 
L'expérience  apprit  aux  praticiens  que  l'un  et 
l'autre  auteurs  ci-dessus   n'avaient  fait  qu'en- 
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Ircvoir  les  conditions  que  devaient  remplir  les 
rèacleurs  :  mais  que  le  but  n'était  pas  en- 
tièrement atteint  ,  puisque  dans  les  grands 
abaissemens  de  la  mandibule  ,  la  denture 
supérieure  était  susceptible  de  vaciller  \  car 
le  mouvement  imprimé  n'était  pas  isochrone 
à  celui  de  cette  mâchoire.  C-e  défaut  essentiel 
n'échappa  point  au  génie  de  Ricci.  Il  imagina  de 
réduire  la  longueur  du  spiral  à  vingt  milli- 
mètres ,  et  d'en  articuler  les  extrémités  dans  des 
tubes  soudés  à  des  leviers  (semblables  à  celui  de 
Magglolo  ).  Ainsi  il  remplaçait  par  deux  corps 
roides  ce  qu'il  avait  enlevé  d'un  corps  flexible. 
Chaque  levier  était  percé  d'un  trou  et  admettait 
une  goupille  à  large  tète  autour  de  laquelle 
il  exerçait  sa  rotation.  Il  fixait  la  goupille  soit 
à  vis,  soit  à  rivure  au-dehors  du  dentier  et 
vers  les  petites  molaires. 

On  conçoit  aisément  que  la  denture  main- 
tenue par  ce  genre  de  ressort  ,  ne  devait 
jamais  quitter  ni  l'une  ni  l'autre  mâchoire, 
et  que  tous  les  mouvemens  de  l'inférieure 
pouvaient  être  suivis    par  la   supérieure. 

J'ai  dit  que  ceux  qui  s'en  sont  servis  les  pre- 
miers engageaient  chaque  extrémité  dans  un 
tube  soudé  sur  un  levier  plus  ou  moins  long ,  le- 
quel étant  percé,  admettait  une  goupille  ou  une 
vis  aÛQ  de  le  fixer  à  la  pièce  artificielle  de  ce 
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même  côlé  ;  le  tube  était  bouche'  avec  une  petite 
plaque  perforée  afin  d'y  passer  un  anse  do  lil 
de  soie,  lequel  longeant  l'intérieur  du  spiral, 
allait  se  rendre  à  l'autre  tube.  L'intention  était: 
1°.  D'empêcher  que  le  ressort  ne  sortit  des 
tubes  ;  2°.  De  forcer  les  tours  du  spiral  de 
rester  rapprochés. 

La  confection  des  leviers  portant  des  tubes, 
demandant  du  tems  et  compliquant  le  travail , 
quelques  dentistes  y  ont  renoncé  avec  d'autant 
plus  de  raison  que  le  fil  central  est  a])solument 
inutile  lorsque  le  spiral  est  bien  fait,  et  bien 
serré.  En  conséquence  un  bout  d'or  un  peu 
fort,  battu  et  percé  par  une  des  extrémités, 
tandis  que  l'autre  entre  à  vis  dans  le  canal  du 
spiral,  forme  un  levier  très-simple,  beaucoup 
plus  solide  et  moins  embarrassant  que  le  pré- 
cédent. Au  reste,  ces  ressorts  étant  très-faciles 
à  faire  doivent  être  renouvelés  tous  les  cinq 
à  six  mois,  attendu  qu'ils  se  falij^uent  néces- 
sairement à  force  de  servir. 

Voici  comment  orl  fabrique  le  spiral.  On 
fend  un  morceau  de  bois  qu'on  serre  dans 
l'étau,  et  dans  cette  fente  on  engage  le  fil  d'or 
destiné  à  être  contourné;  ayant  soin  d'en 
laisser  passer  environ  un  pouce  en-dessus.  Ce 
petit  bout  est  pincé  dans  une  tenaille  à  boucle, 
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conjointement  avec  un  mandrin  d'acier  cylin- 
drique et  gros  comme  une  forte  épingle.  Alors, 
en  faisant  tourner  la  pince  dans  les  doigts ,  le  fil 
d'or  se  roule  sur  celui  d'acier,  et  les  anneaux 
qu'il  forme  sont  très-rapprochés.  Il  est  bon  que 
le  spiral  destiné  à  être  placé  à  droite,  soit  con- 
tourné en  ce  sens,  tandis  que  celui  de  gauche 
le  soit  en  sens  contraire. 

On  ne  peut  disconvenir  des  qualités  des  spi- 
raux ainsi  terminés  par  des  leviers  qui  s'articulant 
au  milieu  de  chaque  côté  de  la  denture ,  tiennent 
en  parfait  équilibre  la  pièce  supérieure,  laquelle 
dès-lors  ne  peut  plus  bailler  sur  le  devant,  vu 
que  la  portion  qui  reste  en  arrière  fait  contre- 
poids. Aussi  la  presque  totalité  des  dentistes  les 
emploient-ils  aujourd'hui  de  préférence  à  toute 
autre  espèce  :  mais  quoiqu'à  l'aide  de  quelques 
modifications  on  soit  parvenu  à  les  rendre  aussi 
parfaits  qu'ils  semblent  pouvoir  l'être ,  on  ne 
peut  empêcher  qu'ils  ne  conservent  une  trop 
grande  flexibilité ,  et  qu'à  moins  de  les  fabriquer 
excessivement  roides  ,  ils  ne  se  prêtent  à  de 
plus  grands  mouvemens  que  la  mâchoire  n'est 
susceptible  d'en  exécuter  ;  de  sorte  que  pendant 
la  mastication  ,  la  denture  peut  se  déplacer  Irès- 
facilenieut,  et  c'est  le  motif  pour  lequel  on  a 
cherché  à  leur  substituer  ceux  dont  je  vais 
parler. 
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§.  4.  Réacteur  à  tige  cylindrique  et  con- 
iour/ice  {fig.  184  ).  11  est  nu  ressort  très- 
simple  et  qu'on  peut  employer  avec  avantage 
lorsque  la  denture  factice  est  completle  et  que 
le  client  ouvre  peu  la  bouche;  il  a  sur  le  précé- 
dent l'avantage  de  ne  permettre  que  des  mou- 
vemcns  latéiaux  extrêmement  bornés  ;  le  fil 
avec  lequel  on  le  fal)rique  doit  avoir  une  élas- 
ticité sullisantc  ;  il  est  bon  d'aplatir  un  peu  la 
portion  contournée,  attendu  quH  en  acquiert 
plus  de  flexibilité  :  il  n'en  est  pas  de  moins 
compliqué. 

La  diflicnlté  de  fixer  cette  variété  de  réacteur 
au  dentier  lorsqu'elle  n'est  pas  préparée  d'après 
le  procédé  que  je  vais  indiquer,  a  fait  qu'au- 
cun dentiste  ne  s^cn.  sert,  quoiqu'ils  le  con- 
naissent tous. 

Prenez  du  fil  d'or  à  i8karats,  qu'il  soit  ré- 
croui  de  deux  ou  trois  traits  de  filière,  et  du 
diamètre  d'un  millimètre;  contournez-le  une 
ou  deux  fois  sur  un  morceau  de  bois  cylin- 
drique ,  et  vous  obtiendrez  un  ressort  sem- 
blajjle  à  la  pince  d'un  fumeur. 

Faites  une  vis  à  chaque  extrémité  des  bran- 
ches ;  cette  vis  entrera  dans  un  petit  tube 
taraudé  et  soudé  sur  une  plaque  percée  d'uu 
trou  qui  admettra  la  goupille  serv^ant  d'axe. 

L  e  .'i- 


(440  ) 


ARTICLE     III. 

Réacteur  imprimant  un  moupeme?it  déter- 
miné d'abaissement ,  et  permettant  celui  de 
rotation  de  la  mâchoire. 

§.  I.  Jj.  lames  minces  fixées  à  l'extrémité 
des  pièces  {Jîg.  i85).  Les  anciens  dentistes  qui 
n'avaient  pour  la  plupart  aucune  idée  du  méca- 
nisme de  la  mâchoire  diacranienne ,  n'eurent  en 
vue  que  de  faire  des  dentures  qui  s'ouvraient 
par  une  charnière  simple  et  élastique.  Ils  em- 
ployèrent donc  d'abord  une  lame  flexible  clouée 
au  bout  de  la  machine.  Les  premiers  ressorts 
qui  furent  employés  furent  des  lames  de  ba- 
leine de  45  millimètres  ,  ajustées  dans  une 
fente  horizontale  pratiquée  derrière  chaque 
pièce  ;  Fauchard  y  substitua  des  lames  d'acier. 
Bourdet  enfin  préféra  l'or  récroui  comme  ne 
s'oxidant  pas  aussi  facilement ,  et  au  lieu  de 
les  placer  dans  des  fentes ,  il  les  nouait  sur 
une  sorte  d'anse  disposée  à  cet  effet.  Il 
semblerait  donc  qu'ils  étaient  encore  les  seuls 
en  usage  ,  il  y  a  cinquante  ans,  puisque 
Bourdet  les  a  uniquement  mentionnas. 
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Il  faut  l'avouer,  ce  genre  de  réacteur  avait 
le  giaïul  mérite  de  la  simplicité,  de  la  solidité 
et  de  la  fixité  ;  mais  on  s'aperçut  bieutùt  que 
Tare  de  cercle  qu'ilfaisait  exécuter  à  la  machine  , 
était  loin  d'avoir  le  développement  que  décrit 
l'abaissement  de  la  mandibule  ;  en  consé- 
quence les  dentures  rentraient  en-dedans  de 
la  bouche  antérieurement,  tandis  que  posté- 
rieurement, elles  abandonnaient  le  plan  sur 
lequel  elles  reposaient. 

Enfin  quelque  faibles  que  soient  les  mou- 
vemens  latéraux,  ils  n'étaient  pas  prévus; 
d'ailleurs  l'application  des  agens  en  question 
était  embarrassante  quand  il  restait  des  dents 
terminales  aux  mâchoires ,  ce  qui  néanmoins  se 
rencontre  très-fréquemment.  De-lk  l'opinion 
accréditée  dans  le  monde,  que  pour  porter 
commodément  une  denture  à  ressort,  il  fallait 
avoir  perdu  toutes  ses  dents. 

§.  2.  A  doubles  lames  articulées ,  formant 
un  réacteur  fixé  sur  le  calé  des  dentures  (  fig. 
i86).  Je  n'ai  pu  découvrir  à  qui  nous  devons 
la  première  idée  des  ressorts  dits  à  jambes 
de  sauterelle ,  tant  dans  l'art  du  dentiste  il 
y  a  eu  de  gens  qui  ont  caché  leurs  inventions, 
au  lieu  de  s'en  faire  im  mérite.  Ils  sont  fort 
ingénieux  et  ont  été  variés  au  gré  de  ceux  qui 
les  ont  employés.  Ainsi  il  paraît  que  les  pre- 
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miers  qui  furent  faits  étaient  composés  rie  clevix 
parties  articulées  au  nioyca  de  goupilles  pour 
former  un  réacteur  fort  élastl(}ue.  Chaque 
branche  était  une  plaque  d'or  récrouie,  fendue 
et  découpée  en  deux  quarts  de  cercle:  mais, 
comme  ces  lames  étaient  sujettes  à  se  déformer, 
on  renonça  à  cette  manière,  pour  les  fabriquer 
ainsi  qu'il  suit:  prenez  djux  plaques  d'or  à  18 
karats,  qu'elles  soient  de  l'épaisseur  d'un  milli- 
mètre ,  offrant  un  parallélograme  d'environ 
vingt  millimètres  de  long  sur  six  de  large. 
Fendez-les  à  la  scie  de  liijoutier,  jusqu'aux  trois 
quarts.  Ensuite  frappez-les  avec  un  marteau, 
afin  de  les  récrôuir  et  de  forcer  les  deux 
parties  a  s'écarter  l'une  de  l'autre  :  puis  taillez 
les  membres  du  ressort  d'après  les  prin- 
cipes que  voici.  Tracez  d'abord  sur  une  feuille 
de  papier  deux  lignes  en  croix  et  perpendi- 
culaires l'une  à  l'autre  (  f.  fig.  186  '*'  ),  po- 
sez dessus  les  petits  jambages,  et  faites  en 
sorte  qu'étant  assemblés  sur  la  ligne  hori- 
zontale ,  les  plus  courts  étant  réunis  au  moyen 
de  goupilles ,  forment  un  angle  obtus  très- 
ouvert.  Afin  d'assurer  la  solidité  de  l'ar- 
ticulation ,  il  est  bon  de  river  les  gou- 
pilles de  coaptation  sur  des  jt'w.r ,  ainsi  qu'il 
en  est  de  ceux  que  l'on  rapporte  aux  cou- 
teaux. 
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On  obtient  encore  des  ressorts  à  Jambe  de 
sauterelle,  en  se  servant  d'un  j^ros  lil  d'or 
qu'on  plie  et  qu'on  bat,  soit  sur  le  champ, 
soit  sur  le  plat,  alîn  de  lui  donner  de  l'élas- 
ticité. Quoique  ce  dernier  moyeu  paraisse 
expédltif,  il  jie  l'est  pas  plus  que  le  pré- 
cédent. Il  n'est  aucun  doute  que  ces  réacteurs, 
au  moins  aussi  élastiques  que  ceux  h  spiral , 
ne  dussent  leur  être  préférés;  car  étant  com- 
posés de  manière  à  ne  permettre  qu'un  mou- 
vement d'abaissement  ,  ils  retiennent  parfai- 
tement bien  les  dentures  en  place  ;  mais  est-il 
quelque  mécanisme  qui  ne  laisse  quejque  chose 
à  désirer;  ils  ont  l'inconvénient  de  pincer  les 
joues  :  il  est  vrai  qu'on  pourrait  les  en  empêcher 
en  les  recouvrant  d'une  plaque  qui  en  écarterait 
les  parties  molles ,  susceptibles  de  s'en  trouver 
offensées  :  mais  ,  la  manière  dont  les  jam- 
bages s'articulent,  n'oflre  pas  une  grande  ga- 
rantie pour  la  solidité  de  leur  mécanisme  ,  de 
sorte  qu'on  en  fait  très- peu  d'usage,  et  on  n'j 
a  recours  que  pour  les  personnes  qui  ont  déjà 
la  longue  habitude  des  réacteurs. 

$.  5.  Réacteur  en  lames  superposées,  {fig. 
187  ).  Voici  une  autre  espèce  de  ressort  qui  n'a 
pas  l'inconvénient  que  je  viens  de  signaler.  Il  se 
compose  de  trois  ou  quatre  petites  lames  éciïft- 
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lonnées,  d'or  recroui  au  marteau  ou  au  la- 
minoir: on  les  adosse  Tune  à  l'autre  de  ma- 
nière à  ce  que  la  plus  courte  et  la  plus  mince 
se  trouve  en  dedans  de  la  courbure,  tandis 
que  la  plus  longue  et  la  plus  épaisse,  est  en 
dehors.  On  les  réunit  au  milieu  par  quelques 
tours  de  fil  de  platine  bien  fin.  Il  résulte  de 
cet  assemblage  un  ressort  très-élastique;  on 
en  fixe ,  à  l'aide  d'un  petit  coin  de  bois,  les  deux 
extrémités  dans  des  boîtes  faites  en  carré 
applati.  Celles-ci  ont  un  œil  dans  lequel  passe 
une  goupille  dont  la  tète ,  quoique  large ,  ne 
serre  pas ,  afin  que  les  mouvemens  des  ressorts 
soient  très-libres ,  et  qu'ainsi  ils  puissent  obéir 
à  tous  ceux  de  la  mâchoire  inférieure.  Ces 
deux  espèces  sont  simples  et  aussi  faciles  à 
placer  que  celles  à  spiral  :  elles  ont  l'avantage 
sur  elles  de  n'avoir  pas  besoin  d'être  roidcs 
pour  maintenir  fixe  la  denture  supérieure.  Le 
seul  inconvénient  qu'on  puisse  leur  reprocher, 
c'est  de  se  fatiguer  trop  promptement. 

§.  4-  Réacteurs  à  lame  unique ,  ondulée 
(  Jig.  i88  ).  Pour  obvier  au  défaut  que  je  viens 
de  signaler  précédemment,  et  bien  convaincu 
des  avantages  des  lames  sur  les  autres  agens , 
j'ondule  au  marteau  une  bande  d'or  longue 
de  quarante  millimètres,  et  large  de  deux,  de 
manière  à  ce  qu'elle  présente  en  arrière  trois 
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petits  anneaux  places  l'un  au-clessiis  do  l'autre  : 
deux  branches  droites  en  naissent  et  vont  en- 
trer de  force  dans  le  petit  tube  applali  porté  sur 
une  plaquette,  que* j'ai  déjà  décrite  plus  haut. 
Ainsi  ,  la  tiijc  est  scrpentéc  a(]/i  d'en  aug- 
menter l'élasticité  ,  tout  en  occupant  le  moins 
d'espace  possible.  Ce  ressort  ne  se  fatigue  pas 
à  beaucoup  prés  autant  que  le  précédent,  mais 
il  est  long  et  minutieux  à  exécuter. 

§.  5.  Réactpur  à  volute  simple.  (  fi^. 
189  ).  M'étatil  occupé,  depuis  plus  de  dix 
ans,  de  trouver  un  ressort,  je  n'ai  pas  be- 
soin de  dire  combien  d'essais  j'ai  dû  tenter  afin 
d'arriver  à  la  solution  du  problème  que  j'ai  posé 
dans  le  premier  article  de  ce  cliapitre.  Tantôt 
le  moteur  était  d'une  application  trop  dif- 
ficile ;  tantôt  il  était  gênant  pour  le  client: 
tantôt  il  manquait  de  solidité  :  enfin ,  après 
maints  essais  infructueux ,  je  suis  parvenu  à 
trouver  un  genre  de  ressort  dont  la  fixité, 
quoique  parfaite  ,  permet  néanmoins  aux  den- 
tures de  suivre  tous  les  mouvemens  du  plan 
qui  leur  sert  de  support.  Voici  comment  il  est 
composé  :  Un  p/iT/zo/j  cylindrique  de  trois  mil- 
limètres de  diamètre ,  sur  un  et  demi  environ 
de  long ,  se  termine  par  deux  pivots  ovales  , 
d'où  il  résulte  des  épaulemens.  Une  petite 
mortaise  longitudinale  est  pratiquée   dans   le 
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cpnlrc  au  pignon.  On  fait  un  encaissement  avec 
une  plaque  coudée  en  deux  sens  ,  de  manière 
à  former  une  sorte  d'U  au  milieu  duquel  est 
perce  un  trou  oblonpj.  Un  levier,  terminé  par 
un  œil  destiné  à  l'ailiculallon  du  ressort  avec 
la  pièce  artificielle,  doit  être  soudé  à  la  portion 
horizontale  de  l'encaissement.  Toutes  ces  chose?  i 
étant  préparées,  qn  lamine  une  petite  bande 
d'or  à  dix-huit  karals  :  on  en  règle  la  largeur 
pour  qu'elle  réponde  exactement  à  celle  du 
pignon  :  après  quoi  on  enfonce  l'extrémité  de 
celte  bande  dans  la  mortaise^  et  on  la  con- 
tourne en  volute ,  ayant  soin  de  serrer  con- 
venablement. Alors  ,  on  engage  le  pignon 
dans  l'encaissement ,  et  on  rive  les  deux  axes  à 
l'extérieur.  Enfin  on  rapporte  un  autre  levier  à 
l'extrémité  du  ressort,  soit  en  l'y  rivant,  soit 
en  y  pratiquant  une  fente  ou  un  trou  carré  dans 
lequel  il  s'engage  de  force. 

$.  6.  Réacteur  a  double  volute  placée  d 
côté  l'une  de  Vautre,  et  contournée  en  sens 
inverse  (  fig.  190  ).  Le  précédent  est  résulté 
de  la  première  idée  que  j'ai  eue  de  faire  deux 
volutes  montées  sur  le  même  pignon ,  fendu 
pour  les  recevoir,  et  sur  lequel  elles  sont  rivées; 
l'une  tourne  dans  un  sens  et  l'autre  à  l'in- 
verse. Aussi-tôt  que  chaque  volute  est  à  sa 
fin  ,    elle  s'engage  dans  uu  levier  de  platine 
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rond  et  percé  d'un  liju  tjrmiiial,  afin  de 
rarliculcr  à  la  denture. 

$.  7.  De  H  points  cV  élection  pour  Varlicu- 
lalion  des  réacteurs  à  double  centre  de  mou- 
ViUient.  IVous  avons  vu  proeedemment  qu'il 
y  a  diverses  espèces  de  ressorts  plus  ou  moins 
heureusement  combines,  mais  que  les  meilleurs 
SJ  terminent  par  deux  leviers  devant  exercer 
une  rotation  autour  d'une  goupille. 

Ces  sortes  de  réacteurs  doivent  être  place's 
de  manière  à  ce  que  la  pièce  supérieure  soit 
tjnue  en  e'quilibrc  sur  rexlrémitc'  d'un  des 
leviers,  et  que  le  poids  soit  transmis  à  l'autre 
qui  à  son  tour  le  dépose  sur  la  pièce  inférieure. 

Or,  pour  que  l'équilibre  s'établisse  dans  lé 
cas  dont  il  s'agit,  il  faut  que  les  deux  points 
de  sustentation  soient  contiiuiellemenl  perpen- 
diculaires l'un  à  l'autre  ;  car  si  l'un  s'écarte 
de  cette  perpendicularité  ,  l'équilibre  est  né- 
cessairement rompu  ,  et  le  moteur  cessant 
d'agir  dans  le  sens  simplement  vertical,  tend 
h  chasser  obliquement  celle  des  deux  dentures 
dont  le  point  d  insertion  est  le  plus  en  avant. 

Ainsi  donc,  il  n'est  pas  indifl'érent  de  placer 
le  centre  de  mouvement  des  leviers,  ici  ou  là. 
Maggiolo,  dans  l'intention  d'établir  l'équilibre 
de  la  denture  supérieure ,  s'y  preiiait  ainsi 
pour  trouver  les   poiuts  d'élection  :  il  posait 
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la  pièce  sur  une  lal)lc  ,  puis  il  tirait  une  ligne 
droite  qui  en  touchait  les  deux  extrémités; 
ensuite  il  en  traçait  une  autre  qui  étant 
parallèle  ,  passait  au  -  devant  des  centrales 
incisives. 

11  admettait  que  l'axe  des  ressorts  devait 
être  situé  au  milieu  de  l'espace  compris  entre 
les  deux  lignes  dont  je  viens  de  parler. 

La  chose  paraît  mathématiquement  dé- 
montrée, et  cependant  il  est  loin  d'en  être 
ainsi;  i°.  Parce  que  les  deux  côtés  de  la  den- 
ture  ne  peuvent  pas  toujours  être  à  égale  dis- 
tance de  la  ligne  médiane  ;  2°.  Chaque  pièce  ne 
peut  pas  toujours  s'étendre  jusqu'au  fond  de 
la  bouche;  il  en  résulte  que,  dans  le  premier 
cas,  un  des  ressorts  se  trouverait  plus  en  avant 
que  l'autre  ,  et  qu'on  le  verrait  toutes  les 
fois  que  le  client  ouvrirait  la  bouche,  et  que 
dans  le  second,  l'un  et  l'autre  seraient  en  vue. 
En  conséquence ,  je  pense  qu'il  est  une  règle 
dont  on  doit  s'écarter  rarement,  c'est  de  placer 
l'articulation  des  ressorts  de  telle  sorte  qu'ils 
ne  puissent  être  aperçus,  et  le  lieu  qui  semble 
réunir  toutes  les  conditions  est  derrière  la 
deuxième  bicuspidée  inférieure  ,  et  sur  le 
milieu  de  la  supérieure  :  ainsi  la  perpendicu- 
larilé  dont  j'ai  démontré  l'absolue  nécessité  est 
obtenue.  Aucun  motif  ne  doit  s'opposer  à  ce 
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que  j'élablls  ici ,  et  quanfl  h'icn  même  les  dcnls 
sur  lesquelles  devraient  être  situées  les  articu- 
lations des  leviers,  manqueraient  à  la  denture 
factice,  parce  que  la  personne  les  aurait  encore, 
il  faudrait  combiner  le  travail  de  manière  à 
pouvoir  les  lîxer  sur  des  allonges  métalliques  , 
ainsi  que  j'en  ai  fourni  plusieurs  exemples. 
Si  la  perpcndicularitvi  n'est  pas  parfaite  ,  le 
corps  du  ressort  s'enfonce  dans  la  gencive,  il 
est  donc  nécessaire  de  l'établir  rigoureusement; 
enfin,  comme  il  faut  que  rien  ne  gène  les 
mouvemens  du  mécanisme,  on  doit  empêcher 
que  les  réacteurs  ne  frottent  contre  les  pièces. 
Il  existe  cependant  des  dispositions  de  la 
bouche  dans  lesquelles  on  ne  peut  suivre  tous 
les  préceptes  que  je  viens  d'établir;  ainsi  quel- 
quefois le  moteur  froisse  la  gencive  en  haut  ou 
en  bas,  ou  au  fond;  alors,  ou  rapproche  les 
deux  leviers  un  peu  plus  en  avant,  ou  même 
un  seul ,  et  pour  éviter  qu'il  ne  fasse  tordre  la 
denture  ou  qu'il  ne  la  chasse ,  on  en  borne  le 
mouvement^  suivant  que  le  besoin  l'indique, 
à  l'aide  des  limitateurs  dont  je  vais  bientôt 
parler. 

Mais  lorsque  les  dentures  peuvent  être  accro- 
chées sur  quelques  dents  restantes  ,  la  perpen- 
dicularité  des  axes  n'est  plus  autant  de  rigueur: 
on  goupille  les   ressorts  où   l'on  pense  qu'ils 
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seront  le  moins  visibles  et  où  ils  contri- 
Lueront  le  plus  eiricacement  à  soutenir  la  pièce 
supérieure. 


L    I   M   I   T    A   T    E    U    R    s. 


Ce  sont  des  agens  que  Ton  ajoute  aux  den- 
tures pour  en  empêcher  le  balottement  :  car  la 
plupart  des  ressorts  que  j'ai  de'crits  ci-avant  le 
permettent  en  divers  sens ,  au  grand  chagrin  des 
cliens.  Assez  fréquemment  des  goupilles  bien 
disposées  ou  des  anses  sous  lesquels  s'engagent 
les  leviers  ,  remplissent  en  partie  cet  office  : 
cependant  cela  ne  suffit  pas  toujours.  Massé , 
au  rapport  de  M.  Laforgue  ,  l'avait  pressenti , 
et  s'était  efforcé  d'y  remédier.  Maggiolo  en 
avait  fait  de  même  :  m'étant  également  occupé 
de  cet   objet,  je  dois   m'y  arrêter  un  instant. 

Nous  avons  vu  que  les  ressorts  à  spiral 
fixés  a  l'extrémité  des  dentures  ne  peuvent 
convenir  :  ceux  qui  sont  à  un  seul  levier 
ne  réussissent  guère  mieux  :  en  conséquence , 
lous  les  dentistes  aujourd'hui  font  des  réac- 
teurs à  double  articulation  mobile;  or,  de  ce 
dont  les  premiers  manquent,  ceux-ci  ont  de 
trop.  Il  est  donc  nécessaire  d'en  limiter  les 
mouvemens  ,  lesquels  peuvent  être  consi- 
dérés  sous   quatre  points   de   vue  ;    i".  Ceux 
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qui  s'opèrent  d'avant  en  arrière  ;  2".  Ceux  qui 
ont  lieu  d'arrière  en  avant;  3*.  Les  latéraux 
irrégullcrs  ou  de  torsion  ;  4"'  Les  latéraux  ré- 
guliers ou  de  flottement.  Nous  supposons  ce- 
pendant ici  que  les  axes  des  réacteurs  ont  été 
placés  convenablejnent. 

§.  I.  Llmitoteurs  dit  mouvement  d'avant 
en  arrière  (  Jîg.  191  ).  Quand  le  mouvement 
s'opère  de  la  part  de  la  pièce  supérieure ,  tandis 
que  la  mâchoire  diacranienne  agit ,  il  faut  l'em- 
pêcher en  bornant  celui  de  la  portion  inférieure 
et  moyenne  du  réacteur ,  lequel  glisse  le  long 
de  la  denture  diacranienne  et  blesse  même  par 
fois  les  gencives.  On  y  parvient  en  pratiquant 
une  retraite  à  cette  pièce  et  au-dessous  de  l'ar- 
ticulation du  moteur  ;  ou  bien  on  y  rapporte 
«ne  gouttière  en  métal. 

Quand  il  a  lieu  de  la  part  de  la  pièce  infé- 
rieure, c'est  que  les  axes  ne  sont  pas  bien 
placés  ,  ou  que  quelque  chose  s'oppose  au  libre 
mouvement  des  réacteurs ,  dont  il  faut  alors 
couder  plus  ou  moins  l'extrémité  articulaire  ; 
ou  qu'enfin  les  ressorts  se  trouvent  com- 
primés verticalement,  soit  entre  les  retraites 
qu'on  aurait  ménagées  ,  soit  entre  les  gouttières 
qu'on  aurait  placées,  à  chaque  denture,  dans 
l'intention  de  recevoir  le  corps  des  moteurs  i 
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il  ne  s'agit  donc  que  de  rcrtifier  le  travail  et 
d'éloigner  ou  même  d'enlever  l'obstacle. 

§.  2.  Mouvement  d'cwrlère  en  avant  {fig. 
192  ).  Celui-ci  étant  considéré  à  la  mâchoire 
crânienne,  se  borne  également  eu  travaillant 
à  l'extrémité  opposée  du  ressort.  On  empêche 
qu'il  ne  permette  à  la  pièce  supérieure  de 
se  porter  en  avant,  en  limitant  la  rotation 
du  levier;  et  rien  n'est  plus  facile,  soit  en 
enfonçant  au-devant  et  au-dessus  du  centre 
de  rotation  une  goupille  d'arrêt ,  soit  en  la 
plaçant  en-dessous  et  en  arrière  :  mais  alors 
le  levier  portera  un  très-petit  appendice  en 
forme  d'éperon  destiné  à  former  obstacle  au 
mouvement  que  l'on  veut  arrêter.  Pour  la  pièce 
inférieure ,  ce  sera  vers  l'extrémité  crânienne 
du  réacteur  qu'on  portera  ses  regards  en 
ajoutant  en-dessus  ou  en  dessous  du  levier, 
de  semblables  limita  leurs. 

$.  5.  Mouvement  de  torsion.  Il  arrive  quel- 
quefois qu'une  pièce  tord  d'un  côté,  c'est-à- 
dire,  qu'an  lieu  que  le  milieu  de  la  denture 
reste  constamment  sous  la  ligne  médiane,  il 
se  porte  à  droite  ou  à  gauche.  Deux  causes 
peuvent  y  donner  lieu  :  ou  une  désarticulations 
tiraille  sur  les  trois  autres ,  ou  bien  les  leviers 
du  réacteur  ne   soiit  point  en  harniouie  avec 
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le  corps  du  ressort;  de  sorte  que  celui-ci  Icud 
à  en  faire  tourner  un  sur  lui-même  (i). 

$.  4-  Flottement  de  la  denture  supérieure. 
Maggiolo  ,  dans  la  seule  intention  d'empêcher 
le  balottement  de  la  pièce  supérieure  qui  ne 
peut  pas  toujours  être  munie  d'une  assise  eu 
gouttière  très-prononcèe ,  à  cause  de  Tappla- 
tissement  des  bords  alvéolaires  ,  a  proposé 
d'adapter  au  dentier  supérieur  une  plaque 
taillée  ainsi  que  le  représente  la  fig.   içp. 

M.  Laforgue  a  blâmé  ce  moyen,  comme 
pouvant  affaiblir  la  îsiCvXié  gnstatii^e  :  c'est  une 
erreur;  je  l'ai  mis  plusieurs  fois  en  usage  chez 
des  personnes  dont  la  voûte  palatine  avait 
perdu  presque  entièrement  sa  concavité  ,  elle 
n'a  produit  que  de  bons  effets  ;  elle  est  seule- 
ment un  peu  gênante  dans  les  premiers  tems. 
Cependant  j'ai  eu  l'occasion  d'observer  que  cet 
accessoire  ne  pouvait  pas  toujours  être  em- 
ployé tel  que  l'auteur  l'a  décrit,  parce  que 
souvent  la  ligne  de  jonction  des  os  maxillaires 


(i)  Que  ces  détails  ne  soient  point  regardés  comme  des 
futilités  dont  Ips  détails  sont  oiseux  ou  superflus  :  ce  sont  de 
ces  riens  qui  désolent  et  l'artiste  et  le  client;  il  est  donc 
indispensable  d'y  porter  remède ,  et  on  ne  le  peut  que 
si  la  cause  est  bien  connue. 
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est  saillante  ,  et  que  la  tige  antéro-postérieure , 
appuyant  dessus  ,  détermine  de  la  douleur. 
En  conséquence  je  lui  ai  donné  une  forme 
qui  n'a  pas  le  même  inconvénient,  en  ce  que 
les  lames  se  trouvent  de  chaque  côté  du 
raphé  palatin,  comme  on  peut  le  voir  à  la 
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CHAPITRE     VII. 
DES     STATEURS. 


V_-iE  sont  des  agens  combinés  de  manière  à 
rendre  immuables  les  instrumens  de  la  prothèse , 
auxquels  on  ne  peut  adapter  avantageusement 
aucuns  des  moyens  de  coaptation  qui  font  le  sujet 
des  chapitres  précédens.  Nous  pouvons  les  di- 
viser en  ceux  qui  sont  particuliers  aux  dentiers, 
et  en  ceux  qui  sont  propres  aux  dentures. 

Quant  aux  statcurs  qui  sont  applicables  aux 
obturateurs,  telles  que  les  ailes  nazales,  etc.; 
et  à  ceux  qui  servent  à  maintenir  les  pièces  de 
la  prothèse  faciale  ,  comme  les  branches  de 
lunettes  ,  les  moustaches ,  etc.  ;  n'ayant  pu  en 
séparer  la  description  d'avec  celle  de  ces  ma- 
chines elles -mêmes,  il  ne  doit  plus  en  être 
question  ici. 

1°.  Des  Slateurs  des  dentiers  {fig.  194)- 

Peu-à-peu  nos  instrumens  se  compliquent 
davantage,  et  quoiqu'ayant  la  même  destina- 
tion ,  ils  deviennent  de  véritables  machines  d'une 
application  souvent  fort  difîicile.  Quoique  les 
compresseurs  et  les  attracteurs  soient  bien  les 
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agcns  ordinaires  de  suspension   des  dentier?., 
néanmoins,  ils  ont  un  mode  d'action  qui  leur 
est  particulier,  et  qui  tend  à  imprimer  un  mou- 
vement aux  organes  sur  lesquels  ils  prennent 
leur  point  d'appui  ;   au  contraire,  les   stateurs 
dont   nous  allons    parler  ,    sont    entièrement 
passifs  :    ainsi  que  les  coaptaleurs  ,     ils    n'a- 
gissent   en    aucune    façon   au    détriment   des 
supports  :  à  moins  que  ce  ne  soit  d'une  ma- 
nière médiate,    c'est-à-dire,   quand  ils  sont 
eux-mêmes  fatigues  par  quelque  cause.  Le  mode 
d'agir  de  ces  instrumens  étant  simplement  de 
suspendre,   ils  seraient  préférables  à  tous  les 
autres,    s'il  était  possible    d'en    combiner   la 
construction  de  telle  sorte  qu'ils  fussent  toujours 
applicables  ;  mais  malheureusement  ils  sont  si 
peu  connus,  que  je  ne  puis  en  présenter  qu'un 
seul  exemple.  Il  s'agissait  de  soutenir  une  série 
de  dix  dents  supérieures ,  les  molaires  existaient , 
elles  étalent  très-solides,  quoique  déchaussées; 
mais  celles  qui  terminaient  la  brèche  conver- 
geaient considérablement  l'une  vers  l'autre.  Une 
pièce  à  coulisse  ne  pouvait  donc  entrer.    Un 
dentier  posé  d'avant  en  arrière,  n'eût  pu  être 
qu'un  simulacre   incapable    de  faire  le  service 
de  la  mastication,   ou  bien  il  eût  fallu  appli- 
quer   un    travail  maintenu   par   des  ligatures 
latérales. 
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Attendu,  d'ailleurs,  que  la  personne  avait 
perdu  les  molaires  inférieures,  il  fallait  né- 
cessairement lui  fournir  sur  le  devant  de  la 
bouche  de  nouveaux  organes  masticateurs. 
Il  était  encore  indispensable  de  ménager  les 
dents  de  support ,  car  plusieurs  avaient  été 
entraînées  par  de  mauvais  mécanismes  adoptés 
en  din'creiis  Icms.  Enfin  le  client  s'opposant  k 
l'application  des  ligatures  et  des  compresseurs, 
j'en  agis  ainsi  qu'il  suit  :  Je  pris  le  moule  des 
deux  dents  molaires  de  chaque  côté.  Je  fabri- 
quai deux  colliers  qui  y  furent  fixés  à  demeure 
par  le  moyen  d'une  vis  passant  entre  elles. 
Ils  embrassaient  deux  dents  ,  et  la  partie 
la  plus  reculée  formait  crochet  pour  empêcher 
que  celle  du  fond  ne  s'éloignât  de  la  voisine, 
soit  accldentelhîment ,  soit  par  l'action  de  la 
vis.  Chaque  collier  était  épaissi  du  coté  de  la 
brèche  par  un  coin  d'or  massif  qui  en  chan- 
geait l'obliquité  en  un  plan  tout-à-fait  vertical  : 
la  brèche  alors  présentait  un  carré  au  lieu 
d'un  cône  renversé. 

Dans  le  milieu  du  coin  d'or  était  pratiquée 
une  rainure  perpendiculaire  au  haut  et  au  fond 
de  laquelle  était  un  trou  carré.  Un  cliquet  à 
ressort,  fait  d'une  plaque  sur  le  milieu  de 
laquelle  était  soudé  un  fil  d'or  mé  -  plat  dont 


(458) 

I  cxlremité  était  recourbée  en  ergot  pour  entrer 
dans  le  petit  trou  de  la  coulisse,  empêchait 
que  le  stateur  ne  pût  sortir  autrement  qu'en 
l'attirant  avec  l'ongle  au  moyen  d'un  bouton 
que  j'avais  ajouté  du  côté  qui  regardait  la 
joue.  Celui  qui  a  quelqu'idée  de  la  méca- 
nique ,  et  qui  connaît  les  clUjuets  qui  ferment 
les  brasselets  des  dames,  se  formera  facilement 
Vidée  de  celui  que  j'ai  adapté  au  travail  que  je 
viens  de  décrire,  et  que  la  personne  conserve 
depuis  près  de  dix  ans  ;  je  ne  prétends  point 
dire  qu'il  est  d'une  exécution  très-facile  ,  sur- 
tout en  raison  de  l'exactitude  qu'il  réclame; 
néanmoins  je  l'offre  comme  pouvant  servir  de 
modèle  dans  un  cas  semblable  à  celui  qui  s'est 
présenté  à  moi.  Au  reste,  il  n'est  applicable 
que  dans  la  circonstance  oii  on  ^eut  s'appuyer 
sur  des  dents  solides  et  longues,  qui  ne  sont 
pas  aperçues  en  riant;  car  le  mécanisme  en 
est  très-apparent. 

2".  Stateurs  des  dentures. 

Ne  peuvent  être  considérés  comme  tels  que 
les  instrumens  qui  ne  permettent  point  à  ces 
sortes  de  pièces  d'exercer  d'autres  mouvemcns 
que  ceux  qui  leur  sont  imprimés  par  la  mâ- 
choire diacranienne  ;  c'est  donc  parmi  eux 
«eulement  que  Ton  pourrait  espérer  de  trouver 


(  459  ) 
la  solution  du  problême  que  nous  avons  posé 
au  commencement  du  chapitre  précédent.  Les 
agens  dont   il   est  question   ici   sont  de   trois 
espèces ,  savoir  : 

1*.  Les  stateurs  inertes ,  qui  n'ont  d'autre 
mouvement  que  celui  qui  leur  est  imprimé  par 
un  ressort  réacteur  qui  n'en  fait  point  partie. 

n".  Les  stateurs  moteurs j  c'est-à-dire,  qui 
admettent  dans  leur  composition  un  réacteur 
qui  leur  fait  exécuter  des  mouvemens  déter- 
minés. 

5*.  Les  ressorts  stateurs,  qui  ne  sont  que 
la  simplification  des  précédens. 

§.  I.  Stateurs  inertes  {fig-  iqS  ). 
'  Nous  avons  vu  que  les  ressorts  terminés  par 
des  leviers ,  avaient  l'avantage  de  se  déployer 
suftisamment  pour  maintenir  la  denture  supé- 
rieure contre  la  mâchoire  crânienne  pendant 
l'abaissement  de  la  mandibule  sur  laquelle  re- 
pose toute  la  machine.  Nous  avons  vu  égale- 
ment qu'étant  en  quelque  sorte  tenue  en  équi- 
libre sur  un  axe  transversal,  elle  ne  peut  pen- 
cher soit  en  devant,  soit  en  arrière,  sur -tout 
lorsque  les  réacteurs  sont  roides.  Mais  nous  sa- 
vons qu'ils  ont  l'inconvénient  de  peser  considé- 
rablement sur  les  parties  molles,  et  d'y  détermi- 
ner de  l'irritation  et  de  la  douleur.  Or,  ces  désa- 
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gremens  et  plusieurs  autres  ont  obligé  les  den- 
tistes mécaniciens,  d'en  chercher  le  correctif. 

M.  Laforgue  parle  de  deux  pompes  dont 
Massé  faisait  usage,  et  qu'il  plaçait  en  arrière 
dos  pièces.  Quoique  cet  auteur  n'en  donne 
point  le  dessin,  il  est  probable  qu'elles  pou- 
vaient être  à -peu -près  semblables  à  celles 
que  j'ai  fait  graver.  Mais  qui  ne  voit  que 
ce  genre  de  mécanisme,  ne  peut  remplir  l'in- 
dication, lorsqu'il  sait  que  les  dcuts  doivent 
s'éloigner  prodigieusement  dans  certains  abais- 
semens  forcés  de  la  mâchoire  ,  par  exemple  , 
lorsqu'on  bâille.  On  ne  peut  accorder  à  une 
machine  de  deux  pièces  placées  en  arrière  des 
dentures,  que  la  hauteur  totale  de  celles-ci, 
j  compris  l'épaisseur  des  plaques  de  coapta- 
tion,  à  l'aide  desquelles  elles  sont  maintenues; 
et  comme  très  -  fréqviemment  les  deux  den- 
tures ensemble  présentent  une  médiocre  éléva- 
tion dans  le  fond  de  la  bouche ,  en  raison  du 
peu  de  courbure  de  la  mâchoire  inférieure  de 
certaines  personnes;  il  en  résulte  que  chez  un 
individu  où  elles  ne  seraient  que  de  huit  lignes 
seulement ,  on  ne  pourrait  adapter  une  pompe 
simple  ,  parce  qu'elle  ne  se  développerait  pas 
suffisamment  :  il  faudrait  donc  avoir  recours 
à  un  autre  instrument. 

Au  reste,  cette  pompe  ne  décrivant  pas  d'arc 
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cle  cercle,  est  bien  lolu  de  posséder  tonlcs  les 
qualités  exigibles ,  je  ne  l'ai  donc  mentionnée 
que  pour  indiquer  les  graduations  par  lesquelles 
il  faut  souvent  passer  avant  d'arriver  à  la  per- 
fection. 

§.  2.  Statcurs  moteurs. 

A.  En  arc  d  déucloppement  {  ftg.   196  ). 

J'ai  déjà  parlé,  en  i8i5  ,  d'un  genre  de  sla- 
teur  à  mouvement  régulier ,  décrivant  une 
portion  de  cercle  dont  le  centre  est  placé  dans 
la  cavité  glénoïde ,  ainsi  que  Test  celui  de  la 
mandibule;  par  conséquent ,  la  denture  à  la- 
quelle il  est  appliqué  ,  suit  exactement  la 
mâchoire  :  la  combinaison  de  cet  instrument 
consiste  dans  le  développement  d'un  cercle 
composé  de  trois  portions  qui  glissent  l'une 
sur  l'autre,  par  l'action  de  deux  petits  res- 
sorts en  or  contournés  sur  un  axe  soudé  à  la 
portion  médiane,  qui  étant  à  doubles  parois  au 
milieu  desquelles  sont  pratiquées  deux  fentes 
recevant  les  goupilles  boutonnées  pour  sou- 
tenir l'extrémité  des  ressorts ,  maintiennent  le 
tout  en  position. 

B.  Coulisses  à  queue  d'à  ronde  (Jig-  197)- 
L'expérience  m'ayant   démontré   également 

/'msuffisance  du  développement  de  la  machine 
dont  je  viens  de  parler,  j'ai  été  obligé  d'ea 
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reslrelndrc  infiniment  l'usage,  et  j'y  renonçai 
même  entièrement  quand  je  fus  parvenu  à  en 
composer  une  autre  ,  faite  d'une  certaine 
quantité'  de  coulisses  à  queue  d'éronde,  glis- 
sant les  unes  derrière  les  autres. 

De  petits  ressorts  en  spiral ,  contournés  ainsi 
que  précédemment  autour  d'un  axe  appuyé 
sur  la  branche  médiane ,  laquelle  est  deux  fois 
aussi  longue  que  l'une  des  autres,  entretien- 
draient la  denture  dans  son  état  constant  d'ou- 
verture; mais  la  contraction  musculaire  habi- 
tuelle qui  force  la  mâchoire  dlacranienne  de 
rester  presque  toujours  rapprochée  de  la  supé- 
rieure ,  est  plus  que  suffisante  pour  fermer  la 
machine  :  car  ce  genre  de  ressort  est  extrême- 
ment flexible. 

§.  3.  Stateurs  réacteurs  d  triple  volute  (Jig. 
igS).  Il  faut  l'avouer,  les  moteurs  dont  je 
viens  de  donner  la  description,  sont  d'une 
exécution  trop  compliquée ,  et  bien  que  le 
dernier  sur-tout  remplisse  parfaitement  toutes 
les  conditions  exprimées  dans  le  problème  que 
J'ai  posé  y  néanmoins  j'en  ai  trouvé  moi-même 
l'application  embarrassante  ,  loin  donc  de  m'y 
tenir,  et  de  me  rebuter  après  le  nombre  infini 
d'essais  que  j'avais  faits ,  j'ai  continué  de  chercher 
un  mécanisme  qui  approchât  davantage  du  but. 
Les  réacteurs  en  volutes,  dont  j'ai  parlé  dans 
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midosïirtlclesprecévloub,  in'ayanlpani  propres 
à  remplir  mon  atleuto,  j'en  ai  lire  parti  pour 
combiner  un  ressort  stalcur  jouissant  de'  la 
faculté  d'ouvrir  la  denture ,  d'empèclu'r  les 
balollemens  non  prévus,  et  eulin  de  lui  im- 
primer u!i  mouvement  parfailemeut  isochrone 
à  celui  de  la  mandibule. 

Voici  comment  il  est  composé  : 

On  visse  un  axe  ou  pli^iion  d'un  millimèlre 
et  demi  environ  de  diamètre ,  sur  la  première 
grosse  molaire  de  chaque  côté  de  la  denture  ;  on 
Tembroche  avec  une  goupille  verticale  qui  em- 
pêche qu'il  ne  puisse  se  dévisser.  A  ce  pignon  est 
soudée  à  demeure  une  rondelle  que  l'on  enclave 
dans  l'épaisseur  même  de  la  pièce.  Il  reste  une 
sorte  de  pivot  saillant,  on  le  fend  à  la  scie  jusqu'à 
la  rondelle.  A  l'extrémité  du  pivot,  on  forme 
avec  la  lime  une  retraite  ,  afin  de  pouvoir  rap- 
porter encore  une  rondelle  qu  on  y  rive.  Entre 
ces  deux  rondelles  existe  donc  une  sorte  de 
poulie  profonde,  traversée  parmi  axe.  C'est 
dans  la  fente  que  celui  -  ci  présente ,  qu'on 
fixe  le  bout  d'un  lil  d'or  un  peu  applati  et 
rendu  élastique.  On  le  contourne  deux  ou 
trois  fois  autour  du  pignon  ,  on  répète  cette 
manœuvre  pour  les  trois  autres  endroits  où 
doivent  être  fixés  les  ressorts.  Cela  étant 
exécuté  ,    on  fait  quatre  petits  barillets  sem- 
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blahlcs  à  celui  que  j'ai  tait  graver  j/?^.  19*  :  l'axe 
qui  en  occupe  le  milieu  est  également  fendu 
pour  recevoir  le  bout  du  ressort  supérieur, 
lequel  doit  y  être  contourné.  Quant  au  ressort 
inférieur,  l'extrémité  s'y  articule  à  vis  ou  de 
force  ,  au  moyen  d'un  petit  tube  cylindrique  ou 
carré  soudé  en  dessous. 

JjC  principe  mécanique  du  travail  que  je  viens 
de  communiquer  ,  est  basé  sur  la  force  élas- 
tique du  fil  mélulllque  récroui  et  contourné  en 
volute  ;  car  on  sait  que  tous  les  points  de 
celle-ci  tendent  sans  cesse  à  s'éloigner  du  centre 
commun,  pour  décrire  des  arcs  très-diflerens 
les  uns  des  autres. 

En  conséquence ,  la  plus  ou  la  moins  grande 
quantité  de  circuits  que  formera  chaque  volute 
autour  de  l'axe ,  et  la  plus  ou  la  moins  grande 
élasticité  du  ressort  détermineront  la  denture 
à  décrire  une  portion  de  cercle  qui  sera  d'autant 
plus  petit  que  les  volutes  auront  moins  de 
tours ,  et  d'autant  plus  grand  qu'elles  en  auront 
davantage  :  par  conséquent  le  dentiste  pourra 
toujours  faire  coordonner  le  mouvement  total 
du  réacteur  avec  celui  d'abaissement  de  la  man- 
dibule. Quant  à  celui  de  torsion  volontaire, 
la  llcxibilité  résultant  de  l'assemblage  des 
diverses  parties  de  l'instrument  est  sullisante 
pour  qu'il  puisse  être  exécuté. 
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Ce  tlernier  sfaknir  a  donc  cet  agrément 
sur  tous  ocu\  qui  oui  élc  examines  ou  pro- 
posés précédemment,  qu'il  l'orme  à  la  fois  un 
instrument  simple,  léger,  et  d'une  exécution 
facile.  Il  est  applicable  dans  tous  les  cas  pos- 
sibles; car  les  pignoas  peuvent  être  soudés 
sur  des  allonges  ou  des  carcasses ,  comme  s'ils 
n'étaient  que  des  axes  simples.  11  est  d'alllcars 
une  considération  sur  laquelle  je  dois  appeler 
raltcntion;  c'est  que  les  points  d'insertion  des 
réacteurs  à  levier  étant  situés  derrière  les 
bicuspidécs ,  sont  à  découvert  lorsqu'on  rit  ; 
de  sorte  que  les  petites  rondelles  ,  à  l'aide 
desquelles  il  est  bon  d'en  assurer  la  solidité , 
sont  aperçues ,  ce  qui  nécessite  de  les  masquer 
avec  un  peu  de  soie  ou  de  coton  :  mais  les 
stateurs  pouvant  être  appliqués  assez  loin ,  en 
arrière  de  la  commissure  des  lèvres,  n'offrent 
pas  le  même  inconvénient.  Il  est  encore  une 
raison  que  nous  ne  devons  pas  omettre  de 
mentionner:  pour  que  les  réacteurs  à  levier 
maintiennent  fixes  les  dentures  sur  les  em- 
placemens,  il  faut  qu'ils  jouissent  d'une  roideur 
capable  d'en  balancer  la  flexibilité  en  divers 
sens  :  or  il  en  résulte ,  ainsi  que  je  l'ai  déjà 
fait  observer  ailleurs,  que  la  machine  presse 
considérablement  les  gencives  diacraniennes ,  ce 
qui  est  une  source  de  douleurs  souvent  intolé- 
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Tables  :  mais  les  statcurs  étant,  de  leur  nalurc  , 
lieux  macliines  combinées  de  manière  à  ne 
permettre  que  des  mouvemens  prévus,  n'ont 
besoin  que  d'une  force  élastique  seulement 
sullisante  pour  élever  la  pièce  supérieure. 

Tant  de  motifs  doivent  donc  porter  les 
artistes  à  les  employer  de  préférence  à  tous 
les  ressorts  qui  ont  été  en  usage  Jusqu'ici  ;  et 
si,  à  l'aide  de  ceux  que  j'ai  communiqués,  il 
se  trouve  d'habiles  mécaniciens  qui  en  trouvent 
de  préférables,  je  les  engage  à  en  publier  la 
description  et  le  dessin. 
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CHAPITRE     VIII. 

Des  soins  de  propreté    qu'exige    l'entretien 
des  Instrumens  de  la  Prothèse. 


X  ou  TES  les  surfaces  de  noire  corps  sont 
destinées  par  la  nature  à  excréter  des  matières 
devenues  superflues.  Ainsi,  la  peau  se  couvre 
de  sueur  et  d'un  enduit  terreux;  les  oreilles 
s'emplissent  de  cérumen  y  les  yeux  de  chassie 
etc.  D'un  autre  côté  les  membranes  muqueuses 
exhalent  des  fluides  épais  et  onctueux  ,  con- 
tenant divers  sels.  Lorsque  ces  produits  sta- 
gnent ,  ils  contractent  une  odeur  plus  ou 
moins  forte,  qui,  en  répugnant  à  notre  odorat, 
nous  invite  à  la  propreté. 

Mais  c'est  sur-tout  lorsque  nous  sommes 
obligés  d'avoir  recours  à  quelques-uns  des 
instrumens  que  nous  avons  décrits  ,  que  les 
soins  doivent  redoubler  j  car  il  n'est  aucune 
substance  dont  le  chirurgien-buccaliste  fasse 
usage  ,  qui  ne  soit  poreuse.  Les  métaux  pré- 
cieux et  même  la  porcelaine ,  se  laissent  pé- 
nétrer par  nos    humeurs ,   qui   dès  -  lors    s'y 
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croupissent  et  contraclent  des  odeurs  repous- 
santes. 

On  sent  aisc'ment  que  le  mucus  qui  en- 
duirait continuellement  un  palais  ou  un  nez 
factice,  et  qui  ne  serait  pas  journellement  ôtë, 
deviendrait  hientùt  un  véritable  cloaque.  De 
même  si  on  n'avait  pas  soin  de  nettoyer  fré- 
quemment la  bouche ,  afin  d'eidever  non-seu- 
lement les  mucosités  et  la  salive  stagnantes, 
mais  encore  les  particules  d'alimens  qui  s'in- 
troduisent à  chaque  repas  dans  les  interstices 
des  dentiers  ,  elles  s'y  putréfieraient  en  peu  de 
tems  et  chargeraient  l'air  expiré  d'eflluves  qui 
seraient  fort  désagréables  pour  les  autres. 

Les  soins  de  propreté  doivent  donc  être  en 
raison  directe  do  lélendue  des  pièces  ,  et 
l'opérateur  qui  ne  doit  jamais  perdre  de  vue 
que  la  moindre  cavité  inutile  deviendra  un 
foyer  de  mal-propreté ,  ne  négligera  pas  de 
boucher  toutes  les  racines  qui  seront  restées 
sous  l'assise  du  dentier. 

Par  le  même  motif,  il  établira  un  contact 
parfait  entre  les  pièces  et  les  gencives  ,  ou 
les  supports  verticaux  :  de  telle  sorte  que  l'in- 
troduclion  de  corps  étrangers  soit  rendue, 
si-non  impossible,  du  moins  fort  diflicile. 

Mais  puisqu'il  n'y   a  pas   de   doute  que   les 
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iustrnmens  de  la  prothèse  sont  disposes  à 
contracter  une  mauvaise  odeur  ,  quelle  que 
soit  d'ailleurs  la  matière  dont  ils  soient  con- 
fectionnes, il  est  fort  avantageux  de  les  dé- 
placer fréquemment ,  alîn  de  les  laver  avec 
des  liqueurs  spiritucuses  chargées  d'aromates , 
et  sur-tout  avec  de  leau  de  savon. 

Cependant  les  dents  isole'cs  maintenues  par 
des  coaptateurs  enfonce's  dans  des  racines  qui 
ne  sont  point  en  décomposition,  ne  demandent 
à  être  deplace'es  que  si  le  corps  intermé- 
diaire s'est  altère  :  c'est  donc  ce  puissant  motif 
qui  doit  conduire  à  le  choisir  parmi  les  suIjs- 
tances  les  moins  destructibles  :  alors,  à  moins 
que  la  racine  ne  s'altère ,  cette  garniture  ne 
prend  point  de  mauvaise  odeur. 

Attendu  que  chez  les  personnes  muqueuses 
ou  chez  celles  dont  les  racines  laissent  suinter 
un  écoulement  sanieux  très-puant,  les  supports 
se  décomposent  graduellement,  il  est  très- 
essentiel  d'en  retarder  la  destruction  en  y 
introduisant  un  stilet  très -chaud,  afin  de  les 
carboniser  intérieurement. 

Quant  à  celles  qui  sont  intactes ,  les  dents 
à  tenon  peuvent  y  rester  adaptées  pendant 
plusieurs  années  ,  sans  faire  éprouver  le 
moindre  désagrément. 
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D'après  cela  ,  c'est  donc  plutôt  à  raltëration 
des  racines  seulement,  et  non  à  la  présence 
d'une  ou  de  plusieurs  dents  artificielles,  que 
tanl  de  personnes  doivent  d'avoir  llialeine 
viciée  ;  cette  connaissance  doit  même  par  fois 
engager  le  chirurgien  à  solliciter  l'évulsion  de 
tout  corps  dont  il  a  vainement  tenté  d'arrêter 
la  putréfaction  ,  et  qui  même  peut  n'être 
pas   sans  danger  pour  la  santé  du  sujet. 

Mais  tout  en  accordant  aux  matières  en 
décomposition  la  part  qu'elles  ont  dans  la 
fétidité  de  l'haleine ,  nous  ne  pouvons  pas 
ignorer  qu'il  en  existe  d'autres  causes  :  beau- 
coup de  gens  expirent  un  gaz  fort  désagréable 
sans  avoir  une  seule  dent  cariée  ,  sans  n)éme 
avoir  le  moindre  amas  de  calcul  buccal.  Dans 
ce  Cas ,  ou  pense  assez  généralement  que  la 
membrane  qui  tapisse  leur  poitrine  ou  leur 
estomac,  est  le  siège  de  quelque  maladie  chro- 
ni<jue  ,  et  qu'elle  exhale  une  matière  dont  la 
résorption  donnera  tôt  ou  tard  naissance  à 
quelque  alTection  grave.  Les  autopsies  que  j'ai 
faites  pour  m'éclalrer  sur  ce  sujet  de  patho- 
logie, m'ont  appris  que  dans  la  plupart  des 
cas,  aucuns  des  organes  soupçonnés  malades 
ne  l'étaient  :  bleu  plus  l'odeur  de  l'air  qui 
s'y    trouvait  contenu    n'avait  pas   la  moindre 
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analofjle  avec  celle  qu'avait  l'iialeinc  pendant 
la  vie.  D'un  autre  côté  si  on  réfléchit  que 
l'odeur  de  l'haleine  varie  depuis  l'enfance 
jns((u'à  la  vieillesse ,  qu'elle  n'est  pas  la  niùme 
chez  l'homme  et  chez  la  femme  ;  qu'elle  dillère 
suivant  l'état  de  santé  et  celui  de  maladie , 
et  même  dans  les  simples  indispositions,  nous 
pourrons  expliquer  ces  variations  en  recou- 
naissant  que  de  mcme  que  diverses  parties  du 
corps  des  animaux  exhalent  des  eflluves  par- 
ticulières ,  les  muqueuses  également  opèrent 
une  sorte  de  pcrspiralion  plus  ou  moins  odo- 
rante, ainsi  donc  l'estomac,  le  poumon  ou 
la  bouche  de  certains  individus  exhalent  des 
gaz  très-variés,  de  même  que  la  peau,  le  cuir 
chevelu,  les  aisselles  et  les  pieds  de  certains 
autres  (i). 

Il  est  d'ailleurs  une  réflexion  qui  doit 
donner  quelque  poids  à  mes  observations:  ne 
sont  -  ce  pas  plus  particulièrement  les  en- 
droits garnis  de  çlandules  qui  exhalent  les 
particules  les  plus  odorantes?    Or,    que  sont 


(0  Consultez  aussi,  à  ce  sujet,  le  Dictionnaire  des 
Sciences  ^Médicales  ,  dans  lequel  l'article  haleine  a  été 
très  -  bien  traité ,  et  dont  l'auteur  me  semble  avoir 
pressenti  ce  que  j'établis  ici. 
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les  membranes  muqueuses  ,  si-non  des  napes 
tic  grains  i^landulcux  ;  et  l'analogie  de  l'orga- 
nisation irenlraine-t-elle  pas  ordinairement 
celle  des  produits  ?  Au  reste  ,  sans  éiiu- 
mércr  les  organes  sur  lesquels  on  peut  le 
vérifier,  il  est  certain  que  plusieurs  endroits 
du  corps  en  fournissent  la  preuve. 

Il  n'est  pas  inutile  de  communiquer  encore 
une  remarque  que  j'ai  eu  occasion  de  vérifier 
maintes-fois,  en  visitant  la  bouche  d'un  grand 
lîombrc  de  personnes. 

Les  portions  des  muqueuses  qui  sont  dans 
un  état  d'irritation  ou  même  d'excitation,  de- 
viennent par  cela  même  plus  aptes  à  fournir 
une  perspiration  odorante ,  tandis  que  les  lieux 
voisins  n'y  prennent  aucune  part;  ainsi,  par 
exemple  ,  dans  le  catarrhe  chronique  nazal , 
l'air  qui  sort  par  les  narines  est  toujours  chargé 
d'efîluves  très  -  remarquables  ;  tandis  que  celui 
qui  s'échappe  par  la  bouche ,  est  sans  odeur 
désagréable  ;  mais  si  ,  aii  contraire  ,  cette 
cavité  est  le  siège  d'une  irritation  lente  ou 
aiguë ,  comme  dans  la  buccalite  ,  ou  lors- 
qu'on a  fiilt  un  long  usage  de  mercure,  la 
seule  portion  d'air  expiré  qui  passe  par  là 
est  chargée  de  particules  .odorantes.  Dans  ces 
deux  cas,  je  suppose  néanmoins  que  ni  l'es-; 


(473) 
tomac  ni  le  poumon  ne  fournissent  aucun  gaz 
odorant. 

Voilà  pourquoi  ceux  qui  ont  idiopalîquc- 
mcnt  les  membranes  nuiquenses  très-acUves, 
fournissent  beaucoup  de  tarlro  ;  tels  sont 
les  bilieux  et  les  sanguins  à  l'excès;  sur- 
tout quand  ils  ont  passe  quarante  ans. 
Cependant  ra])ondance  du  calcul  amasse  sur 
les  dents,  ainsi  que  le  gonflement  des  gen- 
cives qui  en  est  le  résultat  ,  et  même  la 
carie  d'un  certain  nombre  d'organes  ne  sont 
pas  constamment  accompagnes  de  la  fétidité 
de  l'haleine,  laquelle" en  est  seulement  affadie 
chez  certaines  persoimes.  Ces  remarques , 
étant  basées  sur  des  faits  positifs ,  qu'il  est 
facile  de  vérifier  ,  prouvent  qu'on  attri- 
buait mal  -  à  -  propos  ,  soit  au  manque  de 
propreté,  soit  à  la  présence  dans  la  bouche 
d'une  pièce  de  dents  artificielles ,  soit  à  des 
fojers  purulens  dans  divers  organes  ,  une 
affection  dont  beaucoup  de  personnes  sont 
affligées,  bien  qu'elles  soient  très-soigneuses 
d'elles ,  et  très-saines  de  corps. 

Ainsi  donc ,  puisqu'une  haleine  forte  pro- 
^  ient  ou  de  causes  accidentelles ,  ou  d'une 
idiosyncrasie  de  toute  ou  seulement  d'une 
portion  de  la  muqueuse  ,  qui  tapisse  les  paroi* 
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internes  du  nez,  de  la  bouche,  de  l'estomac 
et  du  poumon,  j'en  conclus  que  les  soins 
minutieux  de  propreté'  et  la  mastication  liabi- 
tuclle  de  parfums,  sont  les  moyens  que  l'on 
doit  employer  pour  masquer  celte  infirmité, 
puisque  ceux  de  guérison  n'ont  point  encore 
été  cherche's  ;  et  comme  la  plupart  des  per- 
sonnes qui  sont  dans  ce  cas  n'en  ont  pas 
même  le  soupçon ,  c'est  au  médecin  de  les 
en  pre'venir,  et  de  tâcher  d'y  remédier. 
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